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1. Nebulizer tubing 6. Compressor air openings
2. Nebulizer mouthpiece 7. Air filter

3. Nebulizer handset 8. Compressor air outlet

4. Nebulizer holder 9. Air inlet for filter

5. On/Off power switch

Instructions for use
InnoSpire Essence

Important: Read these instructions carefully before using this device. If you have any questions
or problems with the product, please contact your healthcare provider or Philips Respironics
Customer Service at +00 1 724 387 4000.

General information

Intended use: This product is intended to provide a source of compressed air for medical
purposes. It is to be used with a pneumatic (jet) nebulizer to produce aerosol particles of
medication for respiratory therapy for both children and adults.

@ WARNINGS

Use the device for its intended purpose as described in this instruction manual as a
compressor nebulizer system for aerosol therapy. Follow your doctor’s instructions.
Any other use constitutes improper use and may be dangerous. The manufacturer cannot
be held liable for any damage caused by improper, incorrect or unreasonable use or if the
unit is connected to electrical installations not complying with safety regulations.

* It is recommended to have a backup device (e.g. MDI or battery operated compressor) for
respiratory delivery in case a situation arises when your nebulizer cannot be used (e.g. during
a power outage or if your compressor becomes inoperable for any reason).
* If the device has been outside of the operating conditions, allow to come back to normal
operating specifications before use.
* Any liquid spilled on or inside the unit should be allowed to dry before operating.
Keep this manual for future reference.
Use the product in a clean environment; one that is free from dirt, dust, pet hair, etc.

Device should not be used around flammable substances, or in the presence of a flammable
anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide.

No modification of this equipment is allowed.
[t is normal for the device to be warm to the touch when in use.
Do not stack the compressor with other equipment.
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ENGLISH

Electromagnetic information: Portable and RF communication devices such as cellular phones,
pagers, etc. can interrupt operation of electrical medical equipment. For this reason, your
compressor must be placed far enough away from these devices to prevent interference. This
device meets [EC60601-1-2 standard for electromagnetic compatability (EMC). EMC data
sheets are available from Philips Respironics customer service at +00 1 724 387 4000.

In case of failure and/or malfunction, read the “Troubleshooting” section. Do not open the
compressor housing as this is not a serviceable product.

The proper function of the device can be compromised if original replacement parts (e.g.
filters) are not used.

Risk of electric shock do not remove back.
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This device is for intermittent use 30 min on/30 min off. Failure to operate appropriately may
lead to device damage.
Do not use the device without the filter:
When using any electrical appliance, certain important safety measures must always be
followed, including the following:
* Use only manufactured-supplied original accessories and components;
* Never submerge the unit in water as the device is not protected against water penetration;
* Never touch the unit when your hands are wet or moist;
* Do not leave the unit outdoors;
* Place on a stable and horizontal surface when operating;
* Make sure the air vent openings are not obstructed;
* Do not allow unsupervised children or infirm individuals to use the unit;
* Do not turn off the unit by simply pulling out the plug from the electrical outlet;
* Do not use in a ventilator circuit;
* Do not use if the device has cracks or is damaged.
Make sure that the electrical rating shown on the rating label on the bottom of the unit
corresponds to your main voltage and frequency before plugging in the device.
Do not use any adapter, simple or multiple, and/or extension cord.
Do not leave the unit plugged in when not in use. Unplug the device from the electrical outlet
when not in operation.
Follow the manufacturer’s instructions for installing the device. The manufacturer cannot be
held responsible for any damage caused by incorrect installation.
B The power supply cord cannot be replaced by the user: In case the power supply cord
becomes damaged, contact Philips Respironics customer service for replacement (there is
no service option).
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Before performing any cleaning operation or filter replacement, disconnect the device
from the main supply by unplugging it.

Bl Some parts are small enough to be swallowed by children. Do not let unattended children
have access to the unit.

If you no longer use the device, dispose of according to the local regulations in force.

Remember to:
* Use this device only with medications prescribed by your doctor;
* Use the accessories recommended by your doctor:

Instructions for use
ARemove the compressor from carrying case if supplied before use.

H After unpacking the device, check the compressor and accessories for visible damage or
defects such as cracks in the plastic housing which could expose electrical components.
Contact Philips Respironics customer service or your product distributor to report any
damaged product.

B \When taking a treatment, sit upright and relaxed.
El Plug the compressor into the electrical outlet.
Hl Refer to the nebulizer and accessory instructions for use before treatment.

H To start the treatment, switch the device ON by pressing the ON / OFF switch onto
the "I position.

When the treatment has been completed, switch the unit OFF by setting the switch
position to “O" and disconnect the plug from the electrical outlet.

AThis device is for intermittent use 30 min on/30 min off. Failure to operate
appropriately may lead to device damage.

Cleaning and maintenance

ADuring cleaning, make sure the power cord is not plugged in the electrical outlet.

Cleaning of the compressor, nebulizer and accessories

Wash the nebulizer and accessories according to its instructions.
Use a clean damp cloth to clean the outside of the unit.
Replacement of the nebulizer

The nebulizer and other accessories should be replaced according to its instructions.

ENGLISH

Replacement of the filter

The fitter is to be replaced when it appears discolored or wet.
Troubleshooting

The device does not turn on

» Make sure the plug is firmly fitted to the electrical outlet.

In the event of malfunction (insufficient pressure and flow) turn the unit off for 10 seconds
and turn back on.

After each cleaning, check that the unit is working properly by verifying that air still comes
out of the nozzle when the unit is turned to the “ON" position.

Unauthorized repair voids warranty.

If the device does not work properly after attempting these troubleshooting steps, contact your
authorized product distributor or Philips Respironics Customer Service at +00 1 724 387 4000.

Maintenance and repairs
Never open the device. There are no serviceable parts within the unit. The compressor
requires no lubrication or maintenance.

Technical specifications

Thermal overload protector Thermal fuse; functioning temperature 150 C°

Average flow rate 6 LPM @ 10 psig

Weight 1.5 kg

Noise level 58 £3dBA

Technical specifications

Thermal overload protector Thermal fuse; functioning temperature 150 C°

Average flow rate 7 LPM @ 10 psig

Weight 1.5 kg

Noise level 58 £3dBA
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ENGLISH

Class Il device, Type B device (device with specific protection against electrical hazards).

DOUBLE INSULATED

Reference to standards

Electromagnetic compatibility according to IEC 60601-1-2

Ambient conditions

MIN 109% RH — MAX 95% RH

MIN 109 RH — MAX 95% RH

Humidity

Operating conditions

Humidity

Symbol glossary

I oN (power A\ ATTENTION (@] Gass 1, double insuiated
O OFF (power) ~ Alternating current T Type B applied parts
SN Serial number European Representative @ Indoor use only

@ Follow instructions for use J Manufactured by R Temperature limitation

E Separate collection
-—

Warranty

Respironics New Jersey, Inc. warrants the compressor to be free from defects in materials and workmanship
under normal use and operation for a period of 3 years from date of purchase from Respironics New Jersey,
Inc. The warranty is limited to repair or replacement, at Respironics New Jersey, Inc’s sole option, of any such
component or equipment claimed to be defective when claim is shown to be bona fide by evaluation by
Respironics New Jersey, Inc. This warranty does not extend to any components or equipment subjected to
misuse, improper operation, accidental damage, or unauthorized repairs, and is not extended to charges of,
or for, labor repairs. All items returned must be properly packaged and shipped, prepaid, by the product
distributor servicing the unit. Respironics New Jersey, Inc. shall not be liable to purchaser or others for loss
of use of equipment or for indirect, or incidental or consequential damages that might arise.
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BbArA

1. Tpvbw Ha HebyAm3aTOpa

2. MyHalLyK Ha HebyAmM3aTopa 7. Bo3ayweH puaTop

3. ApbxKa Ha HebyAnsaTopa 8. V13x0AALL OTBOP 3a Bb3AYX Ha

4. Abpxay Ha HebyArsaTopa Komnpecopa

5. BratouBaHe/u3kAiouBaHe Ha 9. Bxoasi oTBOP 3a Bb3AYX 3a GUATHPA
eAeKTPO3axpaHBaHeTo

6. OTBOpPM 3a Bb3AYX Ha KOMMpecopa

VHcTpyKumm 3a ynoTtpeba
InnoSpire Essence

BaxkHo: [poueTeTe BHUMATEAHO Te3M MHCTPYKUMM Npean ynoTpeba Ha ToBa u3aeAne. AKo MMaTe
HAKAKBY BBMPOCK WAV MPOBAEMM C MPOAYKTA, MOASA, ODaAETE Ce Ha BallMs AeKap WAW Ha CAy>KbaTa
3a paboTa ¢ kaveHTH Ha Philips Respironics Ha +00 1 724 387 4000.

ObLa nHdopmaumn

IMpeaHasHauveHMe: To3M NPOAYKT € NpeaHasHaueH Aa ObAe M3TOUHMK Ha Bb3AYX MOA HaAAraHe
33 MEAMLIMHCKM Hyan. CAeABa Ad Ce M3MOA3BA C MHEBMATUUEH (AXKET) HebyAn3aTop 3a
MOAYYaBaHe Ha aePO30AHM YaCTULM MEAMKAMEHT 3a PECMMPATOPHO AEYEHME, KaKTO Ha AeLia,
TaKa 1 Ha Bb3PacTHU.

@ MPEAYMPEXAEHMA

M3noAsBaiiTe M3AEAMETO MO MpeAHa3HaYeHUE, KAKTO € OMMUCAHO B HACTOSALLOTO yKasaHue
3a paboTa, KaTo KoMrpecop 3a HebyAM3Mpallla cucTeMa 32 aepo30AHO AeveHune. CaeaBaiiTe
MHCTPYKLIMUTE Ha BaLLMUS AeKap.

Bcsika apyra ynoTpeba npeaCTaBAsiBa HEMPABKAHO M3MOA3BaHE 1 MOXE Aa Obae onacHa.

[pOM3BOANTEAST HE MOXKE Ad HOCM OTFOBOPHOCT 3a BCSIKAKBM MOBPEAM B PE3YATAT Ha

HEMOAXOASLLO, HEMPABMAHO MAM HEYMECTHO M3MOA3BaHE, WAV MNPy CBbP3BaHe Ha anapata C

EASKTPUUIECKa MHCTAAALIVIA, KOSTO He OTroBaps Ha peryAalumnTe 3a 6e30MacHoCT.

* [penopbunTenHo e Aa pasrnoAaraTe C pe3epBHO M3AeAve (Harp. AO3MPaALL MHXaAATOP
(MDI) nan 3axpaHBaH ¢ 6aTepus KOMMPECop) 3a PECNMPaTOPHO MOAABaHE HAa MEAMKAMEHT
B CAYYal, Ye BalmsT HebyAn3aTop He MOXe Aa Bbae M3MOA3BaH (Hamp. Mpu crpaHe Ha
TOKa VAU aKo BalLMAT KOMMPECOp MpecTaHe Aa paboTy MO HsKakea MpuUMHa).

* AKO M3AEAVETO € BUAO M3BbH PamKKTe Ha YCAOBMATA 3a paboTa, Mpeal ynoTpeba ro
OCTaBeTe Aa CE Bb3CTaHOBM AO HOPMAAHWTE PaboTHM NapameTpu.

* PasaATa BLPXY WAV B M3AEAMETO TEUHOCT TPsbBa Aa Obae OCTaBEHA Ad M3CbXHE MPeAM paboTa.

[NazeTe ToBa PBKOBOACTBO 3a Ad Mo U3MOA3BaTE B ObaeLlle.

113noA3BaiiTe NpoAyKTa B UMCTa CPeA, GE3 3aMbpCsBaHe, Mpax, KOCMK OT AOMALLIHM
ANOBUMLIM U AP.



M3aeaneTo He TDF!6Ba Aa CE M3MNOA3Ba B CPpEAA CbC 3araArMmM BELLECTBA, MAM B CpeAa CbC
3anaAriMa aHeCTeTUYHa CMEC C Bb3AYX, KUCAOPOA MAM a30TEH OKCUA,

He e paspelueHo Aa ce NpaBsT NPOMEHN Ha ToBa 06OPYABaHE.
Hopmaaro e, koraTo ce ynoTpebssa M3AEANETO Aa ObAE TOMAO MPU AOTIMP.
He nocTaesiiTe Ha KomMnpecopa Apyro obopyABaHe.

HE Nndpopmauma 0THOCHO eAeKTPOMArHUTHU 0coBeHOCTH: [TOPTaTUBHUTE M3ACANS, KAKTO 1
TakmBa 3a PY KOMYyHUMKaLMA, KaTO KAETBUYHU TeAEOHM, MENAXKBPU U AD., MOTaT Ad CMyTSAT
paboTaTa Ha eAeKTPOMEAMLIMHCKO obopyaBaHe. [lopaan ToBa, KOMMpecopbT Tpsibea Aa Obae
MoCTaBeH AOCTaTbYHO AGAEKO OT TaKMBa U3AEAMSA, 33 Ad CE MPEAOTBPATAT CMYLLEHMS. ToBa
M3AEAME OTTOBaps Ha M3UCKBaHKATa Ha cTaHAapT IEC60601-1-2 3a enekTpoMarHmTHa
coBmecTumocT (EMC). EMC aaHHM MOxke Aa 6bAAT MOAYUeHM OT CAy»kbaTa 3a paboTa ¢
kAeHTH Ha Philips Respironics Ha Teaedor +00 1 724 387 4000.

B cayvant Ha noepeaa w/van npobaem B paboTaTa, npodeTeTe pasaena , OTcTpaHsBaHe Ha
Bb3HKKHaAK NMpobaemn’. He cBaaaiTe Kanaka Ha KOMMPECopa, Tbi KaTo TO3M MPOAYKT He
MOAAEKM Ha CEPBU3HO OBCAYIKBAHE.

[paBUAHOTO GYHKLIMOHMPAHE Ha M3AEAMETO MOXKE Ad ObAE KOMMPOMETMPAHO, ako He ObAaT
M3MOA3BaHW OPUIMHAAHW pe3epBHM YacTu (Hamp. GUATPH).

ChbluecTByBa PUCK OT EAEKTPUUECKM YAAP; HE CBAASNTE 3aAHMS Kanak.
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3aeAneTo e 3a peaysaHe Ha 30 MuHYTW paboTa ¢ 30 MUHYTH M3KAIOUBaHe. AKO He ce
M3MOA3BA MOAXOAALLO, USAEAUETO MOXKE Ad CE MOBPEAM.

He un3noassanTe nspeAneTo 6e3 GUATBP.

KoraTo u3noa3BaTe HsKaKbB EAEKTPUUYECKM Ypea, TPsbBa Aa Ce CbOAIOAABAT OMpeAeAeHU
MPEeANasHy MEPKY, B TOBA YACAO CAEAHOTO!
* A CE M3MOA3BAT CaMO OPUIMHAAHKM AOCTABEHM aKCECOapU M KOMMOHEHTY;

HMKOra He MoTansKnTe anapaTa BbB BOAQ, Thi1 KaTO U3AEAVMETO He € 3alMTeHO OT

MPOHMKBAHE Ha BOAR;

HMKOra He MunanTe M3AEAUETO, aKO PbLETE BU Ca MOKPU AU BAXKHM;

He OCTaBsAlTe anapaTa Ha OTKPUTO;

npu paboTa NOCTaBANTE Ha CTabWAHA XOPU3OHTaAHa MOBbPXHOCT;

NpoBepsABaiTE AAAM OTBOPUTE 3a Bb3AYX HE Ca 3amyLUeHu;

He oCTaBsNTe Aella 6e3 HADAIDAEHIE MAK OMPeAEAETE UHBAAVAM AQ VM3MOA3BAT U3AEAUETO;

He V3KAIOYBAITE anapaTa Camo C M3BaXKAAHE Ha LerceAa OT KOHTaKTa;

AQ HE Ce V3MOA3Ba KaTO YacT OT CKCTeMa 3a aCUCTUPAHO AMLLAHE;

Ad He Ce M3MOA3Ba, aKO MO M3AEAVETO MMa MyKHATWHW AW € MOBPEAEHO.

bb/

\/BepeTe Ce, Y& NapaMeTpuTe 3a EAEKTPUHECTBO BbPXy €TUKETA OT AOAHATA CTpaHa Ha anaparta
CbOTBETCTBAT MO Y€CTOTa M HANPEeXEHWE Ha TOKa BbB BallaTa MpeXKa NpeAn Ad BKAIOUNTE
LenceAa B KOHTakKTa.

He n3noAssaiite H1Kakbs PasKAOHUTE, C EAHO NMAU MHOTO MHE3AQ, n/viam YABAKUTEA
Ha KabeAa 3a EAEKTPpO3axpaHBaHe.

He ocTaBsiTe anapaTa BKAIOYEH B MPEXKATa, KOraTo He ro 13moAssate. VI3kaousaiiTe
M3AEAVIETO OT KOHTaKTa, KOraTo He paboTu.

2 CrepBaiiTe yKasaHUSTa Ha MPOM3BOAWTEAS 38 UHCTPaAVMpaHe Ha U3AEAVETO. [pon3BOAUTEAST
HE MOXe Aa Obae OTrOBOPEH 3a MOBPEAW B PE3YATAT Ha HEMPABUAHO MHCTaAVIPAHE.

7 KabeAbT 3a eAeKTpO3axpaHBaHe He MOXe Ad ObAE CMEHsAH OT NoTpebuTeas. AKo To3n Kaben e
rioBpeaeH, obaaeTe ce Ha CAykbaTa 3a paboTa ¢ kaveHTu Ha Philips Respironics 3a cmsHa (Hama
BB3MOXHOCT 3a CEPBM3HO OOCAYXKBaHE).

[pean nouncTBaHe WA CMsiHa Ha GUATBPA, M3BAAETE 3axpaHBalLs KabeA Ha
M3AEAMETO OT KOHTaKTa.

Hskom YacTu ca TOAKOBa MaAKM, Ye MOXe Aa BbaaT MorbAHaTW OT Aella. He ocTassiite
Aelia 6e3 HabaoaeHe B OAMBOCT AO anapata.

AKO MoBeYe He U3MOA3BATE UBAEAMETO, M3XBBPAETE O B CbOTBETCTBME C MECTHUTE
AENCTBALM pasriopeAbu.

%2l He 3a0passitTe aa
* U3MOA3BATE TOBA M3AEAME CAMO C AEKaPCTBa, MPEAMMCaHN OT BalMsA AeKap;
* U3MOA3BATE aKCecoapy MperopbyaHi OT BalLKs AeKap

VHcTpyKumn 3a ynoTpeba
M Vissapere KOMIMpecopa OT TPaHCMOPTHUSA KaLLIOH, aKO € AOCTaBeH MpeAu yrnoTpeba.

Chea KaToO M3BAAMTE MBAEAMETO OT OMAKOBKATa, MPOBEPETE KOMMPECOPA M aKCecoapuTe 3a
BUAVIMU MOBPEAU WAV AEPEKTH, KaTO HaryKBaHe Ha MAACTMaCOBMS KamakK, Mpy KOETO MOXe Ad
Ce OTKPUAT eAeKTpUYecKM KomroHeHTU. ObaaeTe ce Ha cayxbaTa 3a paboTa C KAMEHTU Ha
Philips Respironics nan Ha Balwms ANCTPHOYTOP, 32 Ad CbOBLLMTE 3a MOBPEAEH MPOAYKT.

KoraTo npuemate AeveHme, CEAHETE C M3MPABEHO TSAO U Ce OTMyCHeTe.
BrAtoueTe KOMMpecopa B KOHTaKTa.
[pean ynoTpeba npoueTeTe yKasaHusTa 3a ynotpeba Ha HebyAn3aTopa W akcecoapuTe.

3a Aa 3anouHeTE ACYEHMETO, BKAIOUETE UBAEAMETO KaTO HATUCHETE MPEBKAIOUBATEAS
ON/OFF (BKkA/M3KA.) B MoAOkKeHwe ,|".

B KoraTo AeveHmneTo MPUKAIOYN, USKAIOHYETE arlapata, KaTo MOCTaBUTE MPEAMA3SUTEAS B

noroxenure ,O" 1 13BaaeTe LIEMNCeAa Ha anapaTta OT KOHTaKTa.
1



&VIBAGAMETO e 3a pepyBaHe Ha 30 MuHYTH paboTa ¢ 30 MUHYTM M3KAIOYBaHE.

AKO He ce M3MOA3Ba MOAXOASLLO, USACAMETO MOXKE Ad Ce MOBPEAM.

[NouncTeaHe U NMOAAPBIKKA

AHPM NO4YnNCTBaAHE NPOBEPETE AaAU KaBEeABT He € BKAIOYEH B KOHTaKTa.
MouncTeaHe Ha Komnpecopa, HebyAnsaTopa U akcecoapuTe

MuriTe HebyAM3aTOPa M aKCeCOApUTE CbIAACHO TEXHWTE YKa3aHMs.

/13noA3BaliTe UMCTa BAGKHA Kbpra, 3a Ad M3ObPCBATE BBHLLIHATA MOBBPXHOCT Ha anapata.
CmsHa Ha HebyAmsaTopa

HebyA13aTOpbT 1 APYTW akcecoapu TpsAbBa Ad C& CMEHST CbIAACHO TEXHMUTE YKa3aHMA.
CMsHa Ha puATBpa

DUATBEPBT TPAGBA Ad CE CMEHS, KOTaTO M3rAEKAA OOE3LIBETEH MAM BADKEH.
OrTcTpaHsBaHe Ha HEMU3MpaBHOCTH

3aeAreTo He MOXKe Ad BbAE BKAKOUEHO.
* [NpoBepeTe AaAM LEMCEABT € AOBPE BKAIOYEH B EAEKTPUUECKHS KOHTAKT.

B cAyyalt Ha noBpeaa (HEAOCTATBYHO HaAAraHe M ACOUT) UBKAIOUETE M3AEAVETO 3a
10 cekyHAM 1 rO BKAIOYETE OTHOBO.

CAEA BCAKO MNMOYNCTBAHE, NMPOBEPETE AdAM arnapata pa6OTl/I MPaBUAHO, KaTO C€ yBEPUTE,

4ye oT HaKpalZHl/IKa Ha pr6a‘ra MPOADB/AKABA Ad U3AM3A Bb3AYX, KOraTo arapata € B NMOAOXeHWe

, ON" (BkAlOUEHO).

|_|PI/I HEOTOPU3MPaHK MOMPaBKK, rapaHLMATa CTaBa HEBAAMAHA.

Ako U3AEAUETO He paﬁom MPaBUAHO CA€A Te€3U CTbMKK 32 OTCTPaHABAHE Ha HEM3MPaBHOCTH,
oﬁaAeTe Ce Ha BallnA OTOpM3MPaH 3a MPOAYKTa AUALBP UAU Ha CA)’)K6aTa 3a pa60Ta C KAUEHTHU

Ha Philips Ha +00 1 724 387 4000.

MoaAPBXKKa M MoMnpaBku

Hukora He OTBaPﬂl:iTe UspAeAueTo. TB Hero Hsama 4acTn, KOMTO Ca 3a CEPBM3HO O6C/\)/)KBaHe.

Komnpecopr He Ce Hy>XAa€ OT CMa3BaHe WA MOAAPBIKKA.

TexHuuecku crneumdukaumm

TepManHa 3alLyTa npu nperpssaHe TepmaneH bywoH; paboTHa Temnepatypa 150 °C

CpeaeH aebut 6 LPM @ 10 psig

Terno 1,5 kg

Hueo Ha wym 58 +3dBA

TexHuuecku crneumduraumm

TepmanHa 3alyTa npu nperpssaHe TepManeH bywoH; paboTHa Temnepatypa 150 °C

CpeaeH aebut 7 LPM @ 10 psig

Terno 1.5 kg

HuBo Ha wym 58 £3dBA

Mzaenvie kaac I, usaenvie Tvin B (M3aeAre cbe cnelivasHa 3alumTa CpetLly eAeKTPUYEeCK PUCKOBE).

ABOVIHO M3OAMPAHO

PedepeHTHU cTaHAapTH

EAexkTpoMarHuTHa cbBMecTUMoCT cbraacHo [EC-60601-1 -2.

-
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AMb6UeHTH ycaoBUS

VcaoBus Ha CbXpaHeHue

BraxkHocT MIN 109 RH — MAX 95% RH

PaboTHu ycaoBus

BraxkHocT MIN 109 RH — MAX 95% RH

PeyHmk Ha cumBoarTe

I ON (eKnioueHo ereKTpo3axpaHBaHe) A BH1MAHWNE @ Knac Il, ABoiiHO m30ApaH

Q OFF (3KAl04eHo eAekTpo3axpaHBaHe) ~ [IpoMeHA1B TOK ’k Tun B npuaoxenm vactu

SN CepuieH Homep Mpeacasnren 3a Espona {3 A ce waronssa camo Ha sakpuTo

@ CheppaiiTe MHCTPyKLIMMTE 3a ynoTpeba ‘ [pownssoanTen % TemnepaTypHO orpaHiieHiie

K CenapupaHo cbbrpare

[apaHums

Respironics New Jersey, Inc. rapaHTiipa, e KOMNPecopbT HAMA AePEeKTM MO OTHOLIEHME Ha MaTepHaAi 1
NPOW3BOACTBO MPU HOPMaAHa ynoTpeba 1 3a NeproA OT 3 FOAMHW OT AaTaTa Ha 3aKyryBaHe oT Respironics
New Jersey, Inc. lapaHLmATa e orpaHmnyeHa A0 NOMaBKa WAV CMsAHa, MPY EAMHCTBEHA Bb3MOXHOCT B Respironics
New Jersey, Inc., nA APYri1 KOMMOHEHTY A OBOpyABaHe 0BABEHM 33 ACPEKTHM, KOraTO TBLPAEHMETO 3a
AedeKT e npuemAnBO Mo npelieHka Ha Respironics New Jersey, Inc. Tasu rapaHUms He NOKpuBa HK1KaKeu
KOMIMOHEHTU 1A 06OPYABAHE, M3AOXKEHW Ha HEMPaBKAHA YNoTpeba, HenpaBhAHa paboTa, MHLUMAEHTHA MoBpeAd
VAV HEOTOPM3MPaHK MOMPaBKK, U He 0bXBallla PasXoAW 3a TPyA Mpu NorpaskaTa. Basiky BbpHaTK anapaty
Tpﬂ6Ba Aad 6bAaT MPaBMAHO OMaKoBaHW M M3MNPaTeHU, C NPEABAPUTEAHO 3anAalliaHe, oT AI/ICTPI/I6YTOpa Ha
NPOAYKTa, KOMTO 0bcAy»Ba anapata. Respironics New Jersey, Inc. He HOCAT OTrOBOPHOCT KbM KyryBava W1Au
APyt 3a 3aryba Ha 0BOPYABAHETO MAM 33 HEMPEKM, UAM MHLIMACHTHI MAM NPOM3TUUALLM MOBPEAW, KOMTO BLixa
MOTFAM Ad Bb3HMKHAT.

1. Hadi¢ka nebulizdtoru
2. Ndustek nebulizdtoru
3. Ruéni nebulizdtor

4. Drzék nebulizatoru
5. Vypinac¢ napdjenf

6. Praduchy kompresoru

7. Vzduchovy fittr

8. Vzduchovy vystup kompresoru
9. Vstup vzduchu pro filtr

Pokyny k pouzitf
InnoSpire Essence

Dulezité: Pred pouZitim tohoto zaffzenf si peclivé proctéte tyto pokyny. Pokud budete mit
k vyrobku jakékoli dotazy nebo pokud narazite na problém, obrat'te se na poskytovatele
zdravotni péce nebo na oddéleni zdkaznickych sluzeb spolec¢nosti Philips Respironics na
cisle +00 1 724 387 4000.

Obecné informace
Stanoveny zpuUsob pouziti: Tento vyrobek je urcen k tomu, aby slouzil jako zdroj stla¢eného
vzduchu pro |ékarské Ucely. Pouzivd se spolu s pneumatickym (tryskovym) nebulizdtorem
k vytvdreni aerosolovych &istic 1éciva uréeného k 1€¢bé onemocnéni dychacich cest u déti
i dospélych.
@ VAROVANI
Zarizeni pouzivejte k uréenému UGcelu, ktery je popsan v této prirucce k poutziti,
jako kompresorovy nebulizacni systém pro aerosolovou terapii. Dodrzujte pokyny
lékare. Jakékoli jiné pouZiti znamend nespravné pouziti a mdze byt nebezpecné.
Vyrobce nenese odpovédnost za zadné skody zplsobené nevhodnym, nespravnym
nebo nerozumnym pouzivdnim nebo pokud je jednotka pripojena k elektrické siti,
kterd nesplriuje bezpecnostni narizeni.
» Doporucuje se mit pripraveno zdlozni zarizeni (napr. inhaldtor s odmérenou dévkou nebo
kompresor napdjeny bateriemi), které by zajistilo dodavku vzduchu potrebného k dychanf
v pripadé, Ze nastane situace, kdy nebulizdtor nebude mozno pouzivat (napr. pri vypadku
napdjeni ze sité nebo jakkoli zplsobené nefunkénosti kompresoru).
* Pokud se zafizenf ocitlo v misté, kde nebyly dodrzeny predepsané provozni podminky,
zajistéte pred jeho pouzitim obnoveni normalnich provoznich technickych parametrd.
* Dojde-li k vyliti jakékoli kapaliny na nebo dovnitr* zarizent, je zarizeni pred uvedenim do
provozu treba nechat vyschnout.
Tuto prirucku uchovejte pro budouci pouZitf.

E \/yrobek pouzivejte v ¢istém prostreds, které je zbaveno $piny, prachu, srsti domacich
zvitat atd.
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Zari{zeni by nemélo byt pouzivano v blizkosti horfavych latek ani v pritomnosti horlavych
anestetickych smési se vzduchem, kyslikem nebo rajskym plynem.

Z4dné zmény tohoto zaffzenf nejsou dovoleny.

Zahrivan( zarizenf, které je béhem pouzivani na dotek patrné, je normaint.

Kompresor neskladujte s jinym zarizenim.

H Informace tykajici se elektromagnetického ruseni: Pfenosnd a radiofrekvencni komunikaénf
zarizeni, jako napriklad mobilni telefony, pagery atd., mohou rusit provoz elektrického
zdravotnického vybaventi. Z tohoto ddvodu musi byt kompresor umistén v dostatecné
vzdalenosti od téchto zarizenf predstavujicich zdroje ruseni. Toto zarizeni splfiuje pozadavky
normy IEC60601-1-2 tykajicl se elektromagnetické kompatibility (EMC). O listy s Udaji
o elektromagnetické kompatibilité mizete pozddat oddéleni zakaznickych sluzeb spolecnosti
Philips Respironics na ¢isle +00 1 724 387 4000.

V piipadé nefunkénosti nebo poruchy si proctéte st ,Redenf potizi*. Kryt kompresoru
neotevirejte, jelikoz se nejednd o vyrobek, ktery si mlzete samostatné opravit.

Spravné fungovani zarizeni mlze byt naruseno, pokud nejsou pouzity originalni ndhradnf
dily(napr- filtry).

Nebezpec( zasazenf elektrickym proudem — neodnimejte zadni kryt.

Toto zafizenf je urceno pro prerusovany provoz — 30 min zapnuto / 30 min vypnuto. Selhanf
rddného provozu muze vést k poskozeni zarizent.

Zar{zenl nepouzivejte bez filtru.

Pri pouzitf jakéhokoli elektrického pristroje je nutné vzdy zachovévat urcitd dilezitd bezpecnostni

opatrentf, véetné ndsledujicich:

* Pouzivejte pouze vyrobcem doddvané origindlni prislusenstvi a soucasti.

* Nikdy jednotku neponofujte do vody, protoze zarizeni neni chrdnéno proti pronikani vody.
* Nikdy se jednotky nedotykejte mokryma ani vihkyma rukama.

* Nenechévejte jednotku venku.

* Pri pouzivani zarizeni polozte na stabilnf vodorovny povrch.

* Ujistéte se, Zze ventila¢ni otvory nejsou blokovany.

» Déti nebo nezplsobilé osoby nesmi jednotku pouzivat bez dozoru.

* Jednotku nevypinejte vytazenim zastréky z elektrické zdsuvky.

* Zafizenf nepouzivejte v okruhu s ventildtorem.

* Zarizeni nepouzivejte, vykazuje-li zndmky popraskani nebo jiného poskozen.

Nez zarizeni zapojite, ujistéte se, Ze elektricky vykon uvedeny na stitku na spodni strané jednotky

odpovida napéti a frekvenci sité.
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Nepouzivejte zddné adaptéry, jednoduché ani nasobné, ani prodluzovaci kabely.

Nenechdvejte jednotku zapojenou, pokud ji nepouzivdte. Pokud zafizeni neni v provozu,
odpojte je z elektrické zdsuvky.

Postupujte podle pokynl vyrobce k instalaci zaf{zenf.Vyrobce nenese odpovédnost
za zadné skody zpUsobené nespravnou instalaci.

Napdjeci kabel nesmi' ménit uzivatel. Pokud dojde k poskozeni napdjeciho kabelu, obrat'te
se na oddéleni zdkaznickych sluzeb spolecnosti Philips Respironics (nenf k dispozici zddnd
volba servisu).

Pred provadénim jakéhokoli ¢isténi nebo vymény filtru odpojte zarizeni od sité.

Neékteré soudasti jsou tak malé, Zze by je mohly déti spolknout. Zabrarite détem v pristupu
k jednotce bez dozoru.

Pokud zarizenf jiz nepouzivéte, zlikvidujte je v souladu s mistnimi platnymi nar{zenimi.
Pamatujte si:

* Toto zarizenl pouzivejte pouze s Iéky, které vam predepiSe Iékar:

* Pouzivejte prislusenstvi doporucené vasim Iékarem.

Pokyny k pouzitf
/\Pred pouzitim vyjméte kompresor z pouzdra, byl-li v pouzdre dodan.

Po vybalenf zarizeni zkontrolujte kompresor a prislusenstvi, zda nenajdete viditelnd poskozenf
nebo vady, jako napriklad praskliny plastového krytu, které by mohly odhalit elektrické soucasti.
Chcete-li nahldsit poskozeny vyrobek, obratte se na oddélenf zdkaznické podpory spole¢nosti
Philips Respironics nebo na vaseho distributora vyrobkd.

Pri lécbé sedte vzpiimené a pohodiné.
Pripojte kompresor do elektrické zasuvky.
Pred zahdjenim |éCby si prectéte pokyny k pouziti nebulizdtoru a prislusenstvi.

Lécbu zahdjite zapnutim zarizenf tak, ze vypinac prepnete do polohy , I

H Po dokonéent lécby jednotku vypnéte prrepnutim vypinace do polohy ,,O" a odpojenim zastreky

z elektrické zdsuvky.

MN\Toto zafizeni je urceno pro prerusovany provoz — 30 min zapnuto / 30 min vypnuto.

Selhani fadného provozu mize vést k poskozeni zafizeni.
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Cisténi a udrzba

ABéhem cisténi zkontrolujte, zda neni napajeci kabel zapojen do elektrické zasuvky.

Cisténi kompresoru, nebulizitoru a pislusenstvi

Nebulizétor a prislusenstvi Cistéte podle dodanych pokynti.

Pomocf cistého vihkého haditku ocistéte vnéjsi asti jednotky.

Vymeéna nebulizatoru

Nebulizétor a dalsf prislusenstvi je treba ménit podle dodanych pokyn(.
Vymeéna filtru

Filtr je nutno vyménit, je-li zabarveny nebo mokry.

Reseni potizi

Zarizen( se nezapne

* Zkontrolujte, zda je zdstr¢ka pevné zapojena do elektrické zdsuvky.

V pripadé poruchy (nedostatecny tlak a pritok) vypnéte jednotku na 10 sekund a poté
ji znovu zapnéte.

Po kazdém cisténf zkontrolujte, zda jednotka pracuje spravné. Ovérte, zda z trysky vychdzi vzduch,
kdyz je jednotka v pozici ZAPNUTO.

Neopravnéné opravy vedou k ukonceni zdruky.

Pokud zafizeni ani po provedeni téchto krokl nepracuje spravné, obrat'te se na autorizovaného
distributora vyrobkl nebo na oddéleni zakaznickych sluzeb spoleénosti Philips Respironics na
Cisle +00 1 724 387 4000.

Udrzba a opravy

Zarizeni nikdy neotvirejte. Jednotka neobsahuje zddné soudasti, které si mizete opravit sami.
Kompresor nevyzaduje mazanf ani jinou Udrzbu.

Technické Gdaje

Ochrana pred prehratim Tepelnd pojistka; provozni teplota 150 °C

Primérny pratok 6 I/min pti 10 psig

Hmotnost 1,5 kg
Hluénost 58 + 3 dBA
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Technické Gdaje

Ochrana pred prehratim Tepelnd pojistka; provozn( teplota 150 °C

Pramérny pritok 7 I/min pfi 10 psig

Hmotnost 1,5 kg

Hluénost 58 £ 3 dBA

Zafizeni tiidy I, typu B (zafizenl se specidlni ochranou prred Urazy elektrickym proudem)

DVOJITA IZOLACE

Referencni standardy

Elektromagnetickd kompatibilita dle normy IEC-60601-1-2

Okolni prostredi

Skladovaci podminky

Vihkost Min. 10 9% relativni vihkosti — max. 95 % relativni vihkosti

Provozni podminky

Vlhkost Min. 10 % relativni vihkosti — max. 95 % relativn{ vihkosti
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CESKY

Vysvétlenf symbold

I ZAPNUTO (napdjent) A POZOR @ Trida Il, dvojita izolace
QO VYPNUTO (napdjent) ~ Stridavy proud ‘k Prilozné casti typu B
SN Vyrobn ¢islo Evropské zastoupen? Gﬁ Pouze vnitni pouZitf
e Postupujte podle pokynti k pouziti J Vyrobce ﬁ’ Teplotnf limit

K Oddéleny odpad

Zaruka

Spolec¢nost Respironics New Jersey, Inc. se zarucuje, ze kompresor nemd zddné vady materidlu ani vyrobni
vady pfi normdlnim pouzivani a provozu, a to po dobu 3 let od data zakoupeni od spole¢nosti Respironics
New Jersey, Inc. Zaruka je omezena na opravu nebo vyménu na zakladé vyhradniho rozhodnutf spolecnosti
Respironics New Jersey, Inc., pokud budou jakékoli soucdsti nebo zarizeni shleddny vadnymi a pokud spole¢nost
Respironics New Jersey, Inc. shledd pozadavek jako podany v dobré vite. Tato zdruka se nevztahuje na zZédné
soucasti nebo zarizeni, pokud doslo k jejich nevhodnému pouziti, nespravnému provozu, ndhodnému poskozeni
nebo neautorizované opravé a nevztahuje se na poplatky za provedené opravy. Distributor vyrobkd, ktery
servis dané jednotky provadi, musi viechny vrdcené polozky fadné zabalit, odeslat a predem zaplatit. Spole¢nost
Respironics New Jersey, Inc. nenese zddnou odpovédnost za kupujiciho ani jiné osoby, pokud nelze zarizenf
pouzivat, a nenese zddnou odpovédnost ani za nepiimé, ndhodné nebo nasledné skoly, které mohou vzniknout.
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DEUTSCH

1. Vernebler-Schlauch 6. Kompressor-Liftungséffnungen
2. VerneblerMundstiick 7. Luftfiltter

3. Vernebler-Handgerdt 8. Kompressor-Luftauslass

4. Vernebler-Halterung 9. Lufteinlass fur den Filter

5. Ein-/Ausschalter

Gebrauchsanleitung
InnoSpire Essence

Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerdts sorgfiltig
durch.Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Gerdt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren
medizinischen Betreuer oder telefonisch an den Kundendienst von Philips Respironics unter
der Nummer +00 1 724 3874000.

Allgemeine Informationen

Verwendungszweck: Dieses Produkt erzeugt Druckluft fiir medizinische Zwecke. Das Gerét

ist fir den Betrieb mit einem pneumatischen (Dusen)-Vemebler vorgesehen, der Aerosolpartikel
von Medikamenten fir die Atemwegstherapie bei Kindem und Erwachsenen erzeugt.

@ WARNHINWEISE

Das Gerit darf nur fiir den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck als Kompressor-

Vernebler-System zur Aerosoltherapie verwendet werden. Die Anweisungen des Arztes

sind zu beachten. Jede andere Verwendung ist unsachgemal3 und kann gefdhrlich sein. Der

Hersteller haftet nicht fir Schiaden, die durch unsachgemdfBen oder nicht bestimmungsgemafen

Gebrauch entstehen oder wenn das Gerdt an eine Elektroinstallation angeschlossen wird, die

nicht den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.

* Es empfiehlt sich, ein Ersatzgerdt fir die Aerosoltherapie bereitzuhalten (z. B. ein
treibgasgetriebenes Dosieraerosol [MDI] oder einen Kompressor mit Batteriestromversorgung),
falls der Vernebler nicht genutzt werden kann (z. B. bei Stromausfall oder bei sonstigen
Funktionsstérungen des Kompressors).

* Falls einer der fur den Betrieb des Gerdts geltenden Grenzwerte Uberschritten
wurde, darf das Gerdt erst dann wieder verwendet werden, wenn zuldssige
Betriebsbedingungen herrschen.

* Ist Flissigkeit auf oder in das Gerdt gelangt, muss es vor dem Gebrauch trocknen.

Diese Anleitung zum spateren Nachschlagen aufbewahren.

Das Produkt darf nur in einer sauberen Umgebung verwendet werden, die frei von Schmutz,
Staub, Tierhaaren usw. ist.
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Das Gerdt darf nicht im Bereich brennbarer Stoffe verwendet werden oder in Gegenwart
eines brennbaren Andsthetikagemischs mit Luft, Sauerstoff oder Lachgas.

An diesem Gerét dirfen keine Verdnderungen vorgenommen werden.
Das Gerdt wird wahrend des Gebrauchs warm. Dies ist normal und bedeutet keine Fehlfunktion.

Der Kompressor darf nicht auf andere Gerdte gestellt werden.

BEa

Elektromagnetische Vertraglichkeit: Portable Hochfrequenzkommunikationsgerate, wie etwa
Mobiltelefone, Personenrufgerdte usw., kénnen den Betrieb von elektrischen medizinischen
Gerdten storen. Aus diesem Grund muss der Kompressor in ausreichendem Abstand zu diesen
Geriten platziert werden. Dieses Gerit erflllt die Anforderungen der Norm IEC60601-1-2 fir
elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV). EMV-Datenbldtter sind beim Kundendienst von
Philips Respironics erhiltlich. Telefon: +00 1 724 3874000.
Wenn das Gerdt nicht funktioniert oder nicht richtig funktioniert, lesen Sie unter
,Fehlerbehebung" nach. Das Kompressorgehduse ist wartungsfrei und darf nicht
gedffnet werden.
Wenn keine Original-Ersatzteile (z. B. Filter) verwendet werden, kann dies das ordnungsgemafe
Funktionieren des Geridts beeintrachtigen.
Riickseitige Abdeckung nicht abnehmen, Stromschlaggefahr.

Dieses Gerdt ist fur den intermittierenden Betrieb vorgesehen: 30 min ein/30 min aus.
Unsachgemil3e Inbetriebnahme kann zur Beschadigung des Gerits fihren.
Das Gerdt darf nicht ohne den Filter verwendet werden.
Beim Betrieb von elektrischen Gerdten missen bestimmte wichtige Sicherheitsmal3nahmen
eingehalten werden. Hierzu gehoren:
* Nur vom Hersteller gelieferte Original-Zubehorteile und -Komponenten verwenden;
» Das Gerdt niemals in Flussigkeit tauchen, da es nicht gegen das Eindringen von Flissigkeit
geschitzt ist;
* Das Gerdt niemals mit feuchten oder nassen Handen berihren;
* Das Gerit nicht im Freien stehen lassen;
* Das Gerdt bei Inbetriebnahme auf einer stabilen waagerechten Oberfliche platzieren;
* Die Luftéffnungen durfen nicht blockiert werden;
* Kinder und gebrechliche Menschen duirfen das Gerédt nur unter Aufsicht verwenden;
* Das Gerit nicht einfach durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose ausschalten;
 Nicht im Luftstrom eines Ventilators in Betrieb nehmen;
* Nicht verwenden, wenn das Gerdt beschadigt ist.
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DEUTSCH

Das Gerdt darf nur an eine Steckdose mit den auf der Unterseite angegebenen Kenndaten
(Spannung und Frequenz) angeschlossen werden.

Einzel- oder Mehrfachadapter und/oder Verldngerungskabel dirfen nicht verwendet werden.

Das Gerdt darf nicht an eine Steckdose angeschlossen sein, wenn es nicht in Betrieb ist.VWWenn
das Gerdt nicht in Betrieb ist, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

Die Installationsanweisungen des Herstellers sind zu beachten. Der Hersteller haftet nicht fiir
Schéden, die durch falsche Installation verursacht werden.

Das Netzkabel darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden.Wenn das Netzkabel beschadigt
ist, wenden Sie sich fur Ersatz an den Kundendienst von Philips Respironics (keine Reparatur
beim Benutzer mdglich).

Bevor das Gerdt gereinigt oder der Filter ausgetauscht wird, muss der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen werden.

Kleinteile kénnen von Kindern verschluckt werden. Kinder dirfen nur unter Aufsicht Zugriff
auf das Gerdt haben.

BEl \Wird das Gerit nicht mehr bendtigt, muss es nach den jeweils geltenden &rtlichen
Vorschriften entsorgt werden.

Zu beachten ist, dass
* Dieses Gerdt nur mit den vom Arzt verschriebenen Medikamenten verwendet werden darf,;
* Die vom Arzt empfohlenen Zubehérteile zu verwenden sind.

Gebrauchsanleitung

/\Vor der Inbetriebnahme muss der Kompressor aus dem gegebenenfalls

mitgelieferten Transportkoffer genommen werden.

Nach dem Auspacken des Gerits sind Kompressor und Zubehérteile auf sichtbare
Beschddigungen wie Risse im Kunststoffgehduse zu Uberprifen, die dazu fuhren kénnen,

dass elektrische Teile freiliegen.Wenn das Gerdt beschadigt ist, wenden Sie sich an den
Kundendienst von Philips Respironics oder an einen Vertriebshdndler:

Sitzen Sie wahrend der Behandlung aufrecht und entspannt.
SchlieBen Sie den Kompressor an die Steckdose an.
Beachten Sie vor Beginn der Behandlung die Gebrauchsanweisungen von Vernebler und Zubehér.

Schalten Sie das Gerédt zum Starten der Behandlung ein. Driicken Sie dazu den Ein-/Ausschalter
in die Stellung ,I".

Wenn die Behandlung beendet ist, schalten Sie das Geridt aus, indem Sie den Schalter in die
Stellung ,,O" driicken. Ziehen Sie dann das Netzkabel aus der Steckdose.
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&Dieses Gerit ist fiir den intermittierenden Betrieb vorgesehen: 30 min ein/30 min
aus. UnsachgemaBe Inbetriebnahme kann zur Beschiddigung des Gerits fiihren.

Reinigung und Wartung

/\ Wihrend der Reinigung darf das Gerat nicht an eine Steckdose angeschlossen sein.
Reinigung von Kompressor,Vernebler und Zubehorteilen

Der Vernebler und die Zubehorteile missen gemal3 der jeweiligen Anleitung gereinigt werden.
Die AuBenseite des Gerdtegehduses wird mit einem feuchten Tuch gereinigt.

Austausch des Verneblers

DerVernebler und die Zubehorteile missen gemal3 der jeweiligen Anleitung ersetzt werden.
Austausch des Filters

Der Filtter muss ersetzt werden, wenn er sich verfarbt hat oder feucht ist.

Fehlerbehebung

Das Gerdt ldsst sich nicht einschalten
* Kontrollieren, ob das Gerit richtig an die Steckdose angeschlossen ist.

Bei Fehlfunktion (geringer Druck und schwacher Luftstrom) das Gerdt 10 Sekunden lang
ausschalten und dann wieder einschalten.

Nach jeder Reinigung kontrollieren, ob das Gerdt ordnungsgemadl3 funktioniert. Hierzu muss
das Gerdt eingeschaltet werden, um festzustellen, ob Luft aus der Dise stromt.

Bei eigenmdchtiger Reparatur erlischt die Gewahrleistung.

Wenn das Gerit nach diesen FehlerbehebungsmaBnahmen nicht ordnungsgemaB funktioniert,
wenden Sie sich an einen autorisierten Vertriebshandler oder an den Kundendienst von
Philips Respironics unter +00 1 724 3874000.

Wartung und Reparaturen

Das Gerit niemals offnen. Alle Teile des Gerdts sind wartungsfrei. Der Kompressor muss nicht
geschmiert oder gewartet werden.
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Technische Daten

Thermische Uberstromsicherung Thermosicherung; Betriebstemperatur 150 °C

Durchschnittlicher Durchfluss 6 I/min bei 1,7 bar

Gewicht 1,5 kg

Schalldruckpegel 58 + 3dB(A)

Technische Daten

Thermische Uberstromsicherung Thermosicherung; Betriebstemperatur 150 °C

Durchschnittlicher Durchfluss

Gewicht 15 kg

Schalldruckpegel 58 + 3 dB(A)

7 l/min bei 1,7 bar

Schutzklasse I, Typ B (Gerédt mit besonderem Schutz vor Stromschlag).
DOPPELISOLIERUNG

Verweis auf Normen

Elektromagnetische Vertrdglichkeit geméf3 der Norm IEC 60601-1-2

2
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Umgebungsbedingungen

Lagerbedingungen

Luftfeuchtigkeit

Betriebsbedingungen

Min. 10 9% RH bis max. 95 % RH

Luftfeuchtigkeit Min. 10 % RH bis max. 95 % RH

Symbolverzeichnis

I EIN (Stromversorgung) /N ACHTUNG @ Schutzklasse I, Doppelisolierung

QO AUS (Stromversorgung) ~ \Wechselstrom T Anwendungsteile vom Typ B

EU-Bevollmachtigter

SN Seriennummer Q Nur fir den Gebrauch in Innenrdumen

@ Gebrauchsanweisung beachten “ Hersteller % Temperaturbegrenzung

K Nicht mit dem Hausmiill entsorgen
-—

Gewihrleistung

Respironics New Jersey Inc. garantiert fiir einen Zeitraum von 3 Jahren ab Datum des Kaufs bei Respironics
New Jersey Inc., dass der Kompressor unter normalen Nutzungs- und Betriebsbedingungen frei von Material
und Fertigungsfehlern ist. Die Garantie ist nach alleinigem Ermessen von Respironics New Jersey Inc.
beschrankt auf den Austausch defekter Teile oder Gerite, sofern der behauptete Defekt nach Uberpriifung
durch Respironics New Jersey Inc. tatsdchlich vorliegt. Diese Garantie gilt nicht fir Teile oder Gerite, die
beschddigt wurden aufgrund von missbrauchlicher oder unsachgemaBer Verwendung, Unfall oder unbefugter
Reparatur, und deckt keine Arbeitskosten ab. Alle zuriickgesendeten Artikel missen von dem Héndler, der
das schadhafte Gerdt entgegennimmit, geeignet verpackt und mit vorausbezahltem Porto verschickt

werden. Respironics New Jersey Inc. haftet gegenliber dem Kaufer oder anderen Personen nicht fir den
Nutzungsausfall von Gerdten und nicht fur indirekte, zuféllige oder Folgeschdden, die entstehen kénnen.

ESPANIC

1. Tubo del nebulizador

2. Boquilla del nebulizador

3. Recipiente del nebulizador

4. Soporte del nebulizador

5. Conmutador de encendido/apagado

6. Aberturas de aire del compresor
7. Filtro de aire

8. Salida de aire del compresor

9. Entrada de aire del filtro

Instrucciones de uso
InnoSpire Essence

Importante: Lea atentamente las instrucciones antes de usar este dispositivo. Si tiene alguna duda
o problema con el producto, pdngase en contacto con su proveedor de cuidados de la salud o con
el servicio de atencién al cliente de Philips Respironics en el teléfono +00 1 724 387 4000.

Informacion general

Uso previsto: Este producto estd disefiado para proporcionar una fuente de aire comprimido
para fines médicos. Se utiliza con un nebulizador neumadtico (jet) para producir particulas de
medicamento en aerosol destinadas a tratamientos respiratorios para nifios y adultos.

© ADVERTENCIAS

Utilice este dispositivo para su uso previsto tal como se describe en este manual

de instrucciones como sistema compresor nebulizador para tratamientos en forma

de aerosol. Siga las instrucciones de su médico.

Cualquier otro uso es inadecuado y puede ser peligroso. El fabricante no se hace responsable

de ningln dafio provocado por un uso inadecuado, incorrecto o no razonable, ni si la unidad

se conecta a una instalacion eléctrica que no cumpla con las normas de seguridad.

* Le recomendamos que disponga de un dispositivo de reserva (como un MDI o un compresor
que funcione con baterfa) para poder proporcionar la terapia respiratoria en el caso de que
no se pueda utilizar el nebulizador (por ejemplo, durante un corte del suministro eléctrico o
si el compresor deja de funcionar por algin motivo).

* Si el dispositivo ha estado sometido a condiciones no aptas para su funcionamiento, haga
que vuelva a sus condiciones especfficas de funcionamiento normal antes de usarlo.

* Si cae algo de liquido sobre la unidad o en el interior de esta, se deberd dejar secar antes
de hacerla funcionar.

Conserve este manual para futura referencia.
H Utilice el producto en un entorno limpio, libre de suciedad, polvo, pelo de animales, etc.

Este dispositivo no se debe usar cerca de sustancias inflamables ni en la presencia de mezclas
de anestésicos inflamables con aire, oxigeno u dxido nitroso.

No estd permitido realizar ninguna modificacién de este equipo.
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B Es normal que el dispositivo esté caliente al tacto durante su utilizacién.
No apile el compresor con ningln otro equipo.

Informacion electromagnética: Los dispositivos portdtiles y de comunicacion por
radiofrecuencia, como los teléfonos mdviles, buscapersonas, etc., pueden interrumpir el
funcionamiento de los equipos médicos eléctricos. Por este motivo, el compresor debe
colocarse lo mds alejado posible de estos dispositivos con el fin de evitar posibles interferencias.
Este dispositivo cumple con el estandar IEC60601-1-2 sobre compatibilidad electromagnética
(CEM). Puede solicitar las fichas de datos sobre la CEM al servicio de atencién al cliente de
Philips Respironics, en el teléfono +00 1 724 387 4000.

En caso de fallo o averfa, lea la seccién "Localizacién y solucidn de problemas". No abra la
carcasa del compresor, ya que no hay nada en su interior que pueda mantener o reparar.

El funcionamiento correcto del dispositivo puede verse afectado si no se utilizan piezas de
repuesto originales (como filtros).

Riesgo de descarga eléctrica. No extraer.

m

Este dispositivo estd destinado al uso intermitente, 30 minutos encendido/30 minutos apagado.
Si no se utiliza correctamente, se puede dafiar.
No utilice el dispositivo sin el filtro.

Al utilizar cualquier aparato eléctrico, se deben seguir siempre algunas medidas de seguridad
importantes, entre ellas:

« Utilice solamente accesorios y componentes originales suministrados por el fabricante.

* No sumerja nunca la unidad en agua, ya que no estd protegida frente a la entrada de agua.
* No toque la unidad con las manos mojadas ni himedas.

* No deje la unidad a la intemperie.

 Ponga la unidad sobre una superficie horizontal y estable para funcionar.

» Compruebe que las aberturas de ventilacion de aire no estén obstruidas.

* No deje que personas con dificultad de movimientos o nifios utilicen la unidad sin supervision.

* Para apagar la unidad, no se limite a tirar del enchufe fuera de la toma de corriente.
* No utilizar en un circuito de ventilacion.
* No utilizar si el dispositivo tiene alguna fisura o si estd dafado.

@ Compruebe que las caracteristicas eléctricas que se indican en la etiqueta de caracteristicas
de la parte inferior de la unidad correspondan a su tensién y frecuencia de alimentacion antes
de enchufar el dispositivo.

No utilice ningln adaptador, simple ni multiple, ni ningln cable de extension.
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No deje la unidad enchufada mientras no se utilice. Desenchufe el dispositivo de la toma de
corriente eléctrica mientras no se utilice.

Siga las instrucciones del fabricante para instalar el dispositivo. El fabricante no se hace
responsable de ninglin dafio provocado por una instalacién incorrecta.

El cable de alimentacién no puede ser sustituido por el usuario. En caso de que el cable de
alimentacion se dafie, péngase en contacto con el servicio al cliente de Philips Respironics para
sustituirlo (no hay posibilidad de reparacion).

Antes de realizar cualquier operacién de limpieza o de sustituir el filtro, desconecte el dispositivo
de la fuente principal de alimentacion desenchuféndolo.

Algunas piezas son lo suficientemente pequefias como para que un nifio pueda tragarlas.
No deje que los nifios puedan acceder a la unidad sin supervision.

Si'ya no utiliza el dispositivo, deséchelo conforme a las normas locales en vigor.
Recuerde

« Utilice este dispositivo solo con medicamentos prescritos por su médico.

» Utilice los accesorios recomendados por su médico.

Instrucciones de uso
ASaque el compresor de la bolsa de transporte, si la tiene, antes de usarlo.

Una vez desempaquetado el dispositivo, compruebe el estado del compresor y los accesorios
en busca de dafios o defectos visibles como fisuras en la carcasa de plastico que podrfan dejar
componentes eléctricos al descubierto. Péngase en contacto con el servicio de atencion al
cliente de Philips Respironics o su distribuidor para informar de cualquier producto dafiado.

Cuando reciba un tratamiento siéntese derecho vy reldjese.
Enchufe el compresor en la toma de corriente eléctrica.
Consulte las instrucciones de uso del nebulizador vy los accesorios antes del tratamiento.

Para iniciar el tratamiento, encienda el dispositivo poniendo el conmutador de encendido y
pagado en la posicién “I".

H Cuando el tratamiento haya finalizado, apague la unidad poniendo el conmutador en la posicién
"O"y desconecte el enchufe de la unidad eléctrica.

AEste dispositivo esta destinado al uso intermitente, 30 minutos encendido/
30 minutos apagado. Si no se utiliza correctamente, se puede dafar.
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Limpieza y mantenimiento

ADurante la limpieza, aseglrese de que el cable de alimentacion no esté
enchufado en la toma de corriente eléctrica.

Limpieza del compresor, el nebulizador y los accesorios

Lave el nebulizador y los accesorios seguiin sus instrucciones.

Utilice un pafio himedo para limpiar el exterior de la unidad.

Sustitucion del nebulizador

El nebulizador y los demds accesorios se deben sustituir conforme a sus instrucciones.
Sustitucion del filtro

El fitro se debe reemplazar cuando pierde color o estd himedo.

Localizacion y solucion de problemas

El dispositivo no se enciende
» Compruebe que el enchufe esté bien ajustado en la toma de corriente eléctrica.

Si el dispositivo no funciona correctamente (presion y flujo insuficientes), apaguelo durante

10 segundos y vuelva a encenderlo.

Después de cada limpieza, compruebe que la unidad funcione correctamente. Para ello,

compruebe que salga aire por la tobera al poner el conmutador de la unidad en la
posicién “ON".
Las reparaciones no autorizadas invalidan la garantfa.

Si el dispositivo no funciona correctamente después de probar con estos pasos de resolucion
de problemas, pongase en contacto con su distribuidor de producto autorizado o con el
servicio de atencion al cliente de Philips Respironics en el teléfono +00 1 724 387 4000.

Mantenimiento y reparacion

No abra nunca el dispositivo. Dentro de la unidad no hay ninguna pieza que se pueda

mantener ni reparar. El compresor no requiere engrase ni mantenimiento.
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Especificaciones técnicas

Protector de intensidad de Fusible térmico; temperatura de funcionamiento de 150 °C
tipo sobrecarga térmica

Tasa de flujo media 6 LPM @ 10 psig

Peso 15 kg

Nivel de ruido 58 £ 3 dBA

Especificaciones técnicas

Protector de intensidad de Fusible térmico; temperatura de funcionamiento de 150 °C
tipo sobrecarga térmica

Tasa de flujo media 7 LPM @ 10 psig

Peso 15 kg

Nivel de ruido 58 £ 3 dBA

Dispositivo de Clase I, dispositivo Tipo B (con proteccién especffica frente a riesgos eléctricos).

AISLAMIENTO DOBLE

3
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ESPANOL

Referencias con estandares

Compatibilidad electromagnética conforme a IEC 60601-1-2

Condiciones del entorno

Condiciones de almacenamiento

Humedad Min. 10 % HR — Max. 95 % HR
Condiciones de funcionamiento
Humedad Min. 10 % HR — Méx. 95 % HR

Glosario de simbolos

I ENCENDIDO (alimentacién) A\ ATENCION @ Clase I, con doble aislamiento

QO APAGADO (alimentacion) ~ Corriente alterna 'k Componentes aplicados tipo B

SN Nuimero de serie Representante europeo {2} Solo para uso en el interior

@ Siga las instrucciones de uso J Fabricado por % Limitacién de temperatura

K Recogida por separado

Garantia

Respironics New Jersey, Inc. garantiza que el compresor estd libre de defectos de materiales y de fabricacién
en condiciones de uso y funcionamiento normales durante un periodo de 3 afos a partir de la fecha de
compra de Respironics New Jersey, Inc. La garantia se limita a la sustitucidn, a decisidén exclusiva de Respironics
New Jersey, Inc., del componente que se estime que es defectuoso, siempre que la reclamacién, conforme

a la evaluacién de Respironics New Jersey, Inc., se haga de buena fe. Esta garantia no se extiende a ningdn
componente ni equipo sujeto a uso incorrecto, funcionamiento inadecuado, dafios accidentales o reparaciones
no autorizadas, y tampoco se extiende a los cargos de, o en concepto de, trabajos de reparacién. Todos los
articulos devueltos deben estar correctamente embalados y el distribuidor del producto que se encargue de
reparar la unidad deberd enviarla con portes pagados. Respironics New Jersey, Inc. no se hace responsable
frente al comprador ni frente a nadie més por no poder usar el equipo ni por dafios indirectos, incidentales

o consecuentes que puedan derivar de ello.

EESTI

1. Nebulisaatori voolikud 6. Kompressori 6huavad

2. Nebulisaatori suutoru 7. Ohufitter

3. Nebulisaatori kdsikomplekt 8. Kompressori chuvdljalaskeava
4. Nebulisaatori hoidik 9. Filtri husisselaskeava

5. Sisse-/vdljaltlitamise lUliti

Kasutusjuhend
InnoSpire Essence

Oluline. Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit. Kui teil on toote kohta kisimusi
VoI probleeme, votke Uhendust oma arstiga voi helistage Philips Respironicsi klienditeenindusse
numbril +00 1 724 387 4000.

Uldine teave
Ettendhtud kasutus. Toode on mdeldud kasutamiseks meditsiinilise surudhuallikana. Seda tuleb

nii laste kui ka tdiskasvanute hingamisteede raviks madratud ravimi aerosooliosakeste saamiseks
kasutada koos surudhunebulisaatoriga.

@ HOIATUSED

Kasutage seadet sihtotstarbeliselt ehk aerosoolraviks ne bulisaatori kompressorisiisteemiga,

nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis. Jargige arsti juhiseid.

Mis tahes muu kasutamine on vale kasutamine ja v3ib olla ohtlik. Tootja ei vastuta kahjustuste

eest, mille pShjuseks on vale voi ebamaistlik kasutamine seadme Uhendamine elektriseadmetega,

mis ei vasta ohutusmddrustele.

* Soovitatav on hingamisprobleemide puhul omada tagavaraseadet (nt MDI-d voi akutoitel
tdotavat kompressorit) juhuks, kui tekib olukord, kus nebulisaatorit ei saa kasutada
(nt elektrikatkestuse voi kompressori rikke puhul).

* Kui seade on olnud véljaspool normaalseid kasutustingimusi, laske sellel enne kasutamist
saavutada normaalsed néitajad.

* Kui Uksusesse voi selle peale satub vedelikku, tuleb seadmel enne kasutamist lasta kuivada.

Hoidke juhend edasiseks kasutamiseks alles.
Kasutage toodet puhtas keskkonnas, kus pole priigi, tolmu, lemmikloomade karvu jmt.

Seadet ei tohi kasutada tuleohtlike ainete v&i tuleohtliku anesteetikumi ja 6hu, hapniku voi
dilammastikoksiidi segu juures.

Seadet ei tohi muuta.
Kasutamise ajal v&ib seade soojeneda.

Arge pange kompressori peale teisi seadmeid.
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Elektromagnetiline teave. Kaasaskantavad ja raadiosagedusel toGtavad sideseadmed, nagu
mobiiltelefonid, piiparid jne, voivad elektriliste meditsiiniseadmete t66d hdirida. Seeparast tuleb
kompressor héirete valtimiseks paigutada piisavalt kaugele sellistest seadmetest. Seade vastab
elektromagnetilise Uhilduvuse (EMC) standardile IEC60601-1-2. EMC andmelehed on saadaval
Philips Respironicsi klienditeenindusest telefonil +00 1 724 387 4000.

Vea ja/véi talitlushiire korral vaadake térkeotsingu jaotist. Arge avage kompressori korpust,
sest see ei ole hooldatav osa.

Kui ei kasutata originaalvaruosi (nt filtreid), ei pruugi seade digesti téotada.

Elektriloogioht, drge eemaldage tagakilge.

m

Seade on mdeldud pausidega kasutamiseks, 30 minutit sees ja 30 véljas. Kui te ei kasuta seadet
Oigesti, voib see kahjustada saada.
Arge kasutage seadet ilma filtrita.
Elektriseadmeid kasutades tuleb alati jargida olulisi ohutuse ettevaatusabindusid,
sealhulgas jargmisi.
* Kasutage ainult tootja tarnitud originaaltarvikuid ja -osi.
* Arge sukeldage seadet vette, kuna seade ei ole veekindel.
* Arge kasutage seadet mirgade voi niiskete kitega.
* Arge jitke seadet Gue.
* Pange seade kasutamiseks stabiilsele ja horisontaalsele pinnale.
* Veenduge, et dhutusventiili avad ei ole blokeeritud.
« Arge lubage lastel v&i haigetel inimestel seadet kasutada.
* Arge tdmmake seadet viljaltilitamiseks lihtsalt seinakontaktist vilja.
* Arge kasutage respiraatoris.
* Arge kasutage, kui seadmel on mérasid v&i see on saanud kahjustada.
Veenduge enne seadme seinakontakti panemist, et seadme all oleval nimeplaadil toodud
elektrilised nditajad vastavad kasutatavale pingele ja sagedusele.
Arge kasutage (ihtegi adapterit ega pikendusjuhet.
Arge jitke seadet seinakontakti, kui seda ei kasutata. Kui te seadet ei kasuta, vGtke see
seinakontaktist vlja.

Paigaldage seade tootja juhiste jargi. Tootja ei vastuta vale paigalduse t&ttu tekkinud
kahjustuste eest.

Kasutaja ei saa toitejuhet vahetada. Kui toitejuhe saab kahjustada, votke Uhendust Philips
Respironicsi klienditeenindusega (juhe ei ole hooldatav osa).

B Vtke seade vooluvGrgust vilja, enne kui seda puhastate v&i filtrit vahetate.
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M&ned osad on nii viikesed, et lapsed v&ivad need alla neelata. Arge jitke seadet ja
lapsi jarelevalveta.

Kui te seadet enam ei kasuta, utiliseerige see kohalike madruste jargi.
Pidage jargmist meeles.

* Kasutage seadet arsti kirjutatud ravimitega.

* Kasutage arsti soovitatud tarvikuid.

Kasutusjuhend
AM\Vatke kompressor enne kasutamist tarnepakendist vilja.

Kontrollige pérast seadme lahtipakkimist, et kompressoril ja tarvikutel ei oleks simaga
ndhtavaid kahjustusi vai vigu, nditeks praod plastkorpuses, mis v3ivad elektriosad
nahtavale tuua. Kahjustatud tootest teada andmiseks votke Uhendust Philips Respironicsi
klienditeenindusega vdi toote edasimiitjaga.

Ravi ajal olge rahulik ja istuge pUstises asendis.

Uhendage kompressor seinakontaktiga.

Ravile eelneva tarvikute ja nebulisaatori kasutamise kohta vaadake teavet nende kasutusjuhistest.

Ravi alustamiseks liilitage seade SISSE, vajutades SISSE-/VALJALULITAMISE liiliti asendisse ,,|".

Kui ravimine on I6ppenud, liilitage seade VALJA, vajutades liiliti asendisse ,O” ja eemaldades
pistiku elektrivrgust.

ASeade on moeldud pausidega kasutamiseks, 30 minutit sees ja 30 valjas. Kui te ei
kasuta seadet oigesti, voib seade kahjustada saada.

Puhastamine ja hooldus

AVeenduge, et puhastamise ajal ei ole toitejuhe seinakontaktis.
Kompressori, nebulisaatori ja tarvikute puhastamine

Peske nebulisaatorit ja tarvikuid juhendite jdrgi.

Pihkige seadme vélispinda puhta niiske lapiga.

Nebulisaatori viljavahetamine

Nebulisaator ja muud tarvikuid tuleb juhendite kohaselt vélja vahetada.
Filtri valjavahetamine

Filter tuleb vélja vahetada, kui see on luitunud vai marg.
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Torkeotsing

Seade ei ldhe todle.
* Veenduge, et pistik on kindlalt seinakontaktis.

Talitlushdire korral (ebapiisav rohk ja vool) lulitage seade 10 sekundiks vélja ja seejdrel uuesti sisse.

Kontrollige iga kord pérast puhastamist, et seade to6tab korralikult. Selleks veenduge, et pihustist
tuleb Shku, kui toitellliti on asendis ON (Sees).

Volitamata parandamine tiihistab garantii.

Kui seade ei toota parast neid torkeotsingu soovituste kasutamist korralikult, votke

lihendust toote volitatud edasimiiiijaga voi Philips Respironicsi klienditeenindusega telefonil
+00 1 724 387 4000.

Hooldus ja parandamine

Arge tehke seadet lahti. Seadme sees ei ole hooldatavaid osi. Kompressorit ei pea miirdeainega
mddrima ega hooldama.

Tehnilised niitajad

Termilise tlekoormuse kaitse Termiline kaitse; toGtemperatuur 150 °C

Keskmine voolukiirus 6 rida minutis 10 psig juures

Kaal 15 kg

Muratase 58 + 3 dBA

Tehnilised niitajad

Termilise Glekoormuse kaitse Termiline kaitse; toGtemperatuur 150 °C

Keskmine voolukiirus 7 rida minutis 10 psig juures

Kaal 15 kg
Muratase 58 + 3 dBA
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Il Klassi seade, B-tlipi seade (seade, millel on spetsiaalne kaitse elektriohtude vastu).

TOPELTISOLEERITUD

Standardite viited

Elektromagnetiline thilduvus standardi IEC-60601-1-2 jirgi.

Umbritsevad tingimused

Hoiustamistingimused

Niiskus Ohuniiskus 109% kuni 95%
Niiskus Ohuniiskus 109% kuni 95%

Sumbolite selgitus
I SEES (toide) /N TAHELEPANU @ Il klass, topeltisoleeritud
o VALJAS (toide) ~  Vahelduwool T B-tGupi osad

SN Seerianumber Esindaja Euroopas

@ Jargige kasutusjuhendeid ‘ Tootja

G} Ainult siseruumides kasutamiseks
ﬂ/ Temperatuuripiir

ﬂ Eraldi jadtmekaitlus

Garantii

Respironics New Jersey, Inc. garanteerib, et kompressori materjalidel ja t66l ei esine 3 aasta jooksul alates
ettevottelt Respironics New Jersey, Inc. ostmise hetkest tavalisel kasutamisel puudusi. Respironics New

Jersey, Inc. garantii on piiratud mis tahes vdidetavalt vigase osa v&i seadme vdljavahetamisega, mille viga on
heauskselt hinnanud Respironics New Jersey, Inc. Garantii ei laiene valesti kasutatud, kahjustada saanud,
volitamata parandatud osadele v&i seadmetele ja see ei kehti labori parandamiste kuludele. K&ik tagasi
saadetavad seadmed peab seadet hooldav edasimiija sobivalt pakendama ja tarnima ning need peavad
olema ette makstud. Respironics New Jersey, Inc. ei vastuta ostja voi teiste ees, kui nad ei saa seadet kasutada,
VoI kaudsete voi juhuslike kahjustuste eest.



1. Tubulure du nébuliseur 6. Prise d'air du compresseur
2. Embout buccal du nébuliseur 7. Filtre a air

3. Kit nébuliseur 8. Sortie d'air du compresseur
4. Support du nébuliseur 9. Entrée d'air pour le filtre

5. Interrupteur Marche/Arrét

Instructions d'utilisation
InnoSpire Essence

Important : veuillez lire ces instructions soigneusement avant d'utiliser I'appareil. En cas de
questions ou de problemes relatifs a ce produit, veuillez en parler a un professionnel de la
santé ou contacter votre service clientéle Philips Respironics au +00 1 724 387 4000.

Informations générales

Utilisation prévue : ce produit a pour but d'apporter une source d'air comprimé a des fins
médicales. Il doit étre utilisé avec un nébuliseur pneumatique (jet) qui produit des particules
de médicaments sous forme d'aérosol pour l'inhalothérapie des patients (enfants et adultes).

@ AVERTISSEMENTS

L'appareil ne doit étre utilisé que pour I'application pour laquelle il a été prévy, telle que
décrite dans ce manuel d'instructions, en tant que systéme de nébuliseur a compresseur
dans le cadre d'une thérapie respiratoire. Suivez les instructions de votre docteur.

Toute autre utilisation serait inappropriée et pourrait s'avérer dangereuse. Le fabricant ne peut

é&tre tenu responsable d'aucun dommage causé par une utilisation inappropriée, incorrecte ou

irraisonnable de I'unité, ou si cette derniere est connectée a des installations électriques non
conformes aux regles de sécurité.

* |l est recommandé de disposer d'un appareil de secours (par ex. un inhalateur-doseur (MDI)
ou un compresseur alimenté par batterie) pour |'assistance respiratoire dans I'éventualité ou
votre nébuliseur ne pourrait pas étre utilisé (par ex. en cas de coupure de courant ou d'un
quelconque dysfonctionnement de votre compresseur).

* Si |'appareil s'est trouvé en dehors des conditions de fonctionnement, le laisser revenir aux
spécifications normales de fonctionnement avant utilisation.

* En cas d'écoulement de liquide sur ou a l'intérieur de I'unité, laisser sécher le liquide
avant utilisation.

Conserver ce manuel afin de pouvoir le consulter a tout moment.

Utiliser le produit dans un environnement propre — exempt de saleté, de poussiére, de poils
d'animaux, etc.
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L'appareil ne doit pas étre utilisé a proximité de substances inflammables ou en présence d'un
mélange anesthésique inflammable contenant de I'air, de I'oxygéne ou du protoxyde d'azote.

Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.
H || est normal que I'appareil soit chaud au toucher en cours d'utilisation.
Ne pas empiler un autre équipement sur le compresseur.

H Informations sur I'électromagnétisme : les appareils de communication portables RF tels que
les téléphones portables, les bippers, etc. peuvent perturber le fonctionnement des équipements
électriques médicaux. Par conséquent, afin d'éviter toute interférence, placez votre compresseur
suffisamment éloigné de ces appareils. Ce compresseur répond a la norme CEl 60601-1-2 sur
la compatibilité électromagnétique (CEM). Des fiches techniques sur la CEM sont disponibles
aupres du service clientéle de Philips Respironics. Veuillez appeler le +00 1 724 387 4000.

El En cas de panne et/ou de dysfonctionnement, se reporter & la section « Résolution
des problemes ». Ne pas ouvrir le boftier du compresseur car cette piéce ne nécessite
aucun entretien.

L'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement si les piéces de rechange d'origine
(par ex. les filtres) ne sont pas utilisées.

Risque d'électrocution, ne pas retirer la face arriére de I'appareil.

m

Cet appareil est destiné a une utilisation intermittente de 30 minutes de marche/30 minutes
d'arrét. Un fonctionnement incorrect peut endommager I'appareil.
Ne pas utiliser I'appareil sans le filtre.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des mesures précises de sécurité doivent toujours
&tre prises, notamment les mesures suivantes :

» N'utiliser que des accessoires et des composants d'origine fournis par le fabricant ;

* Ne jamais immerger ['unité dans I'eau car |'appareil n'est pas étanche ;

» Ne jamais toucher I'unité si vous avez les mains mouillées ou humides ;

* Ne pas laisser 'unité a I'extérieur ;

* Placer 'appareil sur un support plat et stable pendant son fonctionnement ;

 S'assurer que les ouvertures d'arrivée d'air ne sont pas obstruées ;

* Ne pas laisser sans surveillance les enfants ou les personnes handicapées utiliser 'unité ;
* Ne pas éteindre |'unité en débranchant la prise électrique ;

* Ne pas utiliser a proximité d'un ventilateur ;

* Ne pas utiliser cet appareil s'il présente des fissures ou s'il est endommagé.

Vérifier que la capacité électrique indiquée sur I'étiquette située au bas de I'unité correspond
a la tension et la fréquence de votre circuit principal avant de brancher ['appareil.
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Ne pas utiliser d'adaptateur, simple ou multiple, et/ou de rallonge électrique.

I Ne pas laisser 'unité branchée si elle n'est pas utilisée. Débrancher I'appareil de la prise
électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

Suivre les instructions du fabricant pour l'installation de I'appareil. Ce dernier ne peut étre tenu
responsable d'aucun dommage survenu a la suite d'une installation incorrecte.

Le cordon d'alimentation ne peut pas étre remplacé par ['utilisateur. Si le cordon d'alimentation
est endommagé, contacter le service clientéle de Philips Respironics pour son remplacement
(il n'existe pas d'option de réparation).

Avant d'effectuer un nettoyage ou le remplacement du filtre, débrancher I'appareil de
I'alimentation principale en retirant la prise.

Certaines piéces de petite taille risquent d'étre avalées par les enfants. Ne pas laisser les enfants
sans surveillance accéder a I'appareil.

Si I'appareil n'est plus utilisé, il doit étre éliminé conformément a la réglementation locale
en vigueur.

N'oubliez pas :
« Utilisez cet appareil uniquement avec le médicament prescrit par votre docteur ;
« Utilisez les accessoires recommandés par votre docteur.

Instructions d'utilisation
&Retirez le compresseur du boitier de transport, le cas échéant, avant ['utilisation.

Une fois I'appareil sorti de son emballage, examinez le compresseur et les accessoires afin
de vérifier qu'ils ne présentent aucune détérioration ou défaut visible comme des fissures
dans le plastique du boftier qui pourraient exposer des composants électriques. Contactez le
service clientele de Philips Respironics ou le distributeur de votre produit pour signaler tout
produit endommagé.

Pendant le traitement, asseyez-vous avec le dos droit et détendez-vous.
Branchez le compresseur a la prise électrique.

Reportez-vous aux instructions d'utilisation du nébuliseur et des accessoires avant de
commencer le traitement.

Pour commencer le traitement, allumez I'appareil en appuyant sur l'interrupteur Marche/Arrét
(position « I »).

H Une fois le traitement terminé, éteignez I'unité en appuyant sur l'interrupteur (position « O »),
et débranchez la prise électrique.
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/\ Cet appareil est destiné a une utilisation intermittente de 30 minutes de
marche/30 minutes d'arrét. Un fonctionnement incorrect peut endommager l'appareil.

Nettoyage et maintenance

/N Lors du nettoyage, vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas branché a

la prise électrique.

Nettoyage du compresseur; du nébuliseur et des accessoires

Lavez le nébuliseur et les accessoires conformément a leurs instructions.

Utilisez un chiffon humide et propre pour nettoyer I'extérieur de I'unité.

Remplacement du nébuliseur

Le nébuliseur et les autres accessoires doivent étre remplacés conformément a leurs instructions.
Remplacement du filtre

Le filtre doit étre remplacé lorsqu'il est décoloré ou humide.

Résolution des problémes

L'appareil ne s'allume pas

* Vérifiez que le connecteur est correctement inséré dans la prise électrique.

En cas de dysfonctionnement (pression et flux insuffisants), éteignez I'unité pendant 10 secondes
et rallumez-la.

Aprés chaque nettoyage, vérifiez que I'unité fonctionne correctement en vous assurant que |'air
s'échappe bien de la buse lorsque I'unité est en marche.

Les réparations non autorisées annulent la garantie.

Si I'appareil ne fonctionne pas correctement aprés avoir tenté de résoudre ces problémes,
veuillez contacter votre distributeur agréé ou le service clientéle Philips Respironics au

+00 1 724 387 4000.

Maintenance et réparations

Ne jamais ouvrir I'appareil. Aucune piece de |'unité ne nécessite d'entretien. Le compresseur
ne requiert aucune lubrification ou maintenance.
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Spécifications techniques

Limiteur de surcharge Fusible thermique, température de fonctionnement 150 °C

Débit moyen 6 LPM @ 10 psig

Poids 1,5 kg

Niveau sonore 58 £3 dBA

Spécifications techniques

Limiteur de surcharge Fusible thermique, température de fonctionnement 150 °C

Débit moyen 7 LPM @ 10 psig

Poids 1,5 kg

Niveau sonore 58 £3 dBA

Appareil de classe Il, appareil de type B (appareil avec protection spécifique contre les risques d'électrocution)

DOUBLE ISOLATION

Référence aux normes

Compatibilité électromagnétique conformément a la norme CEI 60601-1-2

N
)

FRANCAIS

Conditions ambiantes

Conditions de stockage

Humidité MIN 10 % HR — MAX 95 % HR

Conditions de fonctionnement

Humidité MIN 10 9% HR — MAX 95 9% HR

Symboles

I Marche (alimentation) /N ATTENTION @ Classe I, double isolation

T Pieces de type B

G} Ne pas utiliser a I'extérieur

Q Arrét (alimentation) ~ Courant alternatif

SN Numéro de série Représentant européen

@ Consulter le mode d'emploi ‘ Fabriqué par Jﬂf Limite de température

X Collecte distincte
—

Garantie

Respironics New Jersey, Inc. garantit un compresseur sans défaut matériel ni de fabrication dans le cadre
d'une utilisation et d'un fonctionnement normaux pour une période de 3 ans a compter de la date d'achat
aupres de Respironics New Jersey, Inc. La garantie se limite a la réparation ou au remplacement, sur seule
décision de Respironics New Jersey, Inc., de tout composant ou équipement signalé défectueux, une fois la
réclamation jugée recevable apres |'évaluation de Respironics New Jersey, Inc. Cette garantie ne s'étend pas
aux composants ou équipement soumis & une utilisation ou un fonctionnement inappropriés, un dommage
accidentel ou des réparations non autorisées. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'ceuvre et de
réparation. Tous les articles retournés doivent étre emballés de maniére appropriée, expédiés et prépayés, par
le distributeur chargé de I'entretien de I'unité. Respironics New Jersey, Inc. ne pourra étre tenu responsable
envers |'acheteur ou autres de la perte d'utilisation de I'équipement ou de dommages indirects, accidentels
ou consécutifs qui pourraient survenir.



1. ZwAjvwon vedpehottoin) 6. Avolyuara oWy e£agpLopoU CUTTLEDTT
2. Emotopio vedeloroint 7. ®iAtpo agpa

3. 2UoKeun Xelpog vepehottoinT) 8. E€odog agpa oupurtieom

4. Baon vederoroinm 9. ®iktpo eloodou agpa

5. Alakormg toyxuog On/Off

Odnyieg xpriong
InnoSpire Essence

2npavtikd: AlaBacTe TPOOEXTIKA AUTEG TIG OdNYIEG TPV amd TN XPrioT TG ouokeur|g. Eav
EXETE QTTOPIEG 1) AVTLLETWTTICETE TTPOPBANUATA [E TO TTPOIOV, ETTIKOVUWVIOTE [E TOV TTAPOXO
UTMPECIWY UYElag 1) To Tprua eEutmpémong eAatwy g Philips Respironics otov apiBuo
+00 1 724 387 4000.

[evikég TTAnpodopieg

Xpnon yia Tnv omoia mpoopilerar To Tpoidv auTod TpoopileTal wg TMyn TTApoxNg
TIETTIECEVOU agpa yla LaTplkoug okotroua. [poopileTal yia ypron pe TveupaTikod (jet)
vepeAoTTOINTN, Yla TNV TTapaywyr) owpatidiwy Gapudkou oe Hopdr) agpoAluarog yia m
Beparreia Tou avamveuoTikoU ouoTARATOG Ot TTaldLd Kat evnAiKoug.

@ MPOEIAOTMOIHZEIX

Na xpnoIHOTIOIEITE T CUCKEUT] Yia TOV TTPOOPLLOHEVO OKOTIO TNG, OTIWG TreptypadeTal
OTO TTApPOV £YXELPISIO 0dNYIWV XPTONG, WG CUCTNHA VEPEAOTIOINTY) LE CUNTILECTT Yia
Oeparreia di'etomvowy. AkohoubroTe Tig odnyieg Tou BepamovTa latpol oag.
OrroladnmmoTe AMN Xprion armoTeAel avapiooTn XPron Kal evOEXETAL va eival emikivouvn.
O karaokeuaoTr|g Oev ival utteUBuvog yia otoladnmoTe CnuLd TpokAnBel ot ouokeur
AOYW avappooTG, E0GaAUEVNG 1) TTApAhoyNng XProng 1 €av n povada exel ouvdedei oe
NAEKTPIKEG £YKATAOTACELG TTOU OV OUMHOPPUIVOVTAL HE TOUG KAVOVIOHoUG aodaleiag.

e 2uvioTdral va S1abeTeTe [ia eGedPIKT) OUCKEUT [TT.X. CUUTTIEDCTT) e Tpododooia ard
SoolpeTpikny ouokeun elotvonig (MDI) 1§y urratapia] yia Ty Tapoxn avarmveuoTikig
UTTOOTNPLENG OE TTEPITTTWOT) TTOU TTPOKUPEL KATTOLO TTPOPRANKA EVOOW O VEGEAOTTIOINTAG
oag Oev propei va ypnotporronBel (T.y. oe TepimTwon S1akoTmG PeUNATog 1§y 4V O
OUNTTLEOTNG TEBEL Yla OTTOLOONTTOTE AOYO EKTOG AElTOUPYLAG).

* Eav n ouokeur| BplokdTav ekTOG Twv ouvBNKWY AclToupyiag, aprioTe Tn va emraveABel
oT1G ductohoyikeg TIpodlaypadeg AetToupyiag TG TTpLy armd ™ Xperon.

» Tuxov uypd Tou UvovTdal €TTavw oTT Hovdda 1y oTo eowTeplkd TG Ba TpETeL va
apeboly va oTeyvwoouy TpLv arod T xperon.
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XpnolpotoleiTe To TIPOIOV o kabapod meptBaiov, xwplig akabapoieg, okdvn, Tpixeg amd
kaTolkidla Cwa KATT.

Kpamote To TIapdv eyxelpidlo yia peAovTikr) avadopd.

H ouokeur) dev TIPETIEL va XpnoloTToLeiTAl KOVTA O eUAEKTEG OUTIEG T e EUPAEKTO
avalobnTiko Tou €xel avapiyBel pe agpa, o&uyovo 1) utto&eidlo Tou alwTou.

Agv €TITPETETAL KALiQ TPOTTOTIOINGN OTOV €EOTTALOHO.

B H cuokeur eival puctoroyikd va Bepuaivetal kata T SLApKela TG XPHONG.

Mnv oToiBalete To ouptieoTr) pali pe aGAov eEomAlond

MAnpodopieg oxeTikd pe Tig NAEKTPOPayvnTIKEG ekTTOpTEG: Ol GOPNTEG OUOKEUEG
ETTIKOIVWVIAG KAl Ol OUOKEUEG ETTIKOVWVIAG TTOU EKTTEUTTOUV PASLOCUYVOTNTEG, OTIWG £ival
Ta KIvNTA TNAEPWVA, Ol CUOKEUEG €100TTOINONG KATT, evOEXETAL va eummodifouv T AstToupyia
Tou NAekTpLKOU taTpikoU eEOTTALOMOU. [la To Adyo auTdy, 0 CUPTTIECTHG oag Ba TTpETeL va
TOTTOBETEITAL OE APKETT) ATTOOTACT) ATTO AUTEG TLG OUOKEUEG, WOTE VA ATTOTPETTOVTAL Ol
mapepfoAéc. H ouokeur) autr) mAnpoi To TrpdTuTo IEC60601-1-2 m1epi NAEKTPOUAYVNTIKAG
oupBaromrag (EMC). Ta puAa dedopévwy Tept NAEKTpOUayVNTIKYG oupBaToTnTag
dlariBevral and 1o Tunua e&urmpétong medatwy g Philips Respironics otov aplBuo
Aedwvou +00 1 724 387 4000.

2 € mepinTwon acToyiag r/kal ducAelToupyiag, SiafdoTe TV evOTNTA KAVTILETWITLON
TPOBANUATWY». Mnv avolyeTe To TTEpiBANUA Tou oupTeoTr), KaBwg Oev amoTeAel TTPoidy
e duvaromTa o€pPic.

H owotm AelToupyia TG ouokeung evoexeTal va dlakuBeuTel, v dev xpnotuottondouly Ta
auBevTikd avtalakTika (Tm.y. GiAtpa).

Mnv adalpeite ™ pdyn, KivOuvog nAekTpoTIAnEiag.

m

AUTA 1 OUOKEUT| XpnoLpoTIoLeiTal e pn ouveyxr) Aettoupyia 30 Aerrtd on/30 Aemra off. 2e
TEPITTWON TToU dev Y pNotoTToNBel cwoTd, evdExeTal va TTPokAnBel BAAPN otn ouokeun.
Mn XpnOoLoTIoLEITE TN CUOKEUT) XWpIG IATpO.
OTav ypnOoLUOTIOLEITE NAEKTPIKEG CUOKEUEG, TIPETTEL VA TNPEITE TIAVTOTE TA ONUAVTIKA PETPA
aodaleiag, CUPTTEPINAUBAVOHEVWY TWVY TTAPAKATW:
* Na ypnoluoroleite Hovo aubevTikd avTalakTIKa kal eEapTATa TToU TIapeXovTal armod
TOV KATAOKEUAOTH,
e Mnv epPubiCeTe TTOTE TN CUOKEUT| O€ VePO, Kabwg N ouokeur) dev TIpooTaTeveTal ammd TUXOV
€loxwpnorn vepou,
e Mnv ayyiCeTe TTOTE TN CUOKEUT, €AV TA Y€pla 0ag ival Bpeyueéva 1 1OpwEva,
* Mnv adrveTe TN povdada oe eEWTEPIKOUG XUWPOUG,
* Na TotoBeTeiTe TN cUoKeUT|) o oTABEPT) KAl OPLLOVTIA €TTLGAVELD, OTAV TN XPNOLUOTIOLEITE,
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* Befawwbeite oT1 Sev umtapyxouv ummddia oTa avolypara Twy oWy eEAEPIOUOU,

* Mnv adrivete maidia 1y atopa pe €IOIKEG AVAYKEG VA YXPNOLLOTIOIOUV TN Hovdada xwpig emmifAedn,
* Mnv arevepyoroleite T povada Tpafuwvtag amig To Buopa ard Ty Tpila oTov Toixo,

* Mn xpnotdotioleiTe oe KUKAwa eEagplopoy,

* Mn XPNOIUOTTIOLEITE TN CUOKEUN €AV €XEL UTTOOTEL PWYHEG 1) CNLdL.

M BeBaiwbeite Tt 1) NAEKTEIKT) OVOUAOTIKN TiT) TTIOU epdavileTal oty €TIKETA OVOUACTIKWY
TIMWY OTO KATW HEPOG TNG OUCKEUNG AVTIOTOLXEL HE TIG TIEG TAONG KAl oUXvOTNTAG TOU
OIKTUOU TTAPOXTG PEUNATOG.

Mn XPNOLUOTIOLEITE TTPOCAPHOYELG, HELOVWILEVOUG T) TTOAATTAOUG 1)/Kal KAAWASLO ETTEKTAOTG.

Mnv adriveTe ™ povada ouvOedepévn oTo PeUNA, €AV OEV TN XPNOLUOTIOLEITE. ByaATe T
OUOKeUT aro Tnv TIpida, £dv Oev TV XPNOIUOTIOLEITE.

AkoAoubr|oTe Tig 0dnyieg Tou KATAOKEUAOTT) OXETIKA WE TIG 0dnyieg Tormobémong.

O karaokeuaoTrg Ogv gival uTTEUBUVOG Yla TUXOV CNULEG TTOU TTPOKATBNKay Adyw
eodaluévng TommoBéTong.

To kahwdio Tapoxng pevpatog dev prmopel va avrikaraoTtabel amod 1o xpnom. 2€
TIEPITITWOT) TTOU TO KAAWAIO PeUNATOG GBAPEL, ETTIKOVWVNOTE e TUNHUA £EUTMPETNONG
meAaTwv Philips Respironics yia va oag To avrikaracmoouv (Oev urtdpxet emAoyr) cepPLg).

[Mpw Tov kabaplopd 1) Ty avTikataotaon Tou GIATPOU, armocuvdESTE TN CUCKEUT| armd Tnv
mapoxn Tpodpodoaoiag Byalovrag To kakwdlo peuparog anod Ty Tpila.

Oplopéva e€aptmuara eival pikpd kat urdpyet kivduvog kararoong aro matdid. Mnv
adrjvete TTaLdLd KOVTA OTN GUOKEUT) XWpPIg emifAedn.

Eav dev ypnolpomoleite TAEOV TN GUOKEUT), arroppidte TNV cUpdwva e TOUg LOXUOVTEG
TOTTIKOUG KAVOVIOUOUG.

Na BupdoTe o1
* H ouokeur) aQuTr| TIPETTEL VA XPNOLUOTIOLEITAL HOVO e GAPUAKEUTIKT) AywYT) TTOU €XEL

ouvTayoypadroel o Bepdmwy 1aTpdg oag.
* [pérel va xpnolpotToleite Ta €EApTMUATA TTOU OUVIOTWVTAL aTtod Tov BepdrmovTa 1atpd oag.

Odnyieg xprong
Mpiv T xpnon adalpecTe To CUPTIESTT) amo T OnKkn peTadopdg, v TapEXETAL
Hl Adou éxeTe adaipéoet T cuokeury amd T cUCKeUaoia, EAEYETE TO OUPTTLEGTT) Kal Ta
e€apmuara yia opateg $OopEG 1 EAATTWHATA, OTTWG PWYHEG OTO TTAAOTIKO TTEPIBANA e
armoTeAeoUa TV €KBEOT NAEKTPIKWY oTOLXElwv. ETTIKOVWVAOTE e TO TUAUA £EUTMPETONG
mehatwy ™G Philips Respironics 1) To dlavopéa mpoiovTog yia va avadepete Tuxov dBopég
OTO TIPOIOV.

46

EAAHNIKA

Kara m didpketa g Bepareiag, kabioTe oe 6pbla oTAom Kal XaAapwoTe.
2UvOECTE TO OUUTTIEOTN OTNY TTpiCa.

[a ™ xprion mpLv amo ™ yopriynon g Bepareiag, avatpe€Te oTlg 0dnyieg Tou
VEPEAOTTOINTT) KAl TWV £EAPTNIATWV.

[a va EexivnoeTe TN Xoprjynon g Bepareiag, evepyortoloTe T cuoKeur| yupilovtag To
Siakorrm ON/OFF ot B¢on «l».

B Orav ohoxhnpwbei n xoprynon m™g Bepareiag, amevepyorolrjoTe T povada yupifovrag To
dlakdrm otn Béon «Ox» kal Byakte v amd v mpila.
AAUTt’] 1 cUCKeUT] XpnolloToleiTal Pe un ouvexn Aettoupyia 30 Aetrta on/30 Aerrra

off. Xe mepimTwor mou Sev xpnoipomonbel cwoTd, evdéxeTal va TTpokAnOei BAABN
OTI OUOKEUT).

KaBaplopog kal ouvtripnon

M\ Kara ™ didpkela Twv gpyaciwy kabapiopou, BeBaiwBeite oTL To kalwdio
peupatog dev eival ouvdedepévo oty Tpila.

Kabapiopdg Tou cuptrieoTr), Tou vedehooInTr Kal Twy e£apTnpaTwy

[MA\OveTe To vedehotoinT) kal Ta e€apTara cupdwva pe Tig odnyieg.
XPNOLLOTTONCTE €va VwTTo TTavo yia va KabapioeTe eEwTepIka T povada.
AvTikatacTaon Tou vepelomoinTn

O vedelomoinmg Kat Ta eEapTaTa TTPETTEL va avTikabloTwvTal cUpdwva pe Tig
avrioTotyeg odnyiec.

AvTtikataoTaon Tou ¢pikTpou

To ¢ilTpo Tpémel va avTikabioTaral otav €xel emEADeL aloiwon Tou XpWwHaTodg Tou
1) €xel uypavOel.

AvTigeTwmon mpofAnpaTtwy

H ouokeur| Sev evepyoroleital

* Beaiwbeite 011 TO Puopa eival cwoTtd ouvdedepévo oty Tipila.

2 € TepimTwon SuoAelToupyiag (averrapkng TTieon Kal por), armevepyoTToLnoTe T Hovada
yia 10 SeutepoAemTa Kal evepyotrolroTe Ty avd.

AdoU oAOKANPWOETE TIG epyaocieg Kabaplopou, EAEYETe OTL 1) povada AelToupyel ocwoTd
emPePatvovtag oTL 0 aépag e&gpxeTat armd To akpoducto dTav N povada eival ot B€on
«ON>» (Evepyortroinon).

Tuxov pun eykekplevn emdLlopBwon aKupwveL TV eyyunon. .



Eav n ouokeur) dev Aeitoupyei cwoTd adou eMIXEPOETE AUTA Ta Bripara avTIHETWITIONG
TPOBANUATWY, ETTKOVWVNOTE PE TOV £E0UCIOSOTNHEVO lAVOHED TOU TTPOIOVTOG 1) HE

To Tunpa efutmpémong mehatwy g Philips Respironics otov apiBud TnAepwvou

+00 1 724 387 4000.

2uvTnpnon kat emdiopbwoelg

Mnv avoiyete oTe TN cuokeur). Aev urtdpyouv eEapmpara pe duvardmmra emdiopbwong
eVTOG TNG Hovadag. O ouprieoTg Oev armaltel Airavon 1) cuvtrpnon.

Texvikég Tpodiaypadeg

[NpooTaocia amd Beppikr) utTEpGOPTWON Oeppikn acpdalela, Beppokpaoia Aettoupyiag 150 C°

Méon Tiur) porig 6 LPM @ 10 psig

Bapog 1,5 kg

Emimedo Bopupou 58 £3dBA

Texvikég Tpodlaypadeg

[MpooTacia améd Beppikry uttEpGOPTWON Oeppikn aopdlela, Beppokpaocia Aeitoupyiag 150 C°

Méon Tiur) porig 7 LPM @ 10 psig

Bapog 15 kg

Emimedo Bopupou 58 £3dBA

2uokeur) Kamyopiag I, cuokeur) Turou B (cuokeur) He ouyKekplpévn TipooTaoia kata
NAEKTPIKWY KIVOUVWVY).

ME AINAH MONQ>H

Avatpégte oTa mpodTUTIA

HAexTpopayvnTikr oupBarétra olpdwva pe To mpotuto [EC 60601-1-2

N
©

2uvOrkeg TepiBallovtog

>uvbnkeg dUAagng

Yypaoia EAAX. 10% RH (XxeTikn) uypaoia) — MEI. 95% RH
(XxeTikr) uypaoia)
2uvBnKeg AetToupyiag

Yypaoia EAAX. 10% RH (XxeTikn) uypacia) — MET. 95% RH
(XxeTikn) uypacia)

Mwoodpio ouPBOAWY

I ON (evepyorroinom) A NPOzOXH @ Kamnyopia Il, pe dimAr pévwon

QO OFF (amevepyoroinon) A~  EvaMakTikd pevpa T EEapmuara epappoyrg TUrou B

[=I=] Avrimpdowriog yia ™y Eupdorm @ ATTOKAELOTIKA yia Xxpnom o€

SN Xeipiakog apibuog E0WTEPIKOUG XWPOUG

@ AxohoubnoTe TG 0dnyieg xpriong ‘ Karaokeuagerar aro R Mepropiopol ot Beppokpacia

K ZeXWPLOTT CUMNOYT
—

Eyyinon

H Respironics New Jersey, Inc. eyyuarat 611 o ouprieatg dev Ba mapoucidoel eAaTTwHaTa ota UAIKA

TOU Kal OTNV TEXVIKT apTOTNTA UTTO KAvovIKt) Xpriorn Kat AetToupyia yia mepiodo €wg 3 £Twv armo Ty
nuepopnvia ayopdg amé T Respironics New Jersey, Inc. H eyyinon meplopiletal oe emdiopbwoelg 1y
QavTIKATAoTaon, Kar'armokAeloTIkr) emAoyn g Respironics New Jersey, Inc., Tuxov oTolxeiwy 1) eE0TALOHOU
TIOU TIAPOUCIAovTal WG EAATTWHATIKA, éTav 1 a&iwon €xel armodelBel OTL eival a&lomoTn Hetd aro
a&lohoynon g Respironics New Jersey, Inc. H mapouoa eyyunon Sev emexTeiveTal oe Tuxov oTolyeia

1) €EOTTAIOPO TTOU UTTOKELTAL OE KAKT| Y Prom, akatahnin Aettoupyia, Inpid amo atixnua 1 un
e&ouolodoTnueveg emmdlopbwoelg kal Oev emekTeiveTal oe epyarikd é§oda. Oha Ta avTikeipeva mou
EMIOTPEPOVTAL TIPETTEL VA €ival KATAMNNAA ouoKeuaopéva Kat va armooTéNovVTal TPoTANPWHEVA arod To
diavopéa Tou TIPOLOVTOG TTou €ival UTTEUBUVOG Yia T ouvTripnon g povadag. H Respironics New Jersey,
Inc. Sev eivat urtelBuvn TIPOG Tov ayopaoTr) 1) TTPOG AANOUG Yla TUXOV amwAela TG duvardtTag Xprong
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1. Pipa Nebulizer 6. Bukaan udara kompresor

2. Corong mulut (mouthpiece) nebulizer 7. Filter udara

3. Handset nebulizer 8. Saluran keluar udara kompresor
4. Penahan nebulizer 9. Saluran masuk udara untuk filter
5. Sakelar daya On/Off

Petunjuk untuk penggunaan
InnoSpire Essence

Penting: Baca petunjuk ini dengan hati-hati sebelum menggunakan perangkat ini. Jika Anda memiliki
pertanyaan atau masalah dengan produk, silakan hubungi penyedia perawatan kesehatan Anda atau
Layanan Pelanggan Philips Respironics di nomor +00 1 724 387 4000.

Informasi Umum

Tujuan Penggunaan: Produk ini ditujukan untuk memberikan sumber udara terkompresi untuk
tujuan kesehatan. Alat ini digunakan dengan nebulizer pneumatik (jet) untuk menghasilkan partikel
aerosol obat pada terapi pernapasan bagi anak-anak dan orang dewasa.

® PERINGATAN

Gunakan perangkat untuk tujuan penggunaannya sebagaimana dijelaskan di dalam panduan
penggunaan ini sebagai sistem nebulizer kompresor untuk terapi aerosol. Ikuti petunjuk
dokter Anda. Penggunaan selain dari yang ditentukan merupakan penyalahgunaan dan mungkin
berbahaya. Pabrikan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan
yang tidak semestinya, tidak benar, tidak wajar, atau jika unit dihubungkan ke instalasi listrik yang
tidak memenuhi syarat keselamatan.

* Disarankan untuk memiliki perangkat cadangan (misalnya, MDI atau kompresor bertenaga
baterai) untuk pengobatan pernapasan apabila terjadi kondisi di mana nebulizer Anda tidak
dapat digunakan (misalnya, selama daya mati atau kompresor tidak dapat dioperasikan karena
alasan apa pun).

* Jika perangkat telah berada di luar kondisi pengoperasiannya, biarkan hingga kembali ke
spesifikasi pengoperasian yang normal sebelum digunakan.

¢ Jika terdapat tumpahan cairan di atas atau di dalam unit, maka unit harus dikeringkan dahulu
sebelum dioperasikan.

Simpan panduan ini untuk rujukan di masa mendatang.

Gunakan produk ini di lingkungan yang bersih, lingkungan yang bebas dari kotoran, debu, bulu
binatang, dIl.
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BAHASA

INDONESIA

Perangkat tidak boleh digunakan di sekitar bahan-bahan yang mudah menyala, atau di tempat
terdapatnya campuran anestesi yang mudah menyala dengan udara, oksigen, atau nitro oksida.

Modifikasi apa pun pada peralatan ini tidak diperbolehkan.
B Perangkat akan terasa hangat ketika disentuh pada saat digunakan, hal ini normal.
Jangan menumpuk kompresor bersama peralatan lain.

H Informasi elektromagnetik: Perangkat komunikasi RF dan portabel seperti telepon seluler,
penyeranta, dll. dapat menghentikan operasi alat kesehatan listrik. Untuk alasan ini, kompresor
Anda harus diletakkan dengan jarak yang cukup jauh dari perangkat tersebut untuk mencegah
interferensi. Perangkat ini memenuhi standar [EC60601-1-2 untuk kompatibilitas elektromagnetik
(EMC). Lembar data EMC tersedia dari layanan pelanggan Philips Respironics di nomor
+00 1 724 387 4000.

El Apabila terjadi kegagalan dan/atau malafungsi, baca bagian ""Pemecahan masalah”. Jangan
membuka rumah kompresor karena ini bukan produk yang dapat diservis.

Fungsi yang semestinya dari perangkat dapat bermasalah jika tidak menggunakan komponen
pengganti yang asli (misalnya, filter).

HH Bahaya tersetrum, jangan lepaskan bagian belakang,

@ .}

Perangkat ini untuk digunakan secara sebentar-sebentar 30 menit hidup/30 menit mati. Kegagalan
untuk mengoperasikan dengan benar, dapat mengakibatkan kerusakan perangkat.

Jangan menggunakan perangkat tanpa filter:

Bila menggunakan alat-alat listrik, tindakan keselamatan penting harus selalu diikuti, termasuk berikut ini:
* Gunakan hanya aksesori dan komponen asli yang disediakan oleh pabrikan;
* Jangan sekali-kali merendam unit di dalam air karena perangkat tidak dilindungi terhadap

rembesan air;

* Jangan sekali-kali menyentuh unit bila tangan Anda basah atau berkeringat;
* Jangan meninggalkan unit di luar ruangan;
¢ Letakkan pada permukaan yang stabil dan datar ketika mengoperasikan;
* Pastikan pembukaan ventilasi udara tidak terhalang;
¢ Jangan biarkan anak-anak atau orang yang fisiknya lemah menggunakan unit tanpa pengawasan;
* Jangan mematikan unit hanya dengan mencabut steker dari stop kontak listrik;
* Jangan gunakan dalam sirkuit ventilator;
* Jangan gunakan jika perangkat retak atau rusak.

Pastikan bahwa tetapan listrik yang ditunjukkan pada label tetapan di bagian bawah unit sesuai
dengan tegangan dan frekuensi sumber listrik Anda sebelum menghubungkan perangkat.
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Jangan gunakan adaptor apa pun, simpel atau banyak dan/atau kabel ekstensi.

Jangan biarkan steker unit terpasang bila tidak digunakan. Lepaskan steker perangkat dari stop
kontak listrik ketika tidak dioperasikan.

lkuti petunjuk pabrikan untuk memasang perangkat. Pabrikan tidak bertanggung jawab atas
kerusakan yang disebabkan oleh pemasangan yang tidak benar

Kabel catu daya tidak dapat diganti oleh pengguna. Apabila kabel catu daya rusak, hubungi
layanan pelanggan Philips Respironics untuk penggantian (tidak ada opsi servis).

Sebelum melakukan prosedur pembersihan atau mengganti filter; lepaskan sambungan perangkat
dari daya utama dengan melepaskan steker.

Beberapa komponen cukup kecil yang dapat tertelan oleh anak-anak. Hindari unit ini dari
jangkauan anak-anak yang tidak diawasi.

Jika Anda tidak lagi menggunakan perangkat, buang perangkat sesuai peraturan yang berlaku di
tempat Anda.

Ingat
» Gunakan perangkat ini hanya dengan resep obat oleh dokter Anda;
* Gunakan aksesori yang direkomendasikan oleh dokter Anda.

Petunjuk untuk penggunaan
AKeluarkan kompresor dari wadah pembawa jika tersedia sebelum digunakan.

Setelah mengeluarkan perangkat dari kemasannya, periksa kompresor dan aksesorinya dari
kerusakan atau cacat yang terlihat, seperti retakan pada rumah plastik yang memperlihatkan
komponen listrik. Hubungi layanan pelanggan Philips Respironics atau distributor produk Anda
untuk melaporkan kerusakan produk.

Saat menjalani pengobatan, duduk yang tegak, dan rileks.

Hubungkan kompresor ke stop kontak.

Rujuk ke petunjuk untuk penggunaan nebulizer dan aksesori sebelum pengobatan.

Untuk memulai pengobatan, hidupkan perangkat dengan menekan sakelar ON/OFF ke posisi “I".

Setelah pengobatan selesai, matikan unit dengan mengatur sakelar ke posisi ‘O’ dan lepaskan.
steker dari stop kontak.

APerangkat ini untuk digunakan secara sebentar-sebentar 30 menit hidup/
30 menit mati. Kegagalan untuk mengoperasikan dengan benar dapat mengakibatkan
kerusakan perangkat.
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Pembersihan dan perawatan
ASelama pembersihan, pastikan kabel daya tidak dihubungkan ke stop kontak listrik.

Membersihkan kompresor, nebulizer, dan aksesori

Bersihkan nebulizer dan aksesori sesuai dengan petunjuk masing-masing.

Gunakan kain bersih yang dilembapkan untuk membersinkan bagian luar unit.
Penggantian nebulizer

Penggantian nebulizer dan aksesori lainnya harus sesuai dengan petunjuk masing-masing.
Penggantian filter

Filter harus diganti bila filtter telah berubah warna atau basah.

Pemecahan masalah

Perangkat tidak dapat dihidupkan
* Pastikan steker terpasang dengan kuat ke stop kontak listrik.

Apabila terjadi malafungsi (tekanan dan aliran udara tidak cukup) matikan unit selama
10 detik dan hidupkan lagi.

Setelah setiap pembersihan, periksa apakah unit bekerja dengan benar dengan memastikan
bahwa udara tetap mengalir keluar dari mulut pipa saat unit diatur ke posisi “ON".

Perbaikan yang tidak resmi dapat membatalkan garansi.

Jika perangkat tidak bekerja dengan benar setelah mencoba langkah-langkah pemecahan masalah
ini, hubungi distributor resmi produk Anda atau Layanan Pelanggan Philips Respironics di nomor
+00 1 724 387 4000.

Perawatan dan perbaikan

Jangan sekali-kali membuka perangkat. Unit ini tidak memiliki komponen yang dapat diservis
Kompresor tidak memerlukan pelumasan atau perawatan.

Spesifikasi teknis

Pelindung beban lebih termal Sekring termal; temperatur fungsi 150 °C

Laju aliran rata-rata 6 LPM @ 10 psig

Berat 1,5 kg

Tingkat kebisingan 58 +3dBA



Spesifikasi teknis

Pelindung beban lebih termal Sekring termal; temperatur fungsi 150 °C

Laju aliran rata-rata 7 LPM @ 10 psig

Berat 15 kg

Tingkat kebisingan 58 £3dBA

Perangkat kelas Il, perangkat Tipe B (perangkat dengan perlindungan spesifik terhadap bahaya listrik).
PENYEKAT GANDA

Rujukan standar

Kompatibilitas elektromagnetik menurut IEC 60601-1-2

Kondisi ambien

Kondisi penyimpanan

Kelembapan MIN. 10% RH — MAKS. 95% RH

Kondisi pengoperasian

Kelembapan MIN. 10% RH — MAKS. 95% RH

Glosarium simbol

I ON (daya) A PERHATIAN @ Kelas I, penyekat ganda
O OFF (daya)

SN Nomor seri

=~ Arus bolak-balik T Komponen aplikasi tipe B

Perwakilan Eropa @ Ergzt‘f;r;ﬂ;g;nggunaan

@ lkuti petunjuk untuk penggunaan d Dipabrikasi oleh Jﬁf Pembatasan temperatur

K Penampungan terpisah
—

Jaminan

Respironics New Jersey, Inc. menjamin bahwa kompresor bebas dari cacat material dan pembuatan pada
penggunaan dan pengoperasian normal untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal pembelian dari Respironics
New Jersey, Inc. Jaminan dibatasi untuk perbaikan atau penggantian, berdasarkan opsi satu-satunya Respironics
New Jersey, Inc., untuk komponen atau peralatan yang diklaim cacat apabila klaim tersebut dapat dipercaya
berdasarkan evaluasi oleh Respironics New Jersey, Inc. Jaminan ini tidak mencakup kerusakan komponen

dan peralatan akibat kesalahan penggunaan, pengoperasian yang tidak sesuai, kerusakan yang tidak disengaja,
atau perbaikan yang tidak resmi, dan tidak mencakup ongkos, atau biaya jasa perbaikan. Semua item yang
dikembalikan harus dikemas dan dikirimkan dengan benar; dibayarkan sebelumnya, oleh distributor produk
yang menyervis unit tersebut. Respironics New Jersey, Inc.tidak bertanggung jawab kepada pembeli atau
pihak lain atas gangguan fungsi peralatan atau terhadap kerusakan yang timbul secara tidak langsung, insidental,
atau konsekuensial.
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1. Tubo del nebulizzatore

2. Beccuccio del nebulizzatore

3. Telecomando del nebulizzatore

4. Supporto del nebulizzatore

5. Interruttore di alimentazione on/off

6. Aperture per |'aria del compressore
7. Fittro dell'aria

8. Uscita dell'aria del compressore

9. Filtro di ingresso dell'aria

Istruzioni per |'uso
InnoSpire Essence

Importante: leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso. Per qualsiasi quesito
o problema con il prodotto, contattare il fornitore sanitario o il servizio assistenza
Philips Respironics, telefonando allo +00 1 724 387 4000.

Informazioni Generali

Uso previsto: questo prodotto & concepito per fornire una sorgente di aria compressa a scopi
medici. Deve essere utilizzato con un nebulizzatore pneumatico (jet) per produrre particelle di
aerosol di medicinale per la terapia respiratoria sia per i bambini sia per gli adulti.

@ AVVERTENZE

Utilizzare il prodotto per lo scopo previsto descritto in questo manuale di istruzioni,

come un sistema nebulizzatore compressore per la terapia con aerosol. Attenersi alle

istruzioni del vostro medico. Ogni altro utilizzo costituisce un uso improprio e potrebbe

essere pericoloso. La casa produttrice non puo essere ritenuta responsabile per eventuali

danni causati da un uso improprio, scorretto o sconsiderato o se 'unita € collegata a

installazioni elettriche che non rispettano le norme di sicurezza.

* Si consiglia di predisporre un dispositivo di backup (ad es. MDI o compressore alimentato a
batteria) per garantire la respirazione nel caso in cui fosse necessaria quando il nebulizzatore
non puo essere utilizzato (ad es. se si verifica un'interruzione di corrente o se il compressore
non funziona per qualsiasi motivo).

* Se il dispositivo ¢ stato usato fuori dalle condizioni di esercizio indicate, occorre riportarlo
alle normali condizioni di esercizio prima dell'uso.

» Occorre asciugare eventuali liquidi versati sull'apparecchio o al suo interno prima di
procedere all'uso.

Conservare questo manuale per futuri riferimenti.
Utilizzare il prodotto in un ambiente pulito, privo di sporco, polveri, peli di animali domestici, ecc.

Il dispositivo non dovrebbe essere usato vicino a sostanze infiammabili, o in presenza di una
miscela di anestetici infiammabili con aria, ossigeno o protossido di azoto.
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Non € consentita alcuna modifica al dispositivo.
M £ normale che il dispositivo risulti caldo al tatto, durante I'uso.
Non impilare il compressore con altri apparecchi.

Informazioni elettromagnetiche: dispositivi di comunicazione portatili a radiofrequenza
quali telefoni cellulari, cercapersone, ecc. possono interrompere il funzionamento delle
apparecchiature elettromedicali. Per questo motivo, il compressore deve essere posizionato a
una distanza sufficiente da tali dispositivi in modo da evitare interferenze. Questo dispositivo €
conforme allo standard IEC60601-1-2 per la compatibilita elettromagnetica (EMC). Le schede
tecniche EMC possono essere richieste al servizio clienti Philips Respironics telefonando allo
+00 1 724 387 4000.

In caso di guasto e/o malfunzionamento, consultare la sezione “Risoluzione dei problemi”.
Non aprire l'alloggiamento del compressore poiché si tratta di un prodotto non utilizzabile.

Il funzionamento corretto del dispositivo pud essere compromesso se non vengono utilizzati
pezzi di ricambio originali (es. i fittri).

Rischio di scossa elettrica, non rimuovere la parte posteriore.

.

Questo dispositivo & destinato a un uso intermittente di 30 minuti on/30 minuti off.
Un funzionamento inappropriato pud portare a danni al dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo senza il filtro.

In caso di utilizzo di apparecchiature elettriche, devono essere sempre osservate alcune
importanti misure di sicurezza, ad esempio:
* Utilizzare unicamente accessori e componenti originali forniti dalla casa produttrice;
* Non immergere mai l'unita nell'acqua, poiché il dispositivo non & impermeabile;
» Non toccare mai I'apparecchio con le mani umide o bagnate;
* Non lasciare I'apparecchio all'aperto;
* Quando e in funzione collocare il dispositivo su una superficie stabile e orizzontale;
* Assicurarsi che le aperture delle bocche di aerazione non siano ostruite;
* Non permettere che utilizzino il dispositivo bambini non controllati da un adulto

o persone ammalate;

* Non spegnere l'apparecchio semplicemente staccando la spina dalla presa elettrica;
* Non utilizzare in un circuito ventilatore;
* Non utilizzare il dispositivo se sono presenti parti rotte o danni.

& Prima di collegare il dispositivo assicurarsi che il rating elettrico mostrato sull'etichetta di ratin
mp di collegare il disposit he il rating elett strato sull'etichetta di rating
posta sul fondo dell'unita corrisponda al vostro voltaggio principale e alla vostra frequenza.
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Non utilizzare alcun adattatore, semplice o multiplo, e/o cavo di estensione.

Non lasciare I'unita attaccata alla corrente quando non € in uso. Staccare la spina del dispositivo
dalla presa elettrica quando non ¢ in funzione.

Seguire le istruzioni della casa produttrice per l'installazione del dispositivo. La casa produttrice
non puo essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati da un'installazione scorretta.

Il cavo di alimentazione non puo essere sostituito dall'utente. In caso di danni al cavo di
alimentazione, contattare il servizio clienti Philips Respironics per la sostituzione (non &
prevista |'assistenza).

Bl Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di sostituzione del filtro, disconnettere il
dispositivo dall'alimentazione principale staccando la spina.

Alcune parti sono talmente piccole da poter essere inghiottite dai bambini. Non consentire
I'uso del dispositivo ai bambini non controllati da un adulto.

Se non si utilizza piu il dispositivo, € necessario smaltirlo in conformita alle leggi locali in vigore.
Ricordarsi di:

* Utilizzare questo dispositivo soltanto con medicine prescritte dal vostro medico;

» Utilizzare gli accessori consigliati dal medico.

Istruzioni per |'uso
/N Rimuovere il compressore dalla valigetta di trasporto, se fornita, prima dell’'uso.

Hl Dopo aver aperto la confezione del dispositivo, controllare se sono presenti danni visibili
al compressore e agli accessori o difetti come parti rotte nell'alloggiamento di plastica,
che potrebbero essere esposte a componenti elettrici. Contattare il servizio clienti Philips
Respironics o il vostro distributore per segnalare eventuali danni al prodotto.

Durante il trattamento € necessario stare seduti in posizione eretta e rilassata.

Collegare il compressore alla presa elettrica

Fare riferimento alle istruzioni per I'uso del nebulizzatore e degli accessori prima del trattamento.

Per avviare il trattamento accendere il dispositivo posizionando l'interruttore ON/OFF su “I".

Una volta terminato il trattamento, spegnere I'unita posizionando l'interruttore su "O" e
scollegare la spina dalla presa elettrica.

&Questo dispositivo € destinato a un uso intermittente di 30 minuti on/30 minuti off.
Un funzionamento inappropriato puo portare a danni al dispositivo.
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Pulizia e manutenzione

ADurante la pulizia, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia inserito nella
presa elettrica.

Pulizia del compressore, del nebulizzatore e degli accessori

Lavare il nebulizzatore e gli accessori seguendo le istruzioni.

Usare un panno umido pulito per pulire I'esterno dell'unita.

Sostituzione del nebulizzatore

Il nebulizzatore e aftri accessori dovrebbero essere sostituiti seguendo le istruzioni.
Sostituzione del filtro

Il filtro deve essere sostituito quando risufta scolorito o bagnato.

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non si accende

* Assicurarsi che la spina sia saldamente inserita nella presa elettrica.

In caso di malfunzionamento (pressione e flusso insufficienti) spegnere I'unita per 10 secondi
e riaccenderla.

Dopo ogni pulizia, controllare che 'unita funzioni correttamente verificando che I'aria esca ancora
dal beccuccio, quando ['unita € in posizione “ON".

Le riparazioni non autorizzate annullano la garanzia.

Se il dispositivo non funziona correttamente nonostante sia stata seguita la procedura per
tentare di risolvere il problema, contattare un distributore del prodotto autorizzato o il
servizio assistenza Philips Respironics, telefonando allo +00 1 724 387 4000.

Manutenzione e riparazioni

Non aprire mai il dispositivo. All'interno dell'unita non sono presenti parti utilizzabili. Il
compressore non necessita lubrificazione o manutenzione.
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Specifiche tecniche

Protettore dal sovraccarico Thermal Fusione termica; temperatura operativa 150 C°

Portata media 6 LPM @ 10 psig

Peso 15 kg

Livello di rumore 58 £3dBA

Specifiche tecniche

Protettore dal sovraccarico Thermal Fusione termica; temperatura operativa 150 C°

Portata media 7 LPM @ 10 psig

Peso 15 kg

Livello di rumore 58 £3dBA

Dispositivo di Classe I, dispositivo di Tipo B (dispositivo con protezione specifica contro i pericoli elettrici).

ISOLAMENTO DOPPIO

Riferimento agli standard

Compatibilita elettromagnetica in conformita a IEC 60601-1-2

o
o
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Condizioni ambientali

Condizioni di archiviazione

Umidita MIN 109 RH — MAX 95% RH

Condizioni di esercizio

Umidita MIN 109 RH — MAX 95% RH

Glossario dei simboli

I ON (alimentazione) A ATTENZIONE @ Classe I, isolamento doppio

O OFF (alimentazione) ~ A corrente afternata ’k Parti applicate di Tipo B

SN Numero di serie Rappresentante europeo @ Utilizzare esclusivamente in ambienti chiusi
@ Attenersi alle istruzioni per I'uso u Prodotto da % Limite di temperatura

K Raccolta separata

Garanzia

Respironics New Jersey, Inc. garantisce che il compressore non presenti materiali difettosi e la manodopera in
condizioni di uso ed esercizio normali per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto da Respironics New Jersey,
Inc. La garanzia € limitata alla riparazione o alla sostituzione, esclusivamente ad opera di Respironics New Jersey,
Inc., di qualsiasi componente o apparecchio ritenuti difettosi quando la richiesta viene presentata in buonafede a
giudizio di Respironics New Jersey, Inc. Questa garanzia non si estende ad altri componenti o apparecchi soggetti
a cattivo uso, funzionamento scorretto, danno accidentale, o riparazione non autorizzata, e non € estesa alle
spese dei, o per, lavori di riparazione. Tutti gli articoli restituiti devono essere correttamente confezionati e spediti,
prepagati, dal distributore del prodotto che si occupa della manutenzione dell'unita. Respironics New Jersey, Inc.
non sara ritenuta responsabile nei confronti del compratore o di terzi per la perdita d'uso dell'apparecchio o per
danni indiretti, incidentali o consequenziali che possano verificarsi.



1. Nebulaizera caurulite 6. Kompresora gaisa atveres

2. Nebulaizera iemutnis 7. Gaisa filtrs

3. Nebulaizera rokas vadibas ierice 8. Kompresora gaisa izvades atvere
4. Nebulaizera turétajs 9. Filtra gaisa ievades atvere

5. Stravas ieslégsanas/izslegsanas sledzis

LietoSanas instrukcija
InnoSpire Essence

Svarigi! Pirms ierices lietoSanas rlpigi izlasiet lietosanas instrukciju. Ja jums ir radusies jautajumi par
S0 izstradajumu, ladzu, sazinieties ar savu veselibas apripes specidlistu vai zvaniet Philips Respironics
klientu apkalposanas dienestam +00 1 724 387 4000.

Visparéja informacija
Paredzéta lietosana: izstradajums ir paredzéts saspiesta gaisa avota nodrosinasanai mediciniskos

noldkos; tas ir jalieto kopa ar pneimatisku (striiklas) nebulaizery, lai generétu zalu aerosola dalinas
respiratoru slimibu arsté$anai bérniem un pieaugusajiem.

@ BRIDINAJUMI

H Izmantojiet ierici tas paredzétajam mérkim ka kompresora nebulaizera ierici izsmidzinasanas
terapijai saskana ar aprakstu lietoSanas rokasgramata. levéerojiet arsta noradijumus.

Nav pielaujama izmantosana citiem mérkiem, kas var bt bistami. Razotajs nav atbildigs par

bojajumiem, kurus radijusi nepareiza vai neatbilstosa lietosana vai ierices pievienosana drosibas

noteikumiem neatbilstosam elektriskajam iekartam.

* Ja gadijuma nebulaizeru nevar lietot (pieméram, elektropadeves traucé&umu gadijuma vai kada
iemesla dé| kompresors nedarbojas), elposanas nodrosinasanai ir ieteicams izmantot rezerves
ierici (pieméram, MDI vai ar akumulatoru darbinamu kompresoru).

* Ja ierice ir bijusi arpus normaliem darbibas apstakliem, pirms lietosanas laujiet tai sasniegt
normalas darbibas tehniskos radtajus.

* Ja uz ierices virsmas vai tas iekSpuseé ir izSlakstijies Skidrums, iericei pirms lietosanas ir janozdst.

Saglab3jiet lietosanas instrukciju turpmakai izmantosanai.

Lietojiet izstradajumu tira vide, kura nav netirumu, puteklu, majdzivnieku spalvu u.c.

Nelietojiet ierici uzliesmojosu vielu vai uzliesmojosu anestézijas vielu kombinacija ar gaisu, skabekli
vai slapekla oksidu tuvuma.

Nav pielaujama $is ierices parveidosana.

M lerices darbibas laika tas sasiliana ir normala paradiba.
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\TVISKI

H Elektromagnétiska informacija: portativas un radiofrekvencu komunikacijas ierices, pieméram,
mobilie telefoni, peidzeri u.c., var radit mediciniska elektroaprikojuma trauc&jumus. Tapeéc, lai
novérstu traucgjumus, kompresors ir janovieto atbilsto3a attdluma no sadam iericém. lerice atbilst
IEC60601-1-2 standartiem attieciba uz elektromagnétisko saderibu (EMC). EMC datu lapas ir
pieejamas, sazinoties ar Philips Respironics klientu apkalposanas dienestu pa talruni
+00 1 724 387 4000.

Ja ir radusies bojajumi un/vai darbibas traucéjumi, skatiet sadalu “Trauc&jummeklésana”. Nedrikst
atvért kompresora karkasu, jo izstradajums nav paredzéts tadam mérkim.

Nenovietojiet kompresoru ciesi kopa ar citu aprikojumu.

Neoriginalu rezerves detalu (pieméram, filtru) izmanto$ana var apdraudét pareizu
ierices darbibu.

Lai novérstu elektriska trieciena risku, nedrikst nonemt ierices aizmuguri.

e

So ierici ir paredzéts lietot ar partraukumiem —30 min ieslégta/30 min izslégta stavoki. lerices
neatbilstosa lietosana var radit tas bojajumus.

Nelietojiet ierici bez filtra.

Lietojot elektroierici, vienmér ir jaievéro noteikti svarigi drosibas pasakumi, tostarp $adi:
* lietojiet tikai raZotaja piegadatos originalos piederumus un detalas;

nekada gadijuma ierici nedrikst iegremdét Gdeni, jo ierice nav aizsargata pret Gdens iek|Usanu;

nekada gadijuma iericei nedrikst pieskarties ar mitram vai slapjam rokam;

nelietojiet ierici arpus telpam;

ierices darbibas laika ta janovieto uz stabilas, horizontalas virsmas;

parbaudiet, vai gaisa ventilacijas atveres nav nosprostotas;

ierici nedrikst lietot bérni bez uzraudzibas vai cilvéki ar funkcionaliem trauc&jumiem;

ierici nedrikst izslégt, vienkarsi izraujot spraudni no elektropadeves kontaktligzdas;

nelietojiet ventiléSanas kontdru;

nelietojiet, ja iericei ir plisumi vai bojajumi.

Pirms ierices pievienosanas stravas padevei parbaudiet, vai elektriskais diapazons, kas noradits
diapazona etiketé ierices apaksa, atbilst jUsu magistralajam spriegumam un frekvencei.

Nedrikst lietot nekada veida adapterus, ne vienkarsus, ne saliktus, un/vai pagarinajuma vadus.

EH lerici nedrikst atstat pievienotu stravas padevei, ja ta netiek izmantota. Ja ierice netiek darbinata,
atvienojiet to no elektropadeves kontaktligzdas.

lerici uzstadot, ievérojiet razotaja noradijumus. Razotajs neatbild par bojajumiem, kas radusies
nepareizas uzstadisanas dél.
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Lietotdjs nedrikst nomainit stravas vadu. Ja stravas vadam ir radusies bojajumi, sazinieties
ar Philips Respironics klientu apkalposanas dienestu, lai to nomainitu (to nav iesp&jams salabot).

Pirms ierices tiriSanas vai filtra nomainas atslédziet iericei stravas padevi, atvienojot to no kontaktligzdas.
Dazas detalas ir tik mazas, ka tas var norit bérni. Nelaujiet bérniem bez uzraudzibas

pieklGt iericei.
Ja ierice vairs netiek izmantota, utilizgjiet to saskana ar vietéjiem spéka esoajiem noteikumiem.
Atcerieties!

* Lietojiet ierici tikai ar arsta izrakstitajam zalém.

* Lietojiet arsta ieteiktos piederumus.

LietoSanas instrukcija
Aja pirms lietosanas kompresors ir transportésanas kast€, iznemiet to no tas.

Péc ierices izpakosanas parbaudiet, vai kompresoram un piederumiem nav redzamu bojajumu
vai defektu, pieméram, plisumi plastmasas karkasa, kas atklaj elektrodetalas. Sazinieties ar Philips
Respironics klientu apkalposanas dienestu vai izstradajuma izplatitaju, lai zinotu par visiem
izstradajuma bojajumiem.

Terapijas laika pacientam ir jabdt vertikala stavoklt un jaatslabinas.

Pievienojiet kompresoru elektropadeves kontaktligzdai.

Pirms terapijas skatiet nebulaizera un piederumu lietosanas instrukcijas.

Lai saktu terapiju, ieslédziet ierici, nospiezot stravas ieslégsanas/izslégsanas slédzi pozicija "I".

Kad terapija ir pabeigta, izslédziet ierici, parslédzot slédzi pozicija “O” un atvienojot spraudni
no elektriskas ierices.

A§o ierici ir paredzéts lietot ar partraukumiem —30 min ieslégta/30 min izslegta

stavoklr. lerices neatbilstosa lietoSana var radit tas bojajumus.

Tirsana un apkope

&Tn’&anas laika parliecinieties, vai stravas vads ir atvienots no elektropadeves
kontaktligzdas.
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Kompresora, nebulaizera un piederumu tirisana

Mazgajiet nebulaizeru un piederumus saskana ar instrukcijam.

lerices arpuses tirisanai izmantojiet tiru, mitru dranu.

Nebulaizera nomaina

Nebulaizera un citu piederumu nomaina javeic saskana ar instrukcijam.

Filtra nomaina

Filtrs ir jJanomaing, ja izskatas, ka tas ir mainijis krasu vai ir mitrs.
Traucéjummeklésana

lerici nevar ieslégt.

* Parbaudiet, vai spraudnis ir stingri iesprausts elektropadeves kontaktligzda.

Ja ir radusies darbibas traucgjumi (neatbilstoss spiediens un plisma), izslédziet ierici uz 10 sekundém
un péc tam atkal ieslédziet.

Péc katras tiriSanas parbaudiet, vai ierice darbojas pareizi, parliecinoties, vai péc ierices ieslégsanas
stavokli “ON" (leslégt) caur sprauslu plUst gaiss.

Neatlauts remonts anulé garantiju.

Ja ierice péc So traucgjummeklesanas darbibu veiksanas nedarbojas pareizi, sazinieties ar
pilnvaroto izstradajuma izplatitaju vai Philips Respironics klientu apkalposanas dienestu
pa talruni +00 1 724 387 4000.

Apkope un labosana

Nekada gadijuma neatveriet ierici. lerices konstrukcija nav remontéjamu detalu. Kompresoram
nav nepieciesama ellosana vai apkope..

Tehniskie dati

Karstumizturibas elements

ParkarSanas drosinatajs, darbojas 150 C° temperattra

Vidéjais plusmas atrums 6 LPM @ 10 psig

Svars 15 kg

Troksna limenis 58 +3 dBA
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Tehniskie dati

Karstumizturibas elements Parkaranas drosinatajs, darbojas 150 C° temperatira

Vid&jais plismas atrums 7 LPM @ 10 psig

Svars 1,5 kg

Troksna limenis 58 +3 dBA

Il klases ierice, B tipa ierice (ierice ar Tpasu aizsardzibu pret elektriska rakstura apdraudgumiem).

DUBULTA [ZOLACIA

Atsauce uz standartiem

Elektromagnétiska saderiba saskana ar IEC 60601-1-2

Apkartéjas vides nosacijumi

Uzglabasanas apstakli

Relativais mitrums MIN. 109 — MAKS. 95%
Ekspluatacijas apstakli

Relativais mitrums MIN. 109 — MAKS. 95%

Simbolu vardnica

I IESLEGT (jauda) A\ uzMaANBU @ II lase, dubulta izolacija
(o] IZSLEGT (jauda) ~ Mainstrava T Lietotas B tipa detalas
SN Sérijas numurs Parstavis Eiropas Savieriba @ Izmantoanai tikai iekstelpas
@ levérot lietosanas instrukcijas d Razotajs R Temperatdras ierobezojumi

B: Dalita savaksana
—

Garantija

Uznémums Respironics New Jersey, Inc. garanté, ka kompresoram nav materialu un apdares defektu normalas
lietosanas apstaklos 3 gadu laika péc iegades no Respironics New Jersey, Inc. Garantija attiecas tikai uz tadu
detalu vai par bojatu uzskatita aprikojuma nomainu péc Respironics New Jersey, Inc. uzskatiem, ja prasiba péc
Respironics New Jersey, Inc. novértésanas tiek atzita par patiesu. Garantija neattiecas uz detalam vai aprikojumu,
kas saistitas ar Jaunpratigu lietosanu, nepareizu ekspluatésanu, nejausu bojasanu vai neatlautu labosanu, un ta
neattiecas uz labo3anas izmaksam.Visi atpakal atdodamie elementi ir atbilstosi jaiepako un jatransportg, veicot
ieprieksgju apmaksu izstraddjuma izplatitdjam, kas apkalpo ierici. Uznémums Respironics New Jersey, Inc. nav
atbildigs par zaudé&umiem, kas saistiti ar netieSiem, nejausiem vai izrietosiem bojajumiem, kas pirc&jam vai citiem
varétu rasties.
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1. Rakinio purkstuvo vamzdelis 6. Kompresoriaus oro angos

2. Rakinio purkstuvo kandiklis 7. Oro filtras

3. Rakinio purkstuvo jrenginys 8. Kompresoriaus oro iSleidimo anga
4. Rukinio purkstuvo laikiklis 9. Filtro oro jleidimo anga

5. Maitinimo jjungimo / i§jungimo jungiklis

Naudojimo instrukcijos
InnoSpire Essence

Svarbu: prie$ naudodami §j jrenginj atidziai perskaitykite visas instrukcijas. Jei dél gaminio turite
klausimy arba kyla problemy, kreipkités | sveikatos priezidros specialista arba | ,,Philips Respironics*
klienty aptarnavimo tarnyba telefonu: +00 1 724 387 4000.

Bendroji informacija

Paskirtis: Sis gaminys skirtas suteikti suspausto oro altinj medicinos tikslais. Jj reikia naudoti su
pneumatiniu (rikiniu) purkstuvu, norint sukurti vaiky ir suaugusiyjy kvépavimo takams gydyti
skirty vaisty aerozolio daleles.

@ ISPEIMAI

|renginj naudokite pagal paskirtj, nurodyta Sioje instrukcijoje, kaip aerozolio terapijos
kompresoriaus ir purkstuvo sistema. Laikykités gydytojo nurodymy. Bet koks kitoks
naudojimas yra netinkamas ir gali bdti pavojingas. Gamintojas nebus atsakingas uz jokia zala,
padaryta dél netinkamo, neteisingo ar nepagristo naudojimo, arba jei jrenginys bus prijungiamas
prie elektros sistemy, kurios neatitinka saugos reikalavimy.

» Rekomenduojama turéti atsarginj tiekimo | kvépavimo takus prietaisa (pvz, MDI arba
akumuliatoriumi maitinama kompresoriy), jei kilty atvejis, kai rikinio purkstuvo negalima
naudoti (pvz, dingus elektros maitinimui arba jei dél bet kokios priezasties nebegalima
naudoti kompresoriaus).

* Jei jrenginio laikymo salygos skyrési nuo naudojimo salygy, pries naudodami palaikykite
jprastomis naudojimo specifikacijy salygomis.

* Prie$ naudojant reikia leisti, kad bet koks jrenginio viduje arba ant iSores iSsiliejes
skystis iSgaruoty.

Saugokite Sig instrukcija, nes jos gali prireikti ateityje.
Gaminj naudokite Svarioje aplinkoje, kurioje néra purvo, dulkiy, naminiy gyviny plauky ir pan.

|renginys neturi blti naudojamas prie degiy medziagy arba ten, kur susidaro degus anestetiky ir
oro, deguonies arba azoto suboksido misinys.
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LIETUVISKAI

Sios jrangos neleidziama modifikuoti.

Normalu, kad naudojamas jrenginys bus Siltas.

Ant kompresoriaus nestatykite kitos jrangos.

H Elektromagnetiné informacija: nesiojamieji ir RD rysio prietaisai, pvz, mobilieji telefonai,
pranesimy gavikliai ir pan., gali sutrikdyti elektrinés medicinos jrangos veikima. Dél Sios priezasties
kompresoriy reikia pastatyti pakankamai toli nuo Siy prietaisy, kad nebity sukelta trikdziy. Sis
Jrenginys atitinka elektromagnetinio suderinamumo (EMC) IEC60601-1-2 standarto reikalavimus.
EMC duomeny lapus galima gauti i$ ,,Philips Respironics™ klienty aptarnavimo tarnybos
paskambinus tel. +00 1 724 387 4000.

Esant gedimui ir / arba jei jrenginys netinkamai veikia, perskaitykite skyriy ,, Trik¢iy Salinimas’.
Neatidarinékite kompresoriaus korpuso, nes jam techniné prieziira nereikalinga.

|renginio veikimas gali pablogeéti, jei naudojamos neoriginalios pakaitinés dalys (pvz, filtrai).

M Gali kilti elektros smigio pavojus, todél nenuimkite nugarélés.

m )

Sis jrenginys turi blti naudojamas su pertrikiais —30 min. jungtas ir 30 min. i§jungtas. Jei bus
naudojama netinkamai, galima sugadinti jrenginj.

Nenaudokite jrenginio be filtro.

Naudojant bet kurj elektros prietaisa, visada reikia taikyti nurodytas svarbias saugos priemones:

naudokite tik originalius pagamintus ir pristatytus priedus bei komponentus;

niekada nenardinkite jrenginio | vandenj, nes jis néra apsaugotas nuo vandens;

niekada nelieskite jrenginio $lapiomis arba drégnomis rankomis;

nepalikite jrenginio lauke;

naudojant turi bati padétas ant tvirto ir horizontalaus pavirsiaus;

jsitikinkite, kad oro angos néra uzdengtos;

neleiskite jrenginio naudoti nepriZidrimiems vaikams arba ligotiems Zmonéms;

neisjunkite jrenginio tiesiog iStraukdami kiStuka i$ elektros lizdo;

nenaudokite ventiliatoriaus grandinéje;

nenaudokite jrenginio, jei jis suskiles arba pazeistas.

Pries prijungdami jrenginj jsitikinkite, kad ant jrenginio apacioje esancios gamyklinés plokstelés
nurodytos elektros specifikacijos atitinka tinklo jtampa ir daznj.

Nenaudokite jokio adapterio, paprasto arba sudétinio, ir / arba ilginamojo laido.

B Kai nenaudojate, nepalikite jrenginio prijungto. Kai jrenginys nenaudojamas, atjunkite jj nuo
elektros tinklo.
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Laikykités gamintojo pateikty prietaiso jrengimo instrukcijy. Gamintojas nebus atsakingas uz Zala,
patirta dél netinkamo jrengimo.

Vartotojas negali pakeisti elektros laido. Jei elektros laidas sugadinamas, kreipkités | ,,Philips
Respironics™ klienty aptarnavimo tarnyba, kad blty pakeistas (taisyti negalima).

Pries valydami arba keisdami filtra atjunkite jrenginj nuo elektros tinklo istraukdami laida.

Kai kurios dalys yra pakankamai mazos, todél jas gali praryti vaikai. Neleiskite jrenginio pasiekti

Jei jrenginio nebenaudojate, utilizuokite pagal galiojancius vietinius reikalavimus.

Atminkite
* §] jrenginj naudokite tik su gydytojo iSradytais vaistais;
* naudokite gydytojo rekomenduojamus priedus.

Naudojimo instrukcijos

/\ Prieg naudodami igimkite kompresoriy is nesimo déklo, jeigu jis yra.

H I$pakave jrengin patikrinkite kompresoriy ir priedus, ar néra matomos Zalos arba defekty,
pvz., plastikinio korpuso jtrikiy, dél kuriy gali tapti atviri elektros komponentai. Norédami
pranesti apie sugadinta gaminj kreipkités | ,,Philips Respironics” klienty aptarnavimo tarnyba
arba j gaminio platintoja.

Per gydymo procediirg sédékite tiesiai ir atsipalaidave.

Jjunkite kompresoriy j elektros lizda.

Bl Prie3 procedira perskaitykite rikinio purkétuvo ir priedy instrukcijas.

Norédami pradéti proceddra, JJUNKITE jrenginj paspausdami [JUNGIMO / ISJUNGIMO
jungiklj | padétj ,I".

B Kai procedira baigiama, ISJUNKITE jrengin] nustatydami jungiklj | padétj ,O" ir atjunkite
nuo elektros tinklo.

A§is jrenginys turi buti naudojamas su pertrikiais —30 min. jjungtas ir 30 min. iSjungtas.

Jei bus naudojama netinkamai, galima sugadinti jrenginj.

Valymas ir priezidra

Kompresoriaus, rukinio purkstuvo ir priedy valymas

Rakinj purkstuva ir priedus nuvalykite pagal instrukcijas.
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|renginio iSore nuvalykite Svaria drégna Sluoste.

Rikinio purkstuvo keitimas

Rakinis purkstuvas ir kiti priedai turéty bati pakeisti pagal instrukcijas.

Filtro keitimas

Filtra reikia pakeisti, kai pasikeicia jo spalva arba jis sudréksta.

Trikéiy Salinimas

Jrenginys nejsijungia

« |sitikinkite, kad kistukas tvirtai jkistas | elektros lizda.

Gedimo atveju (nepakankamas slégis ir srautas) isjunkite jrenginj 10 sekundziy ir vél jjunkite.
Kiekvieng karta nuvale patikrinkite, ar jrenginys tinkamai veikia, ar oras iSeina i$ purkstuko, kai
Jrenginys perjungiamas | padétj ON (jjungta).

Neleistinas taisymas anuliuoja garantija.

Jei jrenginys neveikia tinkamai atlikus Siuos trik¢iy Salinimo veiksmus, kreipkités j jgaliotajj
gaminio platintoja arba j ,,Philips Respironics* klienty aptarnavimo tarnyba telefonu

+00 1 724 387 4000.

Priezitra ir remontas

Niekada neatidarykite jrenginio. Jrenginyje néra daliy, kurioms bdtina techniné priezidra.
Kompresoriaus nereikia tepti arba prizidréti.

Techninés specifikacijos

Stipr: perkaitimo saugiklis Silumos saugiklis; veikimo temperatdra 150 C°

Vidutiné tékmés sparta 6 LPM @ 10 psig

Svoris 1,5 kg

Triuk8mo lygis 58 +3 dBA
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Techninés specifikacijos

Stipr. perkaitimo saugiklis Silumos saugiklis; veikimo temperatara 150 C°

Vidutiné tékmés sparta 7 LPM @ 10 psig

Svoris 15 kg

Triuksmo lygis 58 +3dBA

Il Klasés jrenginys, B tipo jrenginys (specialiai nuo elektros keliamy pavojy apsaugotas jrenginys).

DVIGUBA IZOLIACIIA

Standartai

Elektromagnetinis suderinamumas pagal IEC 60601-1-2

Aplinkos salygos

ikymo salygos

Drégmeé Min. 10 9% sant. drégmé, maks. 95 % sant. drégme

Naudojimo salygos

Drégmé Min. 10 % sant. drégmé, maks. 95 % sant. drégme

\‘ |
N

Simboliy Zodynélis

I JUNGTA (maitinimas) A\ DEMESIO @ Il klasé, dviguba izoliacija
(o] ISJUNGTA (maitinimas) ~  Kintamoji srové ‘t B tipo taikomosios dalys
SN Serjos numeris Atstovas Europoje @ Naudoti tik patalpoje
@ Laikykités naudojimo instrukcijy d Pagamino ﬂ/ Temperatdros apribojimas

E: Atskiras rinkinys

Garantija

,Respironics New Jersey, Inc."* garantuoja, kad kompresoriuje nebus medziagy ir gamybos defekty 3 metus

nuo jsigijimo i$ ,,Respironics New Jersey, Inc." datos, jei jrenginys bus tinkamai naudojamas. Pagal garantija
,Respironics New Jersey, Inc."* gali tik pakeisti bet kurj defekty turintj komponenta arba jranga, jei gaunama
pretenzija ir ,Respironics New Jersey, Inc.” nustato, kad ji pagrista. Si garantija netaikoma jokiems komponentams
arba jrangai, kuri netinkamai naudojama, netycia sugadinama arba neleistinai taisoma, netaikoma uz remonta
sumokeétiems mokesciams. Visus grazinamus elementus gaminio platintojas turi tinkamai supakuoti, pristatyti

ir i$ anksto apmoketi. ,,Respironics New Jersey, Inc." nebus atsakinga pirkéjui ar kitiems asmenims, jei jranga

taps netinkama naudoti arba dél galimos netiesioginés, atsitiktinés arba pasekminés zalos.
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1. Porlasztd csévezetéke 6. A kompresszor szell6zényildsai

2. Porlaszté szdjba veendd része 7. Légsz(ré

3. Porlaszté kézben tartandd része 8. A kompresszor leveg&kimenete

4. Porlasztétartd 9. A levegd bemeneti nyildsa a sz(iré felé
5. Fékapcsold

Haszndlati Utmutatd
InnoSpire Essence

Fontos: A készllék haszndlata el6tt figyelmesen olvassa el ezt az Utmutatdt. Ha a termékkel
kapcsolatban kérdése vagy problémdja mertl fel, Iépjen kapcsolatba az illetékes egészségligyi
intézménnyel vagy a Philips Respironics Ugyfélszolgdlataval (+00 1 724 387 4000).

Altaldnos informdcid

Rendeltetés: Ez a termék gydgydszati célu slintettlevegd-forrasként alkalmazhatd. Gyermekek és
feln6ttek respirdcids terdpidjdban aeroszol gydgyszer-részecskék Iétrehozdsdra szolgdl pneumatikus
(Iégsugaras) porlasztéval egyltt alkalmazva.

@ FIGYELMEZTETES

Hl A Kkésziiléket csak rendeltetésszeriien, az ebben az Gtmutatdban ismertetett modon
kompresszoros porlasztokésziilékként hasznilja aeroszolos kezeléshez. Kovesse az

orvos utasitasait. Semmilyen mds haszndlat nem tekinthetd rendeltetésszer(i haszndlatnak,

és veszélyes lehet. A gydrtd nem tehetd feleléssé semmiféle nem megfelel, helytelen vagy

ésszer(itlen haszndlatbdl eredd karért, sem pedig semmiféle abbdl szarmazd kdrért, hogy a

készlléket a biztonsdgi eléirdsoknak meg nem feleld elektromos rendszerhez csatlakoztatjdk.

* Javasolt egy tartalék késziléket (példaul MDI adagold inhaldtort vagy akkumuldtoros
kompresszort) készenlétben tartani a belélegzés biztositdsdhoz arra az esetre, ha a porlasztd
valamilyen hiba vagy dramkimaradds miatt nem lenne haszndlhatd.

* Ha a készlilék kordbban olyan helyen volt, ahol nem dlltak fenn a normal mikodés feltételei,
haszndlata elétt varja meg a normal mikodési jellemzdk visszadlldsat.

* Ha folyadék kerll a késziilékre vagy annak belsejébe, haszndlat elétt vdrja meg, amig az
teljesen felszarad.

Orizze meg ezt az Gtmutatdt, hogy késébb is fellapozhassa.

A terméket tiszta (piszoktdl, portdl, dllati sz8roktdl stb. mentes) kornyezetben hasznalja.

Ne haszndlja a készlléket, ha kérnyezetében gydlékony anyagok vannak, illetve ha kérnyezetében

gydlékony altatégdz keveredik levegével, oxigénnel vagy nitrogénoxiddal.
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A késziléket nem szabad 4talakitani.
B Normdlis jelenség, ha haszndlat kézben melegnek érzi a késziléket.
Ne tegye a kompresszort mds készllékre, és a kompresszorra se tegyen rda mas késziléket.

H Elektromagnesességre vonatkozé informaciok: A hordozhaté és mobil radidfrekvencids
kommunikdcids eszkdzok (példaul mobiltelefonok, személyhivdk stb.) megszakithatjak ennek a
gydgyaszati elektromos készlléknek a miikodését. Az interferencia megelézése érdekében a
kompresszort megfeleld tdvolsdgban kell tartani az ilyen radidjelforrasoktdl. A készilék megfelel
az elektromdgneses osszeférhetdségre vonatkozd [EC 60601-1-2 szabvany eléirdsainak. A Philips
Respironics Ugyfélszolgdlata (+00 1 724 387 4000) kérésre megkildi az EMC-adatlapokat.

Hiba és/vagy helytelen miikddés esetén olvassa el a ,Hibaelhdrtas” cim( fejezetet. Ne nyissa
fel a kompresszor hdzdt, mert a kompresszor nem javithatd termék.

Eléfordulhat, hogy a készilék nem fog megfeleléen mUikodni, ha nem eredeti cserealkatrészeket
(példaul szliréket) haszndl.

M Aramiitésveszély! Ne tavolitsa el a késziilék hatuljdt.

m

Ez a készllék szakaszos haszndlatra (30 percig bekapcsolva, majd 30 percig kikapcsolva) készUlt.
Ha nem megfeleléen haszndlja, meghibdsodhat.

Ne haszndlja a készlléket sz(iré nélkdl!

Elektromos berendezések haszndlata sordn bizonyos fontos biztonsagi dvintézkedéseket mindig
be kell tartani; ezek kozé tartoznak az alabbiak:
* kizdrdlag a gyartd dltal szdllitott eredeti tartozékokat és alkatrészeket haszndljon;

soha nem meritse a készlléket vizbe, mert a készllék nem vizalld;

soha ne érintse meg a készlléket vizes vagy nedves kézzel;

na hagyja a készlléket a szabadban;

hasznélat kdzben a készlléket tegye stabil, vizszintes fellletre;

Ugyeljen arra, hogy ne legyenek eltakarva a szell6zényildsok;

Ugyelien arra, hogy gyerekek és fogyatékos személyek felligyelet nélkul ne haszndljdk a késztiléket;

soha ne Ugy kapcsolja ki a késziléket, hogy egyszerlien kihlzza a dugdt a fali csatlakozdaljzatbdl;

ne haszndlja Iélegeztetd korben;

ne haszndlja, ha a késziléken repedések vagy sériilések lathatok.

Miel6tt a készlléket a hdldzati dramforrdshoz csatlakoztatnd, gy6z&djon meg arrdl, hogy a hédldzati
fesziltség és frekvencia megfelel a készilék aljdn taldlhatd cimként feltlintetett értékeknek.

Ne haszndljon adaptert, elosztét és/vagy hosszabbitot.

Ne hagyja bedugva a készlléket, amikor nem hasznalja. Amikor nem haszndlja, hizza
ki a készulék tapkabelét a fali csatlakozdaljzatbdl.
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A készilék Gzembe helyezéséhez kdvesse a gydrtd utasitdsait. A gydrtd nem tehetd felel6ssé
semmiféle, a helytelen lzembe helyezésbdl szdrmazd karért.

A tépkdbelt a felhaszndlé nem cserélheti ki. Ha megséril a tdpkdbel, kérje a készllék cseréjét a
Philips Respironics tgyfélszolgalatdndl (nem javithato).

B Tisztitas, illetve szlrdcsere el6tt vélassza le a készléket a hdldézati dramforrasrdl: hizza ki a
tdpkdbel dugdjdt az aljzatbdl.

Egyes alkatrészek olyan kicsik, hogy a gyerekek lenyelhetik Sket. Ugyelien arra, hogy gyerekek
feltigyelet nélkil ne férhessenek hozzd a készilékhez.

Ha mdr nem haszndlja a készlléket, a hulladékkezelésre vonatkozd hatdlyos helyi
rendelkezéseknek megfeleléen dobja ki.

Ne feledje, hogy
* a készlléket csak az orvos altal elirt gydgyszerrel szabad haszndlni;
* az orvos éltal javasolt tartozékokat kell hasznalni.

Haszndlati dtmutatd
A Hasznalat el6tt vegye ki a késziiléket a hordtaskabal, ha van ilyen.

A készUlék kicsomagoldsa utdn ellenérizze, hogy a késziiléken és a tartozékokon nem
lathatok-e sérllések vagy hibdk, példaul olyan repedések a miianyag hdzon, amelyeken
dt lathatdvd, hozzaférhetévé vélnak az elektromos alkatrészek. A sériift terméket jelentse
be a Philips Respironics Ugyfélszolgdlatdnal vagy a termék forgalmazdjanal.

Kezelés kozben egyenesen és nyugodtan dljon.

Dugja be a kompresszor tapkabelét a fali csatlakozdaljzatba.

Kezelés el6tt olvassa el a porlasztd és a tartozékok haszndlati Utmutatdjat.

A kezelés megkezdéséhez kapcsolja be a késziiléket: a tapkacsoldt tolja ,,I" dlldsba.

Amikor befejezte a kezelést, a tapkapcsoldt ,,O” dlldsba tolva kapcsolja ki a késziléket,
és huzza ki tdpkabelének dugdjat az dramforrdsbdl.

AEZ a késziilék szakaszos hasznalatra (30 percig bekapcsolva, majd 30 percig
kikapcsolva) késziilt. Ha nem megfeleléen haszndlja, meghibasodhat.

Tisztitds és karbantartds

&Ugyeljen arra, hogy tisztitas kozben a tapkabel ne legyen bedugva a
fali csatlakozéaljzatba.
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A kompresszor, a porlasztd és a tartozékok tisztitasa

Az utasftdsoknak megfeleléen mossa le a porlasztét és a tartozékokat.

A készlilék kilsejének tisztftdsdhoz tiszta, nedves ruhdt haszndljon.

A porlaszté cseréje

A porlasztét és az egyéb tartozékokat az utasftdsoknak megfeleléen kell kicserélni.

A sziiré cseréje

A sz(ir6t akkor kell kicserélni, ha elszinez&d6tt vagy nedves.

Hibaelharitas

A készilék nem kapcsolddik be

* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tdpkdbel dugdja megfeleléen csatlakozik a fali csatlakozdaljzatba.

Hibds mikodés (elégtelen nyomds és dramlds) esetén kapcsolja ki a készlléket 10 mdsodpercre,
majd kapcsolja be ismét.

Minden tisztitds utdn ellenérizze, hogy a készlék megfeleléen mikodik-e: nézze meg, hogy
jon-e ki levegd a flvékabdl, amikor a késziilék be van kapcsolva (,ON" dllds).

illetéktelen javitds esetén megsz(inik a garancia.

Ha a késziilék még e hibaelharitasi Iépések végrehajtasa utan sem mikodik megfelelSen,
vegye fel a kapcsolatot a termék hivatalos forgalmazoéjaval vagy a Philips Respironics
ligyfélszolgalataval (00 1 724 387 4000).

Karbantartas és javitas

Soha ne nyissa fel a késziilék hazat. A késziilékben nincsenek javithatd alkatrészek. A kompresszor
nem igényel sem kenést, sem karbantartdst.

Mszaki adatok

Tudlmelegedés elleni véd&egység Olvaddbiztositd; olvaddsi hémérséklet 150 C°

Atlagos dramlds 6 liter/perc 10 psig esetén

Tomeg 15 kg

Zajszint 58 + 3 dBA
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Miszaki adatok

Tdlmelegedés elleni védéegység Olvaddbiztositd; olvadasi hdmérséklet 150 C°

Atlagos dramlds 7 liter/perc 10 psig esetén

Tomeg 15 kg

Zajszint 58 + 3dBA

II. osztdlyd készUlék, B tipusd késziilék (elektromos veszélyek ellen kilonleges védelemmel elldtott készilék).

KETSZERESEN SZIGETELT

%]
N
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g
o
2
o
~

IEC 60601-1-2 szdmU, az elektromdgneses &sszeférhetéségre vonatkozd szabvany

Kornyezeti feltételek

Tdroldsi feltételek

Pératartalom MIN 10% RH — MAX 95% RH
Uzemi feltételek

Pératartalom MIN 109% RH — MAX 95% RH

\‘ |
©

Szimbdlumok magyardzata

I ON (bekapcsolva) AN\ FGYELEM @ Il. osztélyd, kétszeresen szigetelt
Q OFF (kikapcsolva) ~ Viltakozé dram T B tipusu alkatrészeket tartalmaz
SN Sorozatszdm Képviselet az Eurdpai Unidban @ Kizdrdlag beltéri haszndlatra
@ Kévesse a haszndlati dtmutatét ‘ Gyarté R Hémérsékletre vonatkozd korldtozasok

K Szelektiv hulladékgy(jtés

Garancia

A Respironics New Jersey, Inc. szavatolja, hogy a kompresszor a Respironics New Jersey, Inc. véllalattdl

tortént megvésdrlds napjatdl szdmitott 3 éven 4t normadl haszndlat és Uzemeltetés esetén mentes az anyag- és
gydrtdsi hibdktdl. A garancia kizdrdlag az olyan hibdsnak mondott alkatrészek és készllékek javitdsdra, illetve
cseréjére korlatozédik — a Respironics New Jersey, Inc. kizdrdlagos vdlasztdsa szerint — amelyek esetén a
Respironics New Jersey, Inc megdllapitja, hogy az alkatrészrdl, illetve a készllékrél johiszemden dllitottdk,

hogy hibds. Ez a garancia nem vonatkozik az olyan alkatrészekre, illetve készllékekre, amelyeket nem
rendeltetésszeriien vagy helytelen médon haszndltak, véletlen baleset miatt sériiltek meg, illetéktelen

javitdst kiséreltek meg vagy hajtottak végre rajtuk, tovdbbd nem terjed ki a javitds munkadiara. A termék
forgalmazdjdnak minden visszakildott tételt megfeleléen becsomagolva kell elkiildenie, a szdllitdsi dijat el6re
kifizetve. A Respironics New Jersey, Inc. sem a vésdrldnak, sem mdsoknak nem tartozik felelésséggel a készulék
haszndlatdban bekdvetkezett kiesésbdl szdrmazd veszteségért, tovdbbd az esetleges kdzvetett, eseti vagy
kovetkezményi kdrokért.
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1. Slang voor vernevelaar 6. Luchtopeningen van compressor
2. Mondstuk voor vernevelaar 7. Luchtfilter

3. Handset voor vernevelaar 8. Luchtuitlaat van compressor

4. Houder voor vernevelaar 9. Luchtinlaat voor filter

5. Aan/uit-schakelaar

Gebruiksinstructies
InnoSpire Essence

Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt Als u vragen
of problemen met het product hebt, neem dan contact op met uw zorgverlener of met
de klantenservice van Philips Respironics, tel. +00 1 724 387 4000.

Algemene informatie

Beoogd gebruik: Dit product is bedoeld om als bron van samengeperste lucht voor medische
doeleinden te worden gebruikt. Het product moet worden gebruikt in combinatie met een
pneumatische (straal)vernevelaar waarmee de medicatie vrijkomt voor aerosoltherapie voor
zowel kinderen als volwassenen.

@ WAARSCHUWINGEN

Gebruik het apparaat voor het beoogde doel, zoals beschreven in deze instructiehandleiding,
als een compressor-vernevelingssysteem voor aerosoltherapie.Volg uw doktersadvies.
Elk ander gebruik dan het gebruik waarvoor het apparaat is bedoeld, kan gevaarlijk zijn.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die wordt veroorzaakt door onjuist,
niet-becogd of onredelijk gebruik van het apparaat. De fabrikant is ook niet aansprakelijk
als het apparaat is aangesloten op een elektrische installatie die niet voldoet aan de
veiligheidsvoorschriften.

* Het wordt aanbevolen om een reserve-apparaat (bv. een inhalator of een compressor
op batterijen) in huis te hebben voor het geval uw vernevelaar niet kan worden gebruikt
(bv. bij stroomuitval of als uw compressor om een of andere reden niet werkt).

* Als het apparaat buiten de bedrijfsomstandigheden is geweest, moet u wachten tot het
weer voldoet aan de normale bedrijfsspecificaties voordat u het kunt gebruiken.

* Als er vloeistof op of in het apparaat is gemorst, moet u wachten tot het is opgedroogd
voordat u het kunt gebruiken.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
Gebruik het product in een schone omgeving, zonder stof, vuil, haren van huisdieren, enzovoort.

Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van brandbare substanties of in de nabijheid
van een brandbaar anesthesiemengsel van lucht, zuurstof of distikstofmonoxide (lachgas).
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De apparatuur mag op geen enkele manier worden aangepast.
H Het is normaal dat het apparaat warm aanvoelt tijdens gebruik.
Stapel de compressor niet op andere apparatuur.

Hl Elektromagnetische informatie: Draagbare en radiofrequente communicatieapparatuur,
zoals mobiele telefoons en piepers, kunnen de werking van elektrische medische apparatuur
verstoren. Daarom moet uw compressor ver genoeg van deze apparaten af staan om storingen
te voorkomen. Dit apparaat voldoet aan de IEC60601-1-2-norm voor elektromagnetische
compatibiliteit (EMC). De EMC-informatiebladen zijn te krijgen bij de klantenservice van
Philips Respironics, tel. +00 1 724 387 4000 (buiten de VS).

In het geval van defect en/of storing raadpleegt u het gedeelte “Probleemoplossing”.

Open de compressorbehuizing niet. Er is geen onderhoud benodigd voor dit product.

Dit apparaat functioneert mogelijk niet meer correct als er geen originele onderdelen
(bijvoorbeeld filters) worden gebruikt.

Verwijder de achterkant niet vanwege risico op elektrische schok.

m <}

Dit apparaat moet niet continu worden gebruikt, maar in tijdsintervallen van 30 minuten
aan/30 minuten uit. Als het apparaat niet correct wordt gebruikt, kan dat leiden tot schade
aan het apparaat.

Gebruik het apparaat nooit zonder filter.

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen specifieke, belangrijke veiligheidsmaatregelen
altijd te worden gevolgd, waaronder:

» Gebruik alleen originele accessoires en onderdelen;

e Dompel het apparaat nooit onder water. Het apparaat is niet waterdicht;

* Raak het apparaat nooit aan met natte of vochtige handen;

e Laat het apparaat niet buiten staan;

* Plaats het apparaat tijdens gebruik op een stevig horizontaal opperviak;

» Zorg ervoor dat de luchtopeningen niet zijn bedekt of geblokkeerd;

* Het apparaat mag niet zonder toezicht worden gebruikt door kinderen of personen
met een handicap;

* Schakel het apparaat nooit uit door de stekker uit het stopcontact te halen;

* Niet in een beademingscircuit gebruiken;

* Niet gebruiken als het apparaat scheuren vertoont of beschadigd is.

Controleer of de elektrische gegevens (voltage en frequentie) op het etiket aan de onderzijde
van het apparaat overeenkomen met die van de voedingsbron voordat u het apparaat inschakelt.

Gebruik geen adapter (van welk type dan ook) of verlengsnoer.
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B Laat het apparaat nooit ingeschakeld als u het niet gebruikt. Haal de stekker uit het stopcontact
als u het apparaat niet gebruikt.

Volg de instructies van de fabrikant bij de installatie van het apparaat. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een onjuiste installatie.

B Het netsnoer mag niet worden vervangen door de gebruiker: Als het netsnoer beschadigd s,
neemt u contact op met de klantenservice van Philips Respironics voor een vervangend
netsnoer (er is geen servicemogelijkheid).

Wanneer u het apparaat wilt reinigen of de filter vervangen, haalt u eerst de stekker van het
apparaat uit het stopcontact.

Sommige kleine onderdelen kunnen per ongeluk worden ingeslikt door kinderen. Laat kinderen
nooit zonder toezicht bij het apparaat.

Als u het apparaat niet meer gebruikt, dient u het te verwijderen volgens de plaatselijke regels
voor afvalinzameling.

Belangrijke punten
* Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met de door uw arts voorgeschreven medicatie;
» Gebruik de accessoires die door uw arts worden aanbevolen.

Gebruiksinstructies
/N\Haal de compressor uit de draagzak voordat u de compressor gebruikt.

Nadat u het apparaat hebt uitgepakt, controleert u de compressor en accessoires op zichtbare
beschadigingen of defecten, zoals scheurtjes in de plastic behuizing waardoor elektrische
onderdelen bloot komen te liggen. Neem contact op met de klantenservice van Philips
Respironics of de distributeur als het product is beschadigd.

Bl \Wanneer u een behandeling neemt, it u rechtop en ontspant u zich.
Steek de stekker van de compressor in het stopcontact.
Raadpleeg voorafgaand aan de behandeling de instructies van de vernevelaar en de accessoires.

Als u de behandeling wilt starten, schakelt u het apparaat in door de aan/uit-schakelaar
in de stand “I" te zetten.

Nadat de behandeling is voltooid, schakelt u het apparaat uit door de schakelaar in de
stand “O" te zetten en trekt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

/\Dit apparaat moet niet continu worden gebruikt, maar in tijdsintervallen van
30 minuten aan/30 minuten uit.Als het apparaat niet correct wordt gebruikt, kan
dat leiden tot schade aan het apparaat.
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Reiniging en onderhoud

/N\ Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
gaat schoonmaken.

Reiniging van de compressor, vernevelaar en accessoires

Reinig de vernevelaar en accessoires volgens de instructies.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een schone, vochtige doek.

De vernevelaar vervangen

Vervang de vernevelaar en andere accessoires volgens de instructies.

De filter vervangen

De filter moet worden vervangen wanneer deze er verkleurd of nat uitziet.
Probleemoplossing

Het apparaat kan niet worden ingeschakeld
* Controleer of de stekker correct in het stopcontact is geplaatst.

Bij storing (onvoldoende luchtdruk en -stroom) schakelt u het apparaat gedurende
10 seconden uit. Zet het apparaat vervolgens weer aan.

Na elke reiniging dient u te controleren dat het apparaat correct werkt en dat er lucht
uit de pijp komt wanneer u de schakelaar van het apparaat in de stand “ON" zet.

Na een niet-geautoriseerde reparatie is de garantie niet meer van toepassing.

Als het toestel niet goed werkt nadat u het bovenstaande hebt geprobeerd om het
probleem op te lossen, neem dan contact op met uw erkende productdistributeur
of met de klantenservice van Philips Respironics, tel. +00 1 724 387 4000.

Onderhoud en reparatie

Maak het apparaat nooit open. Het apparaat bevat geen onderdelen waarvoor onderhoud is
vereist. De compressor hoeft niet te worden gesmeerd.Verder onderhoud is ook niet nodig.
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Technische specificaties

Thermische beveiliging bij overbelasting Thermische zekering, werktemperatuur 150° C

Gemiddelde luchtstroom

6 Ipm bij 10 psig

Gewicht 15 kg

Geluidsniveau 58 £3dBA

Technische specificaties

Thermische beveiliging bij overbelasting Thermische zekering, werktemperatuur 150° C

Gemiddelde luchtstroom 7 Ipm bij 10 psig

Gewicht 15 kg

Geluidsniveau 58 +£3dBA

Class ll-apparaat, Type B-apparaat (apparaat dat specifiek is beveiligd tegen elektrische schokken).
DUBBELE ISOLATIE

Normen/standaarden

Elektromagnetische compatibiliteitsnorm IEC-60601-1-2.

©
N

Omgevingscondities

Opslagcondities
Minimaal 10% RH. Maximaal 95% RH

Minimaal 109 RH. Maximaal 95% RH

Luchtvochtigheid

Bedieningscondities

Luchtvochtigheid

Verklaring van symbolen

I ON (apparaat inschakelen) A LET OP @ Class ll-apparaat, dubbele isolatie

QO OFF (uitschakelen) ~  Wisselstroom ’k Toegepaste onderdelen (type B)

SN Serienummer Europese vertegenwoordiger @ Alleen binnen te gebruiken

@ Volg de gebruiksinstructies d Gefabriceerd door ﬂ/ Temperatuurslimiet

X Gescheiden inzameling
—

Garantie

Respironics New Jersey, Inc. garandeert dat de compressor bij normaal gebruik en toepassing geen defecten
zal vertonen in materiaal en afwerking gedurende een periode van 3 jaar na de aankoopdatum van Respironics
New Jersey, Inc. De garantie heeft alleen betrekking op vervanging of reparatie, als enige mogelijkheid voor
Respironics New Jersey, Inc,, van het defecte onderdeel of apparaat, nadat het onderdeel of apparaat defect
is bevonden door Respironics New Jersey, Inc. en de claim van de klant bonafide is bevonden. Deze garantie
heeft geen betrekking op onderdelen of apparatuur die verkeerd zijn gebruikt of niet correct toegepast.
Evenmin is schade door een ongeval of een niet-geautoriseerde reparatie gedekt. De garantie geldt ook
niet voor eventuele reparatiekosten of claims. Alle geretourneerde items moeten correct zijn verpakt en
gefrankeerd worden verzonden door de productdistributeur die verantwoordelijk is voor het onderhoud
van het apparaat. Respironics New Jersey, Inc. is niet aansprakelijk ten aanzien van enig rechtspersoon bij het
verlies van de apparatuur of bij indirecte of incidentele schade of gevolgschade die kan ontstaan.
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1. Forstaverslange 6. Kompressorluftapninger
2. Forstavermunnstykke 7. Luftfilter

3. Handholdt forstgver 8. Kompressorluftuttak

4. Forsteverholder 9. Luftinntak for filter

5. Pd/av-strgmbryter

Bruksanvisning
InnoSpire Essence

Viktig: Les disse instruksjonene grundig fer du bruker denne enheten. Hvis du har spersmal eller
har problemer med produktet, bgr du ta kontakt med helsepersonellet eller Philips Respironics
kundeservice pa +00 1 724 387 4000.

Generell informasjon

Tiltenkt bruk: Dette produktet er beregnet som en kilde for komprimert luft til medisinske formal.

Det skal brukes sammen med en pneumatisk (jet) forstever til & produsere aerosolpartikler av
legemidler til respirasjonsbehandling av bade barmn og voksne.

() ADVARSLER
Bruk enheten til formalet den er beregnet for som beskrevet i denne handboken som

et kompressorforstavningssystem for aerosolbehandling. Fglg legens instruksjoner.

Enhver annen bruk er feilaktig og kan veere farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skade

som fordrsakes av uheldig, feilaktig eller urimelig bruk, eller hvis enheten kobles til et elektrisk

anlegg som ikke oppfyller sikkerhetsbestemmelsene.

* Det anbefales a ha en reserveenhet (f.eks. en doseinhalator (MDI) eller batteridrevet
kompressor) til respirasjonsbehandling dersom det oppstar en situasjon der forstaveren
ikke kan brukes (f.eks. ved strembrudd eller hvis kompressoren av en eller annen grunn
ikke kan brukes).

* Hvis enheten har veert utenfor angitte driftsforhold, ma du la den komme tilbake til normale
driftsspesifikasjoner far bruk.

* Hvis det har veert sglt vaeske pd eller i enheten, skal det terke fgr enheten tas i bruk.

B Ta vare pa denne handboken for fremtidig bruk.
Produktet skal brukes i rene omgivelser uten skitt, stav, dyrehar o.l.

Enheten skal ikke brukes i nerheten av brennbare stoffer eller i naerveer av en brennbar
anestesiblanding med Iuft, oksygen eller dinitrogenoksid.

Det er ikke tillatt @ endre dette utstyret.
M Det er normalt at enheten er varm & ta pa nar den brukes.
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H Elektromagnetisk informasjon: Baerbart og hgyfrekvent kommunikasjonsutstyr som
mobiltelefoner; personsgkere og lignende kan forstyrre driften av elektrisk medisinsk utstyr.
Derfor ma kompressoren plasseres langt nok unna disse enhetene til at denne typen forstyrrelse
unngas. Enheten oppfyller standarden IEC60601-1-2 for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
EMC-datablader kan bestilles fra Philips Respironics kundetjeneste pa +00 1 724 387 4000.

Ved tilfeller av feil og/eller funksjonssvikt kan du lese i delen "Feilsgking". Kompressorhuset skal
ikke apnes, da dette ikke er et produkt du kan reparere.

Det kan hende enheten ikke fungerer riktig hvis det ikke brukes originale reservedeler (for
eksempel filtre).

Risiko for elektrisk stat: Ikke fiern bakdekselet.

m e}

Denne enheten skal brukes i perioder: 30 minutter pa / 30 minutter av. Hvis enheten ikke
brukes riktig, kan den bli skadet.
lkke bruk enheten uten filteret.
B Ved bruk av elektriske apparater ma visse viktige sikkerhetsforholdsregler alltid falges,
inkludert falgende:
* Bruk bare originalt tilbehgr og originale komponenter fra produsenten.
* Enheten skal aldri dyppes i vann, da enheten ikke er beskyttet mon vanninntrengning
* Bergr aldri enheten nar hendene er véte eller fuktige.
* Ikke la enheten vaere utenders.
* Plasser enheten pa en stabil og vannrett flate nar den brukes.
* Pdse at luftedpningene ikke er blokkert.
* |kke la barn, eller personer som ikke er skikket for det, bruke enheten uten tilsyn.
* |kke sld av enheten bare ved 4 trekke stepselet ut av stikkontakten.
* Ma ikke brukes i en ventilatorkrets.
* Ma ikke brukes dersom enheten har sprekker eller er skadet.

Kompressoren skal ikke stables sammen med annet utstyr

Pase at den elektriske Kklassifiseringen i klassifiseringsmerkingen i bunnen av enheten svarer
til nettspenningen og -frekvensen fgr du kobler til enheten.

Ikke bruk adapter, med én eller flere tilkoblinger, og/eller skjgteledning.

Ikke la stepselet vaere i nar enheten ikke er i bruk. Trekk ut stepselet til enheten nar den
ikke er i bruk.

Falg produsentens instruksjoner for installasjon av enheten. Produsenten er ikke ansvarlig
for skade som skyldes feil installasjon.
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Brukeren skal ikke bytte stremledningen. Hvis stremledningen blir skadet, ma du kontakte
Philips Respironics kundeservice for 4 fd den byttet (den kan ikke repareres).

Bl For du rengjor enheten eller skifter fitter; ma du koble enheten fra strammen ved 4 trekke
ut stepselet.

Noen deler er sa sma at barn kan svelge dem. Ikke la barn uten tilsyn ha tilgang til enheten.
Huvis du ikke skal bruke enheten lenger, skal den kasseres i samsvar med gjeldende lokale regler:
Husk

* Bare bruk denne enheten sammen med legemidler legen har foreskrevet.

* Bruk tilbehgr som legen har anbefatt.

Bruksanvisning
ATa kompressoren ut av eventuell baereveske for bruk.

Etter at enheten er pakket ut, ma du undersgke om kompressoren og tilbehgret har
synlige skader eller defekter, for eksempel sprekker i plasthuset, som kan fgre til at elektriske
komponenter ligger fritt. Kontakt Philips Respironics kundeservice eller forhandleren av
produktet for & rapportere eventuelle skader pa produktet.

B Ved behandling skal du sitte rett og avslappet.

E Koble kompressoren til en stikkontakt.

Se i bruksanvisningen for forstgveren og tilbehgret for behandling.

Nar du skal starte behandlingen, slar du enheten PA ved & sette PA/AV-bryteren i stillingen “!I".

Nar behandlingen er fullfert, slar du enheten AV ved & sette bryteren i stillingen “O” og trekker
stepselet ut av stikkontakten.

ADenne enheten skal brukes i perioder: 30 minutter pa / 30 minutter av. Hvis
enheten ikke brukes riktig, kan den bli skadet.

Rengjoring og vedlikehold
AUnder rengjering ma du pase at stremledningen ikke er koblet til en stikkontakt.

Rengjore kompressoren, forstgveren og tilbehgret
Vask forsteveren og tilbehgret i samsvar med instruksjonene for disse.

Tark av utsiden til enheten med en ren, fuktig klut.
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Utskifting av forstaveren

Forsteveren og annet tilbeher skal skiftes i samsvar med instruksjonene for disse.
Utskifting av filteret

Filteret ma skiftes nar det er misfarget eller vatt.

Feilsgking

Enheten lar seg ikke sl pa
* Pase at stopselet sitter riktig i stikkontakten.

Ved en funksjonssvikt (utilstrekkelig trykk og stremning) slar du enheten av i 10 sekunder og
deretter pa igjen.

Etter hver rengjgring ma du sjekke at enheten fungerer riktig ved a kontrollere at det fremdeles
kommer luft ut av munnstykket nar enheten star pa "ON".

Uautorisert reparasjon gjer garantien ugyldig.

Hvis enheten ikke fungerer som den skal etter at du har prevd disse feilsgkingstrinnene,
ma du ta kontakt med den autoriserte forhandleren av produktet eller Philips Respironics
kundetjeneste pa +00 1 724 387 4000.

Vedlikehold og reparasjon

Enheten skal ikke apnes. Det er ingen deler som kan repareres inne i enheten. Kompressoren
trenger ingen smering og ikke noe vedlikehold.

Tekniske spesifikasjoner

Varmeoverbelastningsbeskyttelse Termisk sikring, funksjonstemperatur 150 °C

Gjennomsnittlig stremningshastighet 6 L/MIN ved 10 psig

Vekt 15 kg

Steyniva 58 £ 3 dBA
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Tekniske spesifikasjoner

Varmeoverbelastningsbeskyttelse Termisk sikring, funksjonstemperatur 150 °C

Gjennomsnittlig stremningshastighet 7 L/MIN ved 10 psig

Vekt 15 kg

58 £ 3 dBA

Stgynivd

Utstyr klasse I, utstyr type B (utstyr med spesiell beskyttelse mot elektriske farer).
DOBBELTISOLERT

Henvisning til standarder

Elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til IEC 60601-1-2

Omgivelsesforhold
Oppbevaringsforhold

Fuktighet MIN. 10 % RF — MAKS. 95 % RF

Bruksforhold

Fuktighet MIN. 10 9% RF — MAKS. 95 % RF

Symbolforklaringer
@ Klasse Il, dobbeltisolert

A OBl

~  Vekselstram

I PA (stram)

O AV (strem) T Pasientkontaktdeler type B

SN Serienummer [=T=] Europeisk representant @ Kun til innenders bruk

@ Felg bruksanvisningen ‘ Produsert av k Temperaturbegrensning

B: Separat avfallsbehandling

Garanti

Respironics New Jersey, Inc. garanterer at kompressoren er uten material- og produksjonsfeil ved normal bruk
og betjening i en periode pa 3 ar fra datoen for kjgp fra Respironics New Jersey, Inc. Garantien er begrenset til
utskifting, etter Respironics New Jersey, Inc.s egen vurdering, av en komponent eller utstyr som det pastas er
defekt, nér evaluering hos Respironics New Jersey, Inc. viser at kravet er berettiget. Denne garantien gjelder ikke
komponenter eller utstyr som har veert utsatt for uheldig behandling, feil bruk, skade ved uhell eller uautorisert
reparasjon og gjelder ikke kostnader for reparasjonsarbeid. Alle enheter som returneres, md veaere godt pakket
og skal sendes forhdndsbetalt av produktforhandleren som har service pa enheten. Respironics New Jersey, Inc.
er ikke ansvarlig overfor kjgperen eller andre for manglende bruk av utstyr eller for indirekte, tilfeldige eller
folgebaserte skader som matte oppsta.
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1. Przewdd nebulizatora 6. Otwory powietrzne kompresora
2. Ustnik nebulizatora 7. Filtr powietrza

3. Nebulizator 8. Wylot powietrza z kompresora
4. Uchwyt nebulizatora 9. Wlot powietrza do filtra

5. Wytacznik

Sposdb uzycia
InnoSpire Essence

Wazne: Przed rozpoczgciem uzytkowania tego urzadzenia nalezy dokfadnie przeczytac te
instrukcje. W zwiazku z pytaniami lub problemami dotyczacymi produktu nalezy kontaktowac
sie z opiekunem medycznym lub z Dziatem obstugi klienta firmy Philips Respironics pod
numerem telefonu +00 1 724 387 4000.

Informacje ogdlne

Przeznaczenie: Niniejszy produkt stanowi zrédto sprezonego powietrza do celéw medycznych.
Jest przeznaczony do uzytku z pneumatycznym (jet) nebulizatorem, ktdrego zadaniem jest
wytwarzanie czasteczek leku w aerozolu do inhalacji zaréwno przez dzieci, jak i dorostych.

@ OSTRZEZENIA

Urzadzenia nalezy uzywaé zgodnie z jego przeznaczeniem przedstawionym w tej instrukgji
obstugi, a wigc jako systemu nebulizatora i kompresora do podawania lekéw w aerozolu.
Postepowac zgodnie z instrukcjami lekarza. Kazde inne uzycie jest nieprawidtowe i moze
stanowi¢ zagrozenie. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne obrazenia spowodowane
nieprawidtowym lub nieuzasadnionym uzyciem lub podfaczeniem urzadzenia do instalacji
elektrycznej niespetniajacej wymogdw bezpieczenstwa.

* Wskazane jest posiadanie urzadzenia zapasowego (np. inhalatora z dozownikiem lub
kompresora zasilanego bateryjnie) do inhalagji, gdy uzycie nebulizatora jest niemozliwe
(np. gdy brak zasilania lub kompresor nie dziata z dowolnej przyczyny).

* Jezeli urzadzenie znajdowato si¢ w warunkach innych niz warunki pracy urzadzenia, przed
uzyciem nalezy umozliwi¢ osiagnigcie normalnych warunkdéw pracy.

* Przed uruchomieniem nalezy wysuszy¢ wszelkie ptyny rozlane na urzadzeniu lub w jego wnetrzu.

Nalezy zachowac te instrukcje do wykorzystania w przysztosci.
Stosowaé produkt w czystym Srodowisku; wolnym od brudu, kurzu, sierici zwierzat itp.

Urzadzenie nie nadaje sie do uzytku w obecnosci tatwopalnych substancji lub mieszanek
do zastosowan anestezjologicznych w pofaczeniu z tlenem lub powietrzem lub w obecnosci
tlenku azotu.
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Modyfikacje urzadzenia sa niedozwolone.

B To normalne, Ze urzadzenie podczas uzytkowania jest ciepte w dotyku.

Nie ustawia¢ kompresora na innych urzadzeniach.

H Informacje dotyczace zaktocen elektromagnetycznych: Urzadzenia przenoéne i do
komunikacji radiowej, takie jak telefony komdrkowe, pagery, itp. moga zaktécac dziatanie
elektrycznych urzadzern medycznych. Dlatego kompresor musi znajdowac sie w dostateczne]
odlegtosci od takich urzadzen, aby unikna¢ zaktdcen. To urzadzenie jest zgodne z norma
I[EC60601-1-2 dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC). Arkusze danych

EMC mozna uzyska¢ w dziale obstugi klienta firmy Philips Respironics, dzwoniac pod numer
telefonu +00 1 724 387 4000.

El'\W wypadku awarii lub usterki urzadzenia nalezy sie zapozna¢ z rozdziatem , Rozwiazywanie

problemdéw”. Nie nalezy otwiera¢ obudowy kompresora, poniewaz nie nadaje si¢ on do
naprawy przez uzytkownika.

Prawidtowe dziatanie urzadzenia moze by¢ zagrozone w przypadku uzywania nieoryginalnych
czgséci zamiennych (np. filtréw).

HH Niebezpieczestwo porazenia pradem — nie otwierac.

m s

Urzadzenie powinno by¢ stosowane w sposdb przerywany: 30 min wt/30 min wyt.
Nieprawidtowa obstuga moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.
Nie uzywa¢ urzadzenia bez filtra.

Podczas uzywania urzadzen elektrycznych nalezy zawsze przestrzega¢ podstawowych $rodkéw
ostroznosci, w tym:

uzywac tylko oryginalnych, dostarczonych przez producenta czesci i akcesoridw;

nigdy nie zanurza¢ urzadzenia w wodzie, poniewaz nie jest wodoszczelne;

nie dotykac urzadzenia mokrymi lub wilgotnymi rekami;

nie pozostawia¢ urzadzenia na dworze;

W czasie pracy umieszczac urzadzenie na stabilnej, poziomej powierzchni;

sprawdzi¢, czy otwory wentylacyjne nie sg zastoniete;

nie pozwala¢ na korzystanie urzadzenia dzieciom bez opieki i osobom niesprawnym;

nie wylacza¢ urzadzenia za pomoca wyciagniecia kabla z gniazda elektrycznego;

nie podiacza¢ do obwodu respiratora;

nie uzywac tego urzadzenia, jesli s3 na nim widoczne peknigcia lub jesli jest ono uszkodzone.

Przed podfaczeniem urzadzenia upewnic sie, ze moc znamionowa okreslona na tabliczce
znamionowej na dolnej czesci urzadzenia odpowiada napieciu i czestotliwosci sieci elektrycznej.
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Nie uzywac rozgateziaczy pradu i przedtuzaczy.

Nie pozostawia¢ nieuzywanego urzadzenia podtaczonego do kontaktu. Nieuzywane urzadzenie
nalezy wytaczy¢ z gniazdka elektrycznego.

Urzadzenie nalezy instalowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za zadne szkody spowodowane nieprawidtowa instalacja.

Uzytkownik nie moze wymienia¢ przewodu zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu
zasilania nalezy sie skontaktowac z dziatem obstugi klienta firmy Philips Respironics w celu
wymiany (nie ma mozliwosci naprawy).

Przed czyszczeniem lub wymiang filtra nalezy odfaczy¢ urzadzenie od zasilania.

Niektdre czesci urzadzenia sg tak mate, ze moga zosta¢ potkniete przez dzieci. Nie nalezy
pozwala¢ na dostep do urzadzenia dzieciom bez opieki.

W razie zaprzestania korzystania z urzadzenia nalezy je zutylizowaé zgodnie
z lokalnymi przepisami.

Nalezy pamietac
* urzadzenia mozna uzywac tylko z lekami przepisanymi przez lekarza;
* nalezy uzywac akcesoridéw zaleconych przez lekarza.

Sposdb uzycia
/\Przed uzyciem wyjac¢ kompresor z futeratu.

Po rozpakowaniu sprawdzi¢ kompresor i akcesoria pod katem widocznych uszkodzen lub wad
takich jak peknigcia plastikowej obudowy, ktére moga odstoni¢ elementy elektryczne. Aby zgtosi¢
uszkodzony produkt, nalezy sie skontaktowac z dziatem obstugi klienta firmy Philips Respironics
lub sprzedawca produktu.

Podczas inhalacji nalezy siedziec¢ prosto i by¢ rozluznionym.
Podtaczy¢ kompresor do gniazdka elektrycznego.
Przed uzyciem przeczyta¢ instrukcje obstugi nebulizatora i akcesoridw.

Aby rozpocza¢ stosowanie urzadzenia, nalezy je WEACZYC za pomoca przefaczenia przycisku
WL/WYL. do pozydji ,I".

B Po zakoriczeniu stosowania WYLACZYC urzadzenie, przetaczajac przycisk do pozycji , O i
wyjmujac wtyczke z gniazdka.

&Urza‘dzenie powinno by¢ stosowane w sposéb przerywany: 30 min wt./30 min wyt.
Nieprawidtowa obstuga moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.
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Czyszczenie i konserwacja

&Podczas czyszczenia upewnic sig, Ze przewod zasilania nie jest podtaczony
do gniazdka elektrycznego.

Czyszczenie kompresora, nebulizatora i akcesoriow

Umy¢ nebulizator i akcesoria zgodnie z instrukcjami.

Do oczyszczenia urzadzenia od zewnatrz uzy¢ czystej, wilgotnej Sciereczki.

Wymiana nebulizatora

Nebulizator i inne akcesoria nalezy wymienia¢ zgodnie z instrukcjami.

Wymiana filtra

Filtr nalezy wymieni¢, gdy ulegnie odbarwieniu badz jest mokry.

Rozwiazywanie problemow

Urzadzenie sie nie wiacza
* Sprawdzi¢, czy wtyczka jest dobrze podtaczona do gniazdka elektrycznego.

W przypadku nieprawidtowego dziatania (niewystarczajace ciénienie i przeptyw) wytaczy¢
urzadzenie na 10 sekund i wiaczy¢ ponownie.

Po kazdym czyszczeniu sprawdzi¢, czy urzadzenie dziata prawidtowo, kontrolujac, czy powietrze
wydostaje sie z dyszy, kiedy urzadzenie jest wiaczone.

Nieautoryzowane naprawy powoduja uniewaznienie gwarancji.
Jezeli urzadzenie nie dziata wiasciwie po wykonaniu powyzszych czynnosci, zwrocic¢

si¢ do autoryzowanego dystrybutora lub do dziatu obstugi klientéw Philips Respironics,
tel. +00 1 724 387 4000.

Konserwacja i naprawy

Nie otwiera¢ urzadzenia. Urzadzenie nie zawiera czgsci nadajacych sie do naprawy.
Kompresor nie wymaga smarowania i konserwacji.
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Dane techniczne

Termiczne zabezpieczenie przecigzeniowe Bezpiecznik termiczny, temp. dziatania 150°C

Srednia predkos¢ przeptywu 6 I/min przy cisnieniu 10 psig

Masa 1,5 kg

Poziom hatasu 58 +£3dBA

Dane techniczne

Termiczne zabezpieczenie przecigzeniowe Bezpiecznik termiczny, temp. dziatania 150°C

Srednia predkosc przeptywu 7 \/min przy ciénieniu 10 psig

Masa 15 kg

Poziom hafasu 58 £3dBA

Urzadzenie klasy I, typu B (urzadzenie ze specjalng ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym).

PODWOINA IZOLACIA

Odwotanie do norm

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna zgodnie z norma IEC 60601-1-2.

Nl
o

Warunki otoczenia

gazynowania

Wilgotnos¢ MIN. 10% wilgotnosci wzglednej — MAKS. 95% wilgotnosci wzglednej

Warunki robocze

Wilgotnosé MIN. 10% wilgotnosci wzglednej — MAKS. 95% wilgotnosci wzglednej

Zestaw symboli

I WL, (zasilanie) A UWAGA @ Klasa Il, podwdjna izolacja
Czesci typu B wehodzaca
~ Prad zmienny T w kontakt z cialem pacjenta

Przedstawiciel na Unie Europejska @ Wylacznie do uzytku w
pomieszczeniach zamknietych

O WL (zasilanie)
SN Numer seryjny

@ Postepowaé zgodnie z instrukcjg obstugi J Producent % Ograniczenia temperatury

E Wyrzuca¢ oddzielnie

Gwarancja

Firma Respironics New Jersey, Inc. gwarantuje, ze kompresor bedzie wolny od wad materiatowych i wad
produkeyjnych w warunkach normalnego uzytkowania i bedzie dziata¢ przez 3 lata od daty zakupu od firmy
Respironics New Jersey, Inc. Gwarancja jest ograniczona do naprawy lub wymiany, zgodnie z wylaczna decyzja
firmy Respironics New Jersey, Inc., elementdw uznanych za uszkodzone, jesli takie roszczenie zostanie uznane
za zasadne przez firme Respironics New Jersey, Inc. Niniejsza gwarancja nie obejmuje zadnych elementéw lub
sprzetu, ktére byly nieprawidtowo uzytkowane, obstugiwane, ulegly przypadkowym uszkodzeniom lub byty
poddawane nieautoryzowanym naprawom. Gwarancja nie obejmuje opfat za robocizne. Wszystkie zwracane
elementy musza by¢ prawidtowo opakowane, wystane i optacone przez sprzedawce produktu Swiadczacego
ustugi serwisowe. Firma Respironics New Jersey, Inc. nie odpowiada wobec sprzedawcy lub innych oséb za
utrate mozliwosci uzytkowania sprzetu w wyniku poérednich, przypadkowych lub wynikowych szkéd, ktére
moga zaistnied.



1. Tubagem do nebulizador 6. Aberturas de ar do compressor
2. Embocadura do nebulizador 7. Filtro de ar

3. Pega do nebulizador 8. Saida de ar do compressor

4. Suporte do nebulizador 9. Entrada de ar para filtro

5. Interruptor Ligado/Desligado

Instrucdes de utilizacdo
InnoSpire Essence

Importante: Leia estas instru¢des cuidadosamente antes de utilizar este dispositivo. Se necessitar
de algum esclarecimento ou se tiver problemas com o produto, contacte o seu profissional de
cuidados de salide ou o servico de apoio ao cliente da Philips Respironics através do niimero
+00 1 724 387 4000.

Informacdes gerais

Utilizagdo prevista: Este produto fornece uma fonte de ar comprimido para uso clinico.
Deve ser utilizado com um nebulizador pneumdtico (jato) para produzir particulas de aerossol
de medicagdo para terapéutica respiratoria de criangas e adultos.

@ Avisos

Utilize este dispositivo para a finalidade prevista conforme descrito neste manual de
instrugoes, como um sistema de compressor para nebulizagdo para terapéutica com
aerossois. Siga as instrugdes do seu médico. Qualquer outra utilizacdo € considerada uma
utilizagao incorreta e pode ser perigosa. O fabricante ndo pode ser responsabilizado por
quaisquer danos derivados de uma utilizacdo desadequada, incorreta ou ndo razodvel ou da

ligagdo da unidade a instalagdes elétricas sem conformidade com os regulamentos de seguranca.

* Recomenda-se que tenha um dispositivo alternativo (por exemplo, um inalador-doseador
ou um compressor alimentado por bateria) para fornecimento respiratério caso surja uma
situacdo em que o nebulizador ndo possa ser utilizado (por exemplo, durante uma falha
de energia ou se o compressor ficar inoperacional por qualquer motivo).

* Se o dispositivo tiver estado em condicdes fora dos limites operacionais, deixe o dispositivo
regressar as especificacdes operacionais normais antes da utilizacao.

* Antes da utilizacdo, deixe secar qualquer liquido derramado sobre ou para o interior
da unidade.

Conserve este manual para consulta.

Utilize este produto num ambiente limpo: sem residuos, pd, pelos de animais, etc.
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O dispositivo ndo deve ser utilizado junto a substancias inflamaveis ou na presenca de uma
mistura anestésica inflamdvel com ar, oxigénio ou éxido nitroso.

Ndo é permitida qualquer modificacao deste equipamento.
O aquecimento do dispositivo durante a utilizagdo € normal.
Ndo coloque o compressor sobre outro equipamento.

H Informagées eletromagnéticas: Os dispositivos de comunicacio portétil e por radiofrequéncia
tais como telemdveis, pagers, etc. podem interromper o funcionamento do equipamento
médico elétrico. Por este motivo, o compressor deve ser colocado a uma distancia suficiente
destes dispositivos para evitar interferéncias. Este dispositivo cumpre a norma IEC60601-1-2
referente a compatibilidade eletromagnética (CEM). As fichas de dados da CEM estao
disponiveis junto do servico de apoio ao cliente da Philips Respironics através do niimero
+00 1 724 387 4000.

El Em caso de falha e/ou avaria da unidade, leia a seccio “Resolucio de problemas’. No abra
a estrutura do compressor; este produto ndo é compativel com reparagdes.

O funcionamento correto do dispositivo pode ser afetado se as pecas de substituicao
originais (p. ex. filtros) ndo forem utilizadas.

Risco de choque elétrico, ndo remova a parte posterior.

m

Este dispositivo destina-se a uma utilizagao intermitente: 30 min ligado/30 min desligado.
A utilizacdo incorreta pode danificar o dispositivo.

N&o utilize o dispositivo sem o filtro.

Quando utilizar qualquer produto elétrico, € necessario respeitar certas medidas de seguranca
importantes, incluindo as seguintes:
» Utilize apenas acessérios e componentes originais fornecidos pelo fabricante;

* Nunca mergulhe a unidade em dgua, visto que o dispositivo ndo tem protegdo contra a
entrada de dgua;

* Nunca toque na unidade com as maos molhadas ou himidas;

* Nao deixe a unidade num espaco exterior;

» Cologue numa superficie estdvel e horizontal durante o funcionamento;

* Certifique-se de que as aberturas para ventilagdo de ar ndo estdo obstruidas;

* N&o permita a utilizacdo da unidade por criangas ou pessoas debilitadas sem supervisao;
» Nao desligue a unidade exclusivamente pela desconexao da ficha na tomada elétrica;

* Nao utilize num circuito de ventilador;

» Nao utilize se o dispositivo tiver fendas ou se estiver danificado.
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Certifique-se de que a classificacdo elétrica apresentada no rétulo na parte inferior da unidade
corresponde a tensdo e frequéncia da rede elétrica antes de ligar o dispositivo a uma tomada.

Nao utilize adaptadores, simples ou multiplos, nem cabos de extensao.

N&o deixe a unidade ligada a tomada quando ndo estiver a ser utilizada. Desligue o dispositivo
da tomada elétrica quando ndo estiver em utilizagao.

Siga as instrucdes do fabricante acerca da instalagdo do dispositivo. O fabricante ndo pode ser
responsabilizador por quaisquer danos causados por uma instalagao incorreta.

O cabo de alimentagdo ndo pode ser substituido pelo utilizador. Se o cabo de alimentacao for
danificado, contacte o apoio ao cliente da Philips Respironics para obter uma substituicdo (ndo
existe op¢ao de reparacao).

Antes de realizar qualquer operacdo de limpeza ou de substituicao do filtro, desligue o
dispositivo da tomada elétrica.

Algumas pecas sao suficientemente pequenas para serem engolidas por criangas. Nao deixe
criangas junto da unidade sem vigilancia.
Se ja ndo utilizar o dispositivo, proceda a eliminacdo de acordo com os regulamentos locais.
Lembre-se de:
* Utilizar este dispositivo apenas com os medicamentos prescritos pelo seu médico;
* Utilizar os acessdrios recomendados pelo seu médico.

Instrucdes de utilizacdo
/N\Remova o compressor do estojo, se tiver sido fornecido antes da utilizagao.

Depois de desembalar o dispositivo, verifique o compressor e acessorios quanto a danos ou
defeitos visiveis (p. e, fendas) na estrutura de plastico e que possam expor os componentes
elétricos. Notifique o servico de apoio ao cliente da Philips Respironics ou o distribuidor do
produto acerca de qualquer produto danificado.

Durante a administracdo de um tratamento, sente-se confortavelmente e com
as costas direitas.
Ligue o compressor a tomada elétrica
Consulte as instrucdes de utilizacgdo do nebulizador e dos acessdrios antes do tratamento

“r

Para iniciar o tratamento, coloque o interruptor Ligado/Desligado na posi¢cao
ligar o dispositivo.

para

Depois de concluir o tratamento, coloque o interruptor na posicao O’ para desligar a
unidade e desligue a ficha da tomada elétrica.
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/\Este dispositivo destina-se a uma utilizagao intermitente: 30 min ligado/30 min
desligado. A utilizagao incorreta pode danificar o dispositivo.

Limpeza e manutencao

ADurante a limpeza, certifique-se de que o cabo de alimentagao nio esta ligado a
tomada elétrica.

Limpeza do compressor, nebulizador e acessoérios

Lave o nebulizador e acessérios de acordo com as respetivas instrucdes.

Utilize um pano limpo e hidmido para limpar a parte exterior da unidade.

Substituicdo do nebulizador

O nebulizador e outros acessdrios devem ser substituidos de acordo com as respetivas instrucdes.
Substituicao do filtro

O fittro deve ser substituido quando se apresentar himido ou perder a cor.

Resolugdo de problemas

O dispositivo ndo liga

* Certifique-se de que a ficha estd bem encaixada na tomada elétrica.

Em caso de avaria (pressdo e fluxo insuficientes), desligue a unidade durante 10 segundos
e ligue novamente.

Apds cada limpeza, confirme que a unidade funciona corretamente ao verificar a saida de
ar pelo bocal quando o interruptor estd na posicao ligada “ON".

A garantia serd anulada em caso de reparacdo ndo autorizada.

Se o dispositivo nao funcionar corretamente depois de tentar os passos sugeridos na
resolugdo de problemas, contacte o distribuidor autorizado do produto ou o servigo
de apoio ao cliente da Philips Respironics através do nimero +00 1 724 387 4000.
Manutengdo e reparagdes

Nunca abra o dispositivo. Ndo existem pegas repardveis no interior da unidade. O compressor
ndo requer lubrificagdo nem manutencao.
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Especificagdes técnicas

Prote¢do contra sobreaquecimento Fusivel térmico; temperatura funcional de 150 C°

Taxa de fluxo média:

6 LPM a 10 psig

Peso 15 kg

Nivel de rufdo 58 £3dBA

Especificagdes técnicas

Protecdo contra sobreaguecimento Fusivel térmico; temperatura funcional de 150 C°

Taxa de fluxo média:

7 LPM a 10 psig

Peso 15 kg

Nivel de ruido 58 £3dBA

Dispositivo de Classe |, dispositivo de Tipo B (dispositivo com protecdo especifica contra perigos elétricos).

ISOLAMENTO DUPLO

Normas aplicaveis

Compatibilidade eletromagnética de acordo com IEC 60601-1-2

-

02

Condig¢oes ambientais

Condi¢des de armazenamento

Humidade MIN 10% RH — MAX 95% RH

Condicbes operacionais

Humidade MIN 10% RH — MAX 95% RH

Glossario de simbolos

I Ligado (alimentacao) i ATENGCAO @ Classe I, isolamento duplo

Q Desligado (alimentagio) ~ Corrente alternada ‘k Pecas aplicadas de Tipo B

Representante na Europa @ Apenas para utilizacdo em

NUm éri .
SN Numero de série espacos interiores

@ Siga as instrucdes de utilizagao ‘ Fabricado por Jﬂf Limites de temperatura

B: Recolha distinta
—

Garantia

A Respironics New Jersey, Inc. garante que o compressor esta livre de defeitos de fabrico e do material em
condi¢bes normais de utilizacdo e de funcionamento durante um perfodo de 3 anos a partir da data de
aquisicdo a Respironics New Jersey, Inc. A garantia estd limitada a reparagdo ou substituicdo, ao critério da
Respironics New Jersey, Inc.,, de qualquer componente ou equipamento alegadamente defeituoso quando esta
alegacdo é confirmada por uma avaliagdo da Respironics New Jersey, Inc. A garantia ndo € aplicdvel a qualquer
componente ou equipamento submetido a utilizagdo ou funcionamento incorreto, danos acidentais, reparacoes
ndo autorizadas, nem abrange custos de reparagdo. Todos os artigos devolvidos devem ser devidamente
embalados e expedidos (tarifa pré-paga), pelo distribuidor de produto responsével pela unidade. A Respironics
New Jersey, Inc. ndo pode ser responsabilizada perante o comprador; ou outros, pela perda de usabilidade do
equipamento ou por danos indiretos, incidentais ou consequenciais que possam surgir.
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1. TpybKa vHraasTopa

2. MyHAWITYK MHraasTopa
3. TpybKa nHraasTopa BbIXOAA BO3AYXa

4. AepaTeb MHraAaTopa 9. OTBepCTME AAA MOCTYMAGHUA BO3AYXa
5. BoikaiovaTes niuTaHmns "Bra./Beika." B dUALTP

6. Bo3aylHble oTBEpCTUS KOMIpeccopa

7. BosaywHbIn GrALTP
8. OTBepCTHEe KOMMpeccopa AAA

VIHCTPYKLMKM MO MCNOAL30BaHMIO
InnoSpire Essence

BaxxHoe 3ameuaHue. [lepea McnoAb30BaHVieM NpUOOPa BHUMATEABHO MPOUTUTE UHCTPYKLINM.
["lp1 BO3HWKHOBEHWM BONPOCOB MAW NMPOBAEM C MPOAYKTOM obpaTuTech B Balle meanumHcKoe
YUPEXAEHME VA B LIEHTP 0bCAyimBaHUs kKaveHToB Philips Respironics no TeaepoHy
+001-72-43-87-40-00.

Obuaa nHdopmaumn

HasHauenue. AaHHoe 13aeAvie npeaHasHaueHo MCMOABb30BATHCS B KAYeCTBE MCTOYHMKA OKaToro
BO3AYXa AR MEAMLIMHCKMX LieAer. AaHHas crcTema NPYMEHSAETCA C MHEBMATUYECKUM (CTPYIHbIM)
MHIAAATOPOM 1 GOPMIMPYET a3PO30AbHbBIE YaCTMLIbl ACKAPCTBEHHOrO MperapaTa AAA
PEeCnMpaTOPHON Tepanuu AETeN 1 B3POCAbIX.

@ MPEAYMPEXKAEHUA

McnoAb3syitTe npubop no onMcaHHOMy B AQHHOM PYKOBOACTBE Ha3Ha4eHMIO B KaYecTBe
KOMIMPECCOPHOM MHIAASLMOHHOM CUCTEMBI AAS 23pO30AbHOM Tepanuu. CAeAyiTe yKasaHUAaM
Bawero Bpaya. Atoboe Apyroe 1croAb30BaHMe SBASETCH HEHAAAEXALLMM 1 MOXKET ObITb
onacHo. [Tpon3BOANTEAD HE HECET OTBETCTBEHHOCTM 3a KaKOW-AWBO YLIEPO, BOSHMKLUMIA
BCAEACTBME HEHAAAENKALLIErO, HEMPABUABHOTO MAM HELIEAECOOOPA3HOTO UCMOAB30BaHMS MAK
MOAKAIOHEHMA NMPrbopa K 3SAeKTPOOBOPYAOBaHMIO, HE COOTBETCTBYIOLEMY HOPMaM
6e30MacHOCTY.

* PekoMeHAyeTCs MUMETb 3anacHoe yCTPOoMCTBO (Hanpumep, Ao3upyiolwuit nHraasTop (MDI)
WAV KOMMPECCOp, paboTaloluii OT 6aTapen) AA PECMIMPATOPHOrO A€UEHMS Ha CAyHan
BO3HMKHOBEHMS CUTYaLMK, He MO3BOAAIOLLEN MCMOAB30BaTb MHIAAATOP (Hanpumep, Npu
OTKAIOYEHIM SAEKTPOIHEPTUM MAU B PE3YAbTATE BbIXOAA U3 CTPOS KOMMPECCopa).

* EcAv nprbop HaxoAMACH B YCAOBMAX, OTAMHUAIOLLMXCA OT AOMYCTUMBIX YCAOBMIA SKCMAYaTaLMM,
NepeA MCrOAb30OBaHUEM AOXKAMTECH, KOTAQ OH BEPHETCS K HOPMaAbHbIM PaboummM
XapaKTepUCTHKaM.

* B cayvae nonaaaHus AloObIX KUAKOCTEN Ha YCTPOWMCTBO MAM BHYTPb HEFO HEOBXOAMMO AATb
YCTPOWCTBY BbICOXHYTb MePEeA ero MCNOAb3OBaHMEM.
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HO,A,A,GP)KMBaI;lTe YNCTOTY NPpU UCMOAB3OBaHNMN AAHHOTO U3AEAUA; B 06AaCTM UCTIOAB30BaHMSA
HE AOAKHO ObITb PA3N, MbIAW, LUEPCTU AOMALLHMX XXMBOTHbBIX 1 T. A,

COXpaHMTe AAHHOE PYKOBOACTBO AAA MOCACAYIOWErO UCMOAB3OBAHNA.

|_|pl/I6OP HE AONKEH MNCMOAb30BATbCA BOAM3M BOCMAAMEHSIOLMXCS BELLECTB, B
npucyTcTenm BOCMAAMEHSIOWENCA aHeCTETUYECKON CMecu C BO3AYXOM, KNCAOPOAOM
AU BaKl/ICHO—KMC/\OpOAHOI;I CMECbIO.

3anpellaeTcsa KakuM-AMbo 0bpasoM MOANGULIMPOBATL M3AEAME.
Bo Bpems MCMoAb30BaHMSA MPUOOP MOXET HarpeBaTbCs — 3TO HOPMAABHO.
He pacnonaraiiTe koMnpeccop Ha APYrom 06OPYAOBaHUM WAV MOA HUM.

Bl CeeaeHma 06 3AeKTPOMArHUTHOM M3AyHdeHUM. [TOPTaTHBHbIE 11 PAAMOUACTOTHbIE YCTPOMCTBa
CBA3M, TaKMe KaK COTOBblE TeAePOHbI, MEMAKEPDI 1 AP., MOTYT MellaTb paboTe 3AeKTPUYecKoro
MEAVLIMHCKOrO 0B0PYAOBaHYA. [103TOMY AAS MPEAOTBPALLEHNA BO3HUKHOBEHMA MOMeX
KOMMpeccop HEOOXOAMMO pacroAaraTb Ha AOCTaTOYHO YAAQAEHHOM PACcCTOSHUM OT TaKux
yCTPOMCTB. AaHHOE YCTPOICTBO COOTBETCTBYeT TpeboBaHusam cTaHaapTa IEC60601-1-2
no 3AeKTpoMarHUTHoM cosmecTmocTu (DMC). MoayunTs cnpaBouHble AMCTKK no IMC
MOXHO B LieHTpe obcaymBaHma kaveHToB Philips Respironics, obpaTusLumcs no TeaepoHy
+001-72-43-87-40-00.

[p1 BO3HMKHOBEHMI HEMOAAAOK W/MAW HeMCrpaBHOW paboTe 0bOpPyAOBaHA O3HaKOMbTeECh C
pasaenoM "YcTpaHeHue HenoAaaoK". He oTKpbiBaliTe KOpryc KOMMpeccopa, MOCKOABKY AaHHOE
M3AeAVe He TPpebyeT TEXHNYECKOro OBCAYKMBAHMS.

[prbop, BO3MOXHO, He ByAeT paboTaTb HaAASKALLMM OOPa30OM, ECAM HE KCMOAB3YIOTCA
OpWIr1HaAbHbIE 3amacHble YacTu (Hanpumep, PUALTPbI).

Puick MOPaAXEHNA SAEKTPUYECKMM TOKOM — HE CHVMMalTe 33aAHIOKO KPbILLKY.

m i}

B AarHbirt nprbop nNpeaHasHadeH AAR SKCAyaTaumm ¢ nepepbisamu: 30 MuH. BKAIOUEH/30 MUH.
BbIKAIOYeH. HeHaaaexallan SKCrAyaTaums MOXET MPUBECTU K MOBPEXAEHMIO Nprbopa.

He nonesyiTecs nprbopom 6e3 dprabTpa.
[Mpy Mcrnoas30BaHMM AlOBOrO 3AEKTPONPUOOpPa HEODXOANMO COBAIOAATL HEKOTOPbIE NPaBiAa
TEXHUKM 6E30MaCHOCTY, B TOM UMCAE OMMCAHHBIE HIKE.

° |/|CI'IO/\b3>/l;1Te TOABKO MOCTaBAAEMbIE B KOM!'I/\eKTe/3aBOACKI/Ie OpUrHaAbHbIE
NPUHAAAEKHOCTN M KOMIMOHEHTDI.

* He norpyxaiite nprbop B BOAY, NOCKOAbKY YCTPOWCTBO He 3alMLIEHO OT
NPOHMKHOBEHWA BOADI.

* He Kacaritecb nprbopa BAKHbBIMA WAV MOKPbIMK PyKaMU.

* He octaeaaiTe npubop Ha yAuLe.



* Bo Bpems 3KcnAyaTaumm pacrioAaranTe npubop Ha yCTOMUMBOWM FOPU3OHTAABHOWM
MOBEPXHOCTY.

* [NpoBepsiTe, UTO BEHTUAALMOHHDBIE BO3AYLLIHBIE OTBEPCTMSA HE 3aCOPEHbI.

* He paspelaiite AETAM U ADASM C OFPaHUYEHHBIMU BO3MOXHOCTSAMM MCMOAB30BATb
npubop 6e3 HabAoAEHWS.

* He BbIkAlOUaNTE YCTPOMCTBO, BbITACKMBAA LUTEMCEABHYIO BUAKY M3 PO3ETKM.

* He ncnoab3yiite nprbop B 30He paboTbl BEHTUAATOPA.

* He 1cnoAb3yiTe yCTPOMCTBO, €CAM Ha HEM BUAHBI TPELUMHBI AN MOBPEXAEHMS.

[Nepea TeM Kak BKAIOUNTb MPUOOP B PO3ETKY, YOEANTECH, UTO HAMPSHIKEHUE 1 YacTOTa CETM
COOTBETCTBYIOT TPEOOBAHWAM K SAEKTPUHUECKMM XapaKTEPUCTMKAM, yKasaHHbIM B TabAndKe Ha
HWDKHEN CTOpOoHe mpubopa.

He ncnoabsyrite asantep (MPOCTON MAM C HECKOABKIMM Pasbemami) WA YAAVHATEAD.

He ocTaBAsiiTe NprbOp BKAIOUYEHHBIM B PO3ETKY, KOrAa OH HE WUCMOAb3yeTCA. BrikalouariTe
Nprbop M3 PO3ETKM, KOrAa OH He 3KCMAYaTUPyeTCs.

[pu cbopke NMprbopa CAeAyTe MHCTPYKLIMAM NMPon3BoAnTeAs. [1ponsBoAnTeAb He HeceT

OTBETCTBEHHOCTM 3a KaKOW-AMOO yiLiepb, BOSHUKLLMIA BCAGACTBME HEMPaBUABHO COOPKM.

78 [onb3oBaTEAIO 3arpeLlaeTcs 3aMeHATD LWHYP MUTaHKsA. B cAydae noBpexaeHus WHypa
MUTaHWA 0bpaTUTECh B LIEHTP 0BCAY»KMBaHMA kaeHTOB Philips Respironics aaa 3ameHbl
(BO3MOXXHOCTb OBCAYXKMBaHYS HE MPEAYCMOTPEHa).

N

[Nepea ounieHMeM WAV 3aMEHON PUABTPA OTKAIOUMTE YCTPOICTBO OT SAGKTPOCETH, BbiHYB
LWITENCeABbHYIO BMAKY M3 PO3ETKM.

]
N

VIMEIOTCA MEAKME YaCTH, KOTOPbIE MOXET MPOrAOTUTL pebeHok. He nossoaaiiTe AeTam
MOAB30BaTLCS MPUMOOPOM 6e3 MpUCMoTPa.

N
w

Ecan nprbop 6oAblue He MCrMoAb3yeTCs, yTUAVBKPYITE ero B COOTBETCTBUM C AGMCTBYIOLLMM
MECTHBIM 3aKOHOAATEALCTBOM.

72l [MoMHUTE O cAeAyiOLLEM:
* [lcnonb3yiiTe MpUMOOp TOABKO C AeKapCTBamu, KOTOpbIE Bam npomucan spau.
* [IcnoAb3yiTe MPUHAAASKHOCTU, KOTOPbIE PEKOMEHAOBAA BpaY.

MHCprKLLI/II/I MO NCMOAb30BaHMIO

/N Ecan nprubop HaxoAUTCs B GpyTASIPE AASl TEPEHOCKM, MEpeA UCTIOAb30BAHUEM
U3BAEKUTE NpUGOP.

Pacnakosas nprbop, ybeAnTeCh, YTO Ha KOMMPECCOPE W MPUHAAAEKHOCTSAX OTCYTCTBYIOT
BUAMMBIE MOBPEXAEHUSA 1 AeDEKTbI, HANpUMEpP TPELLMHbI Ha MAACTUKOBOM KOPITyCe, 13-3a
KOTOPbIX MOTyT OKa3aThCA HE3ALMLLEHHBIMU SAEKTPUUIECKME KOMMOHeHTbI. Ecan nprbop
MOBPEXAEH, 06paTUTECh B LIEHTP 0bCAYKMBaHMs kaveHToB Philips Respironics man k
ANCTPUBLIOTOPY M3AEAWS.
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[pu MpOXOXAEHWM NPOLIEAYPbI CAABTE MPSMO U paccAabbTech.
BrAlounTe Komnpeccop B poseTKy.

[epea MCMOAB3OBaHMEM AAA TIPOLIEAYP PYKOBOACTBYITECH MHCTPYKUMAMM MHraAsTOpa M1
MPUHAAAEKHOCTEN.

Y4T00bI HauaTb NPOLIEAYPY, BKAIOUWNTE YCTPOWCTBO, NEPEKAIOUMB BLIKAIOUATEAL MUTaHMS
"BKA./BbIKA." B noroxerne 1",

B Mo 3aBEPLEHNN MPOLIEAYP BbIKAIOHNTE I'IPI/I6OP, YCTAaHOBMB BbIKAIOYATEAb MUTaHKA B

noAoxeHue “O” 1 BblHYB BUAKY 13 PO3ETKM.

AAaHHbIﬁ Np1Gop MpeAHasHaueH AAS SKCMAyaTauum ¢ nepepbiBamu: 30 MUH.
BKAOYEeH/30 MMH. BbIKAtOUeH. HeHaaAeKalLas SKCMAyaTaLms MOXKET MPUBECTM K
noBpexAeHuio npubopa.

OuniLeHne 1 yxoa,

AV6GAMTECb, YTO BO BPEeMS OYUCTKM LUHYP BbIKAIOYEH U3 PO3ETKM.
OuulLeHre KOMMPECCopa, MHFAASTOPA U MPUHAAAEXKHOCTEN

OunLiainTe NHFAASTOP U MPUHAAAEIKHOCTU B COOTBETCTBIM C MHCTPYKLWAMM,
[poTupaiiTe NpUOOP CHapY»KW, NCMIOAB3YS YUCTYIO BAXKHYIO TKaHb.

3ameHa UHraasiTopa

3ameHa MHraAsTopa 1 APYTUX MPUHAAAEKHOCTEN AOAKHA OCYLLIECTBASTBCA B COOTBETCTBIM C
MHCTPYKLMSIMM.

3ameHa ¢puAbTpa
EcAn ¢uABTP 0BECLIBETUACH A HAMOK, 3aMEHWTE ero.
YcTpaHeHWe HEMOAAAOK

[prbop He BrAIOYaeTCs
* Y6eANTECh, UTO LTErNCeAbHAsA BMAKA MAOTHO BCTaBAEHA B PO3ETKY.

B cAyyae HewncrnipasHon paboTbl (HEAOCTATOYHOE AABAEHME W MOTOK) BbIKAIOUMTE YCTPOWMCTBO
Ha 10 ceKyHA 1 CHOBa BKAIOUMTE €ro.

[Mocae KaXKAOM OUUCTKM YOEAUTECH, YTO NPUOOP PaboTaeT HaAAEKALLMM OBPa3OM:
BO3AYX AOAKEH BBIXOAMTL M3 PACTIBIAMTEAS, KOTAA BBIKAIOYATEAb MPKOOPa HAXOAUTCA
B nonroxeHnn "ON".

EcAvt peMOHT BBINMOAHAACA HEYNOAHOMOUEHHbBIMI CNELMAAUCTaMM, FapaHTUsA aHHYAMPYeTCA.



EcAn ycTpoiicTBo He paboTaeT AOAXKHBIM O6Pa3OM MOCAE BbIMOAHEHMUS OMMUCAHHbIX AEUCTBUM,
obpaTuTeCh K YNOAHOMOYEHHOMY AUCTPUOBLIOTOPY MAM B LLEHTP OBCAY>KMBAHUA KAUEHTOB
Philips Respironics no Teae¢poHy +001-72-43-87-40-00.

TexHuuyeckoe 0BCAYKMBAHWUE U PEMOHT

He BckpbiBaiiTe npubop. BHyTpn npubopa HeT aeTanelt, TPeOyIOLLMX TEXHUUECKOTO OBCAYKMBaHIA.
KoMrpeccop He HyHO CMasblBaTb U eMy He TPebyeTcs TexHUIECKoe 0BCAYKIMBAHME.

TexHuueckue XapaKTepUCTUKKU

peAOXpaHUTEAb OT TEMAOBOM
neperpysku

[AaBKMit NpeaoxpaHnTens. Pabouyas TemnepaTypa: 150 °C

CpeAHAR MHTEHCMBHOCTb MOTOKa 6 AMuH. nput 10 yHTax/kB. aloim (68,9 Kla)

Bec 1,5 kr

— > > [0

VpoBeHb LymMa 58+3 ABA

TexHuueckme XapaKTepUCTUKK

peAOXpaHUTEAb OT TEMAOBOM
neperpysku

[aaBkuin npeaoxpaHuTens. Pabovas Temnepatypa: 150 °C

CpeaHsAA MHTEHCMBHOCTb NOTOKa 7 NmuH. npu 10 dyHTax/ke. aloiim (68,9 Kl a)

Bec 1,5 kr

YposeHb Lyma 58+3 ABA

[Mpnbop knacca Il, nprbop Tvina B (YCTPOMCTBO €O CneuLmansHOM 3alMTom NpOTUB NMOpaXKeHUs
IAEKTPUHECKIM TOKOM).

C ABOVIHOW V3OAALIMEN

-

08

CcbIAKM Ha CTaHAApPThbI

DAEKTPOMArHUTHas COBMECTUMOCTb Mo cTaraapTy [EC 60601-1-2

Okpy>atolpe ycAoBus

Venosua XpaHeHnA

BraxHocTb MWH.: 10 9%, MAKC.: 95 %

Vcnosus SKCMAyaTaumm

BAaHoCTb MWH.: 10 %, MAKC.: 95 %

Crncok 0bo3HaueHi

I BKA. (nuTaHue) A BHNMAHWE Knacc Il, ¢ apoitHolt 13oaaLment

QO BbIKA. (vTarue) ~ [lepemeHHbiit TOK Paboume vactn Tvna B
ToAbKO AAR MCMOAB30BAHIA B

MOMELLEHNAX

SN Cepuiithibiit Homep [=I=] MpeacTasuteAscTeo B EBpOne

@ CM. MHCTPYKLIMM MO 3KCMAyaTaLun J MpoussoanTers MpeaeAs TemnepaTypbl

B: VTUAM3MPOBATE OTAEABHO
—

lapaHTus

Kopnopaums Respironics New Jersey rapaHTvpyeT, YTo y KOMNpeccopa He NosBATCA AePeKTbl MaTEPUAAOB 1
MPOV3BOACTBEHHbIE Ae¢eKTbl Npyv HOPMaAbHOM MCMOAB3OBaHMKM 1 SKCMNAyaTalMn B TEYEHWE 3neTC AaTbl
Nokynku npubopa y kopriopauun Respironics New Jersey. AaHHas rapaHTVis orpaHU41BaeTCs 3aMeHoM Nno
ycMOTpeHmio kopriopauun Respironics New Jersey Ao60ro KOMMoHeHTa A 0BopyAOBaHMS, MPK3HAHHOTO
AEPEKTHBIM, €CAU AeDEKT MOATBEPKAEH OLIEHKOW, BbINOAHEHHOW Kopriopaumeit Respironics New Jersey.
rA‘a,HHaﬂ rapaHTVa He pacnpoCTPaHAETCA Ha KOMIMOHEHTbI 1 o6oponsaHme, KOTOPbl€ NCMOAb30BAAUCH UAW
IKCMAYaTUPOBAAUCH HEHAAAXKALLMM OBPa3OM, BbIAK MOBPEXAEHDI MO HEOCTOPOXHOCTH MAK
OTPEMOHTMPOBAHbI HEYNMOAHOMOUEHHBIMI CMELIMAANCTaMM, @ TaKXKe HE PaCrPOCTPAHAETCA Ha PacxoAbl,
CBA3aHHble C paboToN NO peMOHTY. Bce Bo3BpalLiaeMble SAeMEHTbI AOAKHDI ObITh HAAAEXKALLVM OOpasom
YNaKoBaHbl, AOCTaBAEHbI W MPEABAPUTEABHO OMAAYEHbI AUCTPUBBLIOTOPOM M3AGAMS, BEINOAHSAIOLIMM PEMOHT
npubopa. Kopnopauus Respironics New Jersey He HeceT OTBETCTBEHHOCTU NMEPEA MOKYNaTEAEM WA UHBIMU
AvLiaMK 33 yTpaTy 0BOpYAOBaHMEM 3KCMAYaTaLMOHHbIX KaYeCTB MAM 38 BO3MOMHbIE OMOCpeAOBaHHbIE,
CAyUaliHble MAW NPeACKa3yeMble MOBPEMACHMA.
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1. Tubulatura pentru nebulizator 6. Fante de aer pentru compresor
2. Duza pentru nebulizator 7. Fittru de aer

3. Receptor pentru nebulizator 8. lesire de aer pentru compresor
4. Suport pentru nebulizator 9. Admisie aer pentru filtru

5. Comutator pornit/oprit

Instructiuni de utilizare

InnoSpire Essence

Important: Cititi aceste instructiuni cu atentie Tnainte de utilizarea acestui dispozitiv. Dacd aveti
intrebari sau probleme legate de produs, contactati furnizorul de servicii de sandtate sau apelati
la serviciul de relatii pentru clienti Philips Respironics la +00 1 724 387 4000.

Informatii generale

Utilizare prevazuta: Acest produs este conceput pentru a furniza o sursd de aer comprimat
n scopuri medicale. Acesta se va utiliza impreund cu un nebulizator (jet) pneumatic pentru

a produce particule de aerosoli de medicamente pentru terapie respiratorie, atdt pentru copii,
cat si pentru adulti.

© AVERTISMENTE

Utilizati dispozitivul pentru scopul avut in vedere asa cum este descris in acest manual de
instructiuni ca un sistem de pulverizare prin compresie pentru terapie cu aerosoli. Urmati
instructiunile medicului. Orice alta utilizare este o utilizare necorespunzatoare si poate fi
periculoasd. Producatorul nu poate fi facut responsabil pentru orice deteriorare cauzata
de utilizarea necorespunzdtoare, incorecta sau nerezonabila a unitatii sau dacd aceasta este
conectatd la instalatii electrice care nu respectd reglementarile privind siguranta.

* Se recomanda detinerea unui dispozitiv de rezerva (de ex, MDI sau compresor pe baterie)
pentru asigurarea respiratiei in situatia in care nebulizatorul nu poate fi folosit (de ex, in
timpul unei intreruperi a alimentdrii cu curent sau in cazul in care compresorul dvs. devine
nefunctional din anumite motive).

* Dacd dispozitivul a fost In afara stdrii de functionare, asteptati sa revina la starea normald
de functionare inainte de a-l folosi.

* Lasati sd se usuce toate lichidele vérsate in exteriorul sau in interiorul unitatii, inainte
de utilizare.

Pastrati acest manual pentru consultare ulterioara.

Utilizati produsul intr-un mediu curat, fara murdarie, praf, par de animale etc.
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Dispozitivul nu trebuie utilizat Tn jurul substantelor inflamabile sau in prezenta unui amestec
anestezic cu aer; oxigen sau oxid de azot.

Nu este permisd nicio modificare a acestui echipament.
Este normal ca dispozitivul sd fie cald la atingere in timpul utilizarii.
Nu depozitati in stivd compresorul cu alte echipamente.

B Informatii privind radiatiile electromagnetice: Dispozitivele portabile si de comunicatii
de radiofrecventd cum ar fi telefoanele mobile, pagerele etc. pot intrerupe functionarea
echipamentului electric medical. Din acest motiv, compresorul trebuie sa fie amplasat la
o distanta suficient de mare de aceste dispozitive, in vederea prevenirii interferentelor.
Acest dispozitiv este in conformitate cu standardul IEC60601-1-2 pentru compatibilitate
electromagnetica (CEM). Fisele tehnice CEM sunt disponibile de la serviciul de relatii cu
clientii Philips Respironics, la +00 1 724 387 4000.

Tn caz de defectiune si/sau functionare defectuoasd, cititi sectiunea ,Depanarea”. Nu
deschideti carcasa compresorului, deoarece acesta nu este un produs care sa beneficieze
de lucrdri de service.

Functionarea corespunzdtoare a dispozitivului poate fi compromisa daca nu se utilizeaza piese
de schimb originale (de ex. filtrele).

Risc de electrocutare, nu scoateti partea posterioard.

m

Acest dispozitiv este menit pentru utilizare intermitentd 30 min. pornit/30 min. oprit. n caz de
functionare necorespunzatoare, dispozitivul poate fi defectat.
Nu utilizati dispozitivul fard fittru.
Cand utilizati un aparat electric, trebuie respectate intotdeauna anumite masuri de siguranta
importante, inclusiv urmdtoarele:
* Utilizati doar accesoriile si componentele originale furnizate de producator;
* Nu introduceti niciodatd unitatea in apd, deoarece dispozitivul nu este protejat impotriva
intrarii apei;
* Nu atingeti unitatea niciodatd cand mainile sunt ude sau umede;
* Nu lasati unitatea n aer liber;
* Plasati pe o suprafata stabild si orizontald cand este in functiune;
* Asigurati-va cd fantele de ventilatie nu sunt blocate;
* Nu permiteti utilizarea unitdtii de cdtre copii nesupravegheati sau persoane infirme;
* Nu opriti unitatea prin simpla scoatere din priza a stecarului;
* Nu utilizati intr-un circuit de ventilatie;
* Nu utilizati dispozitivul daca acesta prezinta fisuri sau este deteriorat.
111



Asigurati-vd ca amperajul de pe eticheta din partea inferioara a unitatii corespunde tensiunii
g pera p p p
principale si frecventei, inainte de conectarea la dispozitiv.

Nu utilizati niciun adaptor, simplu sau multipli si/sau cablu de extensie.

Nu lasati unitatea conectata cand nu este utilizatd. Deconectati dispozitivul de la priza electrica
atunci cand nu este utilizat.

d Urmati instructiunile producatorului pentru instalarea dispozitivului. Producatorului nu poate
Bl Urmati instructiunile producitorului pent talarea dispozitivului. Producitorului nu poat
fi considerat responsabil, indiferent de defectiunea cauzata de instalarea incorectd.

Cablul de alimentare nu poate fi inlocuit de citre utilizator: In cazul in care este afectat cablul
de alimentare, contactati serviciul de relatii cu clientii Philips Respironics pentru Tnlocuire (nu
exista optiune de service).

Bl Thainte de a efectua operatii de curdtare sau schimbare a filtrului, deconectati dispozitivul de
la alimentarea principald prin deconectare.

Unele piese sunt suficient de mici pentru a putea fi inghitite de catre copii. Nu permiteti
accesul copiilor nesupravegheati la unitate.

Dacd nu mai utilizati dispozitivul, eliminati-I conform reglementarilor locale in vigoare.
Nu uitati si
« Utilizati acest dispozitiv doar cu medicamentele prescrise de medicul dumneavoastrd;
« Utilizati accesoriile recomandate de medicul dumneavoastra.
Instructiuni de utilizare

Alnainte de utilizare, scoateti compresorul din cutia de transport, daca aceasta
este furnizata.

Dupd despachetarea dispozitivului, verificati compresorul si accesoriile pentru a detecta deteriorari

sau defecte vizibile, precum crapdturile carcasei din plastic care poate expune componentele electrice.

Contactati serviciul de relatii cu clientii Philips Respironics sau distribuitorul produsului pentru a
raporta orice produs defect.

Tn timpul tratamentului, stati n sezut, relaxat().
Conectati compresorul la priza.
Consultati instructiunile de utilizare pentru nebulizator si accesorii nainte de tratament.

Pentru a incepe tratamentul, porniti dispozitivul prin trecerea comutatorului PORNIT/OPRIT
in pozitia ,I".

B La finalul tratamentului, opriti dispozitivul trecand comutatorul in pozitia ,O” si deconectati
mufa unitatii electrice.
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I\ Acest dispozitiv este menit pentru utilizare intermitenta 30 min. pornit/30 min.
oprit. In caz de functionare necorespunzatoare, dispozitivul poate fi defectat.

Curatarea si Intretinerea
A\in timpul curatarii, cablul de alimentare nu trebuie sa fie conectat la priza.

Curitarea compresorului, nebulizatorului si a accesoriilor

Spalati nebulizatorul si accesoriile conform instructiunilor:

Utilizati o carpd umeda curata pentru a curdta exteriorul unitatii.
inlocuirea nebulizatorului

Nebulizatorul si alte accesorii trebuie sa fie inlocuite conform instructiunilor.
inlocuirea filtrului

Filtrul trebuie sa fie inlocuit dacd pare decolorat sau ud.

Depanarea

Dispozitivul nu porneste

* Stecarul este introdus ferm in priza electrica.

Tn cazul unei defectiuni (presiune si debit insuficiente) opriti unitatea timp de 10 secunde
si reporniti.

Dupa fiecare curdtare, verificati ca aerul sd continue sa iasa din duza pentru a va asigura ca
unitatea functioneazd corespunzator cand unitatea se afld in pozitia PORNIT.

Reparatia neautorizatd anuleaza garantia.

Daca dispozitivul nu functioneaza corespunzator dupa ce ati parcurs acesti pasi pentru
depanare, contactati distribuitorul autorizat sau serviciul de asistenta pentru clienti Philips
Respironics, la +00 1 724 387 4000.

intre;inerea si reparatiile

Nu deschideti niciodata dispozitivul. In unitate nu exist piese care si poati beneficia de
lucrari de service. Compresorul nu necesita lubrifiere sau intretinere.
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Specificatii tehnice

Dispozitiv de protectie la
supraincdrcare termica

Siguranta termicd, temperaturd de functionare de 150 C°

Rata de debit medie 6 LPM @ 10 psig

Greutate 15 kg

Nivel de zgomot 58 £+ 3 dBA

Specificatii tehnice

Dispozitiv de protectie la
supraincdrcare termica

Siguranta termicd, temperaturd de functionare de 150 C°

Rata de debit medie 7 LPM @ 10 psig

Greutate 1.5 kg

Nivel de zgomot 58 + 3 dBA

Disporzitiv clasa II, dispozitiv de tip B (dispozitiv cu protectie specifica impotriva pericolelor electrice).

[ZOLARE DUBLA

Referinte pentru standarde

Compatibilitate electromagnetica conform IEC 60601-1-2

-

14

Conditii ambientale

Conditii pentru depozitare

Umiditate MIN 10% RH — MAX 95% RH

Conditii de utilizare

Umiditate MIN 109% RH — MAX 95% RH

Glosar de simboluri

I PORNIT (alimentare electrica) A ATENTIE @ Clasa Il, izolare dubla

~  Curent alternativ

QO OPRIT (alimentare electricd) 'k Piese aplicate tip B

[=I=] Reprezentant european

SN Numar serial Q Doar utilizare la interior

@ Urmati instructiunile de utilizare J Fabricat de % Limitare privind temperatura

E Colectare separata

Garantie

Respironics New Jersey, Inc garanteaza ca acest compresor nu prezintd defecte materiale si de manopera in
conditii de utilizare normald, pe o perioada de 3 ani de la data achizitiondrii de la Respironics New Jersey, Inc.
Garantia este limitata la reparatii sau inlocuire, la discretia Respironics New Jersey, Inc., pentru orice astfel
componentd sau echipament considerate a fi defecte cand cererea este dovedita a fi de bund credinta de catre
Respironics New Jersey, Inc. Aceasta garantie nu se extinde la componentele sau echipamentul supuse utilizrii
gresite, utilizarii necorespunzatoare, deteriordrii accidentale sau reparatiilor neautorizate si nu se extinde la taxe
de sau pentru manopera. Toate articolele returnate trebuie ambalate si expediate corespunzator; trebuie platite
n prealabil de catre distribuitorul care efectueaza lucrari de service. Respironics New Jersey, Inc. nu se va face
responsabild fatd de cumpardtor sau alte parti privind pierderi rezultate In urma utilizarii echipamentului sau
privind deteriordri indirecte, incidentale sau pe cale de consecinta care pot aparea.
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1. Cevi nebulizatora

2. Pisak nebulizatora

3. Deo nebulizatora koji se drzi u ruci
4. Drza¢ nebulizatora

5. Prekidac za ukljucivanje i iskljucivanje

6. Otvori za vazduh kompresora

7. Filter za vazduh

8. Izlazni otvor za vazduh kompresora
9. Ulazni otvor za vazduh filtera

Uputstvo za upotrebu
InnoSpire Essence

Vazno: Procitajte ova uputstva pazljivo pre upotrebe uredaja. Ako imate pitanja ili problema u vezi
sa ovim proizvodom, kontaktirajte zdravstvenu ustanovu ili pozovite korisnicki servis kompanije
Philips Respironics na broj +00 1 724 387 4000.

Opste informacije

Namena: Ovaj proizvod je namenjen za proizvodnju komprimovanog vazduha u medicinske svrhe.

Treba ga koristiti sa pneumatskim nebulizatorom (sa mlaznicom) za proizvodnju aerosol cestica
leka za respiratornu terapiju za kod dece i odraslih.

@ UPOZORENJA

Koristite uredaj za namenu opisanu u ovom priruéniku—kao nebulizator sa kompresorom
za aerosolnu terapiju. Pratite uputstva lekara. Bilo koji drugi nacin koris¢enja smatra se
neispravnim i moze biti opasan. Proizvodac nije odgovoran ni za kakvu Stetu izazvanu
neodgovaraju¢om, nepravilnom ili nesavesnom upotrebom ili ako je jedinica priklju¢ena
na elektri¢ne instalacije koje nisu u skladu sa pravilima o bezbednosti.

* Pozeljno je imati rezervni uredaj (npr: MDI ili kompresor na baterije) za respiratornu terapiju
u slucaju da nebulizator nije moguce koristiti (npr. pri nestanku struje ili ako kompresor
prestane da radi iz bilo kog razloga).

 Ako je uredaj bio van uslova za rad, dozvolite da se vrati na normalne specifikacije za
rad pre upotrebe.

 Ako se bilo kakva te¢nost prosipa na jedinicu ili unutar nje, trebalo bi je pustiti da se
osusi pre koris¢enja.

Sacuvajte ovaj prirucnik za slucaj da vam kasnije zatreba.

Koristite proizvod u cistoj sredini u kojoj nema prijavitine, prasine, zivotinjskih dlaka itd.

Uredaj ne bi trebalo koristiti u blizini zapaljivih supstanci ili u prisustvu zapaljivih mesavina
anestetika i vazduha, kiseonika ili azotsuboksida.

Nije dozvoljeno nikakvo prepravljanje ove opreme.
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Normalno je da uredaj bude topao na dodir u toku koris¢enja.
Ne postavljajte kompresor na drugu opremu ili obrnuto.

Informacije o elektromagnetnim dejstvima: Prenosivi i radiofrekvencijski komunikacioni
uredaji kao $to su mobilni telefoni, pejdzeri itd. mogu da ometaju rad elektromedicinske
opreme. Zbog toga vas kompresor mora da bude postavljen dovoljno daleko od ovih
uredaja kako bi se sprecile smetnje. Ovaj uredaj je u skladu sa standardom [EC60601-1-2
za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC). Listovi sa podacima o EMC mogu se dobiti u
korisnickom servisu kompanije Philips Respironics pozivom na broj +00 1 724 387 4000.

U slucaju prestanka rada i/ili nepravilnog rada, procitajte odeljak ,,Resavanje problema.
Ne otvarajte kuciste kompresora jer ovo nije proizvod koji se moZze servisirati.
Pravilan rad uredaja moze biti ugrozen ako se ne koriste originalni rezervni delovi (npr. filteri).

Rizik od elektricnog udara ne uklanjajte zadnji deo.

=)

Ovaj uredaj se koristi sa prekidima, treba da bude uklju¢en 30 minuta, a zatim isklju¢en 30
minuta. Nepravilno upravijanje uredajem moze da dovede do ostecenja uredaja.

Ne koristite uredaj bez filtera.
Kada koristite bilo koji elektri¢ni uredaj, trebalo bi da pratite odredene mere opreza,
ukljucujudi sledece:
* Koristite samo originalne dodatne delove i komponente koje dostavlja proizvodag;
* Nikada ne potapajte jedinicu u vodu jer uredaj nije zasticen od prodiranja vode;
* Nikada ne dodirujte jedinicu kada su vam ruke mokre ili viazne;
* Ne ostavljate jedinicu napolju;
* Postavite uredaj na ravnu, horizontalnu povrsinu u toku rada;
* Uverite se da odvodi za vazduh nisu zatvoreni;
* Ne dozvolite da deca i slabe osobe koriste jedinicu bez nadzora;
* Ne iskljucujte jedinicu izvlacenjem utikaca iz elektricne uticnice;
* Ne koristite proizvod u ventilatorskom kolu;
* Ne koristite uredaj ako postoje naprsline ili ako je uredaj ostecen.

Pre nego $to ukljucite uredaj u struju proverite da li elektri¢na snaga prikazana na nalepnici
sa donje strane jedinice odgovara nominalnom naponu i frekvenciji.

Ne koristite adaptere sa jednim ili viSe izlaza i/ili produzne kablove.

Ne ostavljajte jedinicu ukljucenu u struju kada se ne koristi. Izvucite uredaj iz elektricne
uticnice kada se ne koristi.
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Pratite uputstva proizvodaca pri postavljanju proizvoda. Proizvodac nije odgovoran
ni za kakvu Stetu izazvanu nepravilnim postavljanjem proizvoda.

Kabl za napajanje ne sme da menja korisnik. U slucaju da dode do ostecenja kabla za
napajanje, kontaktirajte korisnicki servis kompanije Philips Respironics radi zamene
(ne postoji opcija servisiranja).

B Pre bilo kakvog ¢ié¢enia ili zamene filtera, iskljucite uredaj iz glavnog napajanja tako $to
Cete izvudi utikac iz struje.

Neki delovi su dovoljno mali da ih deca mogu progutati. Deca bez nadzora ne smeju
da imaju pristup jedinici.

Ako vise ne koristite uredaj, odlozite ga u skladu sa lokalnim propisima.

Ne zaboravite da
* koristite ovaj uredaj samo sa lekovima koje vam je prepisao lekar;

* koristite dodatne delove koje vam je preporucio lekar.

Uputstvo za upotrebu

/N lzvadite kompresor iz kutije za noSenje (ako postoji) pre upotrebe.

Bl Nakon %to ste izvadili uredaj, proverite da li kompresor i dodatni delovi imaju neka vidna ostecenja
ili nedostatke kao Sto su naprsline u plasticnom kucistu koje mogu otkriti elektricne komponente.
Kontaktirajte korisnicki servis kompanije Philips Respironics ili svog distributera kako biste prijavili
osteceni proizvod.

Kada uzimate terapiju, sedite pravo i opustite se.

Ukljucite kompresor u elektricnu uticnicu.

O upotrebi pre terapije procitajte u uputstvima za upotrebu nebulizatora i dodatnih delova.

Da biste zapoceli terapiju, ukljucite uredaj tako $to cete prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje
u polozaj ,I".

H Po zavrietku terapije iskljucite uredaj tako $to cete prekida¢ postaviti u polozaj ,O" i izvudi
utikac iz uti¢nice.

AOvaj uredaj se koristi sa prekidima, treba da bude ukljucen 30 minuta,

a zatim iskljucen 30 minuta. Nepravilno upravljanje uredajem moze da dovede

do ostecenja uredaja.
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Ciécenje i odrzavanje

/N Uverite se da kabl za napajanje nije ukljucen u elektri¢nu utic¢nicu za vreme ciscenja.
Cis¢enje kompresora, nebulizatora i dodatnih delova

Operite nebulizator i dodatne delove prema uputstvima.

Obrisite spoljasnost jedinice ¢istom viaznom krpom.

Zamena nebulizatora

Nebulizator i dodatne delove treba zameniti prema uputstvima.

Zamena filtera

Filter treba zameniti kada izgleda kao da je izgubio boju ili kada je mokar.

Resavanje problema

Uredaj ne moZze da se ukljuci
* Proverite da li je utikac ¢vrsto uglavljen u elektri¢nu uti¢nicu.

Ako dode do nepravilnog rada (nedovoljnog pritiska ili protoka), iskljucite jedinicu na
10 sekundi, a zatim je ponovo ukljucite.

Posle svakog cis¢enja proverite da li jedinica ispravno radi tako $to Cete proveriti da
li vazduh i dalje izlazi iz mlaznice kada je jedinica uklju¢ena na polozaj ,,ON".

Neovlas¢ena popravka ponistava garanciju.

Ako uredaj ne radi kako treba i nakon Sto ste pokusali da resite ove probleme, kontaktirajte
ovlasc¢enog distributera za proizvod ili korisnicki servis kompanije Philips Respironics na broj
+00 1 724 387 4000.

Odrzavanje i popravka

Nikada ne otvarajte uredaj. Ne postoje delovi unutar uredaja koji se mogu servisirati. Kompresor
ne zahteva podmazivanje ili odrzavanje.
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Tehnicke specifikacije

Pojacana zastita od preteranog Topljivi osigura¢; radna temperatura 150°C

pregrevanja

Prosecna brzina protoka 6 LPM @ 10 psig

Tezina 15 kg

Nivo buke 58 £+ 3 dBA

Tehnicke specifikacije

Pojacana zastita od preteranog Topljivi osigura¢; radna temperatura 150°C

pregrevanja

Prosecna brzina protoka 7 LPM @ 10 psig

Tezina 15 kg

Nivo buke 58 + 3 dBA

Uredaj Il klase, tip B (uredaj sa posebnom zastitom od elektricnih udara).

DUPLA [ZOLACIA

Referentni standardi

Elektromagnetna kompatibilnost u skladu sa IEC 60601-1-2

0

SRPSKI

Uslovi okoline

Uslovi skladistenja

Vlaznost

Uslovi rada

MIN 109 RH — MAX 95% RH

VlaZnost MIN 109 RH — MAX 95% RH

Glosar simbola

I ON (napajanje) A PAZNJA @ Il klasa, dupla izolacija

O OFF (napajanje) ~ Naizmeni¢na struja ’k Primenjeni delovi tip B

SN Serijski broj Predstavnik za Evropu {:ﬁ Samo za upotrebu

u zatvorenom prostoru
“ Proizveo

@ Pratite uputstva za upotrebu R/ Grani¢na temperatura

ﬂ Odvojena kolekcija

Garancija

Respironics New Jersey, Inc. garantuje da kompresor nema nedostataka u pogledu materijala ili rada

pri normalnom korid¢enju i radu za period od 3 godine od datuma kupovine od kompanije Respironics
New Jersey, Inc. Garancija je ograni¢ena na popravku ili zamenu (iskljucivo kod kompanije Respironics New
Jersey, Inc.) bilo koje komponente ili opreme za koju se tvrdi da je neispravna nakon $to se procenom
kompanije Respironics New Jersey, Inc. utvrdi da je takva tvrdnja iskrena. Garanciji ne podlezu komponente
ili oprema koji su bili predmet pogresnog koris¢enja, nepravilnog rada, slu¢ajnog ostecenja ili neovlas¢ene
popravke. U garanciju nije uklju¢ena naplata popravke. Sve vracene delove distributer koji servisira jedinicu
mora ispravno da spakuje, otpremi uz unapred placene troskove. Kompanija Respironics New Jersey, Inc.

nije odgovorna kupcu niti bilo kome drugom za prestanak rada opreme ili za indirektnu, slucajnu ili naknadnu
Stetu do koje moze da dode.
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1. Hadicka rozprasovaca

2. Ndustok rozprasovaca

3. Rucnad stprava rozprasovaca
4. Drziak rozprasovaca

5. Vypinac¢

6. Vzduchové otvory kompresora
7. Vzduchovy filter

8. Vystup vzduchu kompresora

9. Vstup vzduchu na vloZenie filtra

Navod na pouzivanie
InnoSpire Essence

Délezité: Pred pouzitim tohto zariadenia si pozorne precitajte tieto pokyny. Ak mate akékolvek
otdzky alebo problémy suvisiace s vyrobkom, obrdtte sa na svojho poskytovatela zdravotnej
starostlivosti alebo na oddelenie sluzieb zdkaznikom spolocnosti Philips Respironics na telefénnom
¢isle +00 1 724 387 4000.

Vseobecné informadcie

Zamyslané pouzitie: Tento vyrobok slizi ako zdroj stlateného vzduchu na lekdrske dcely. Pouziva
sa spolu s pneumatickym (tryskovym) rozprasovacom na vytvaranie aerosélovych castic lieku
uréeného na lie¢bu ochorenf dychacich ciest u detf aj dospelych.

@ VYSTRAHY

Zariadenie pouzivajte na jeho zamyslany tcel ako kompresorovy rozprasovaci systém
na aerosoélov liecbu v stlade s tymto navodom na pouzivanie. Riad'te sa pokynmi
lekara. Akékolvek iné pouzitie je nespravne a moéze byt nebezpelné.Vyrobca nebude
niest' zodpovednost' za ziadne poskodenie spdsobené nevhodnym, nespravnym alebo
nerozumnym pouzivanim ani takym pouzivanim, pri ktorom je zariadenie pripojené k
elektrickym indtaldcidm, ktoré nespliiaji bezpecnostné predpisy.

* Odporica sa mat k dispozicii zdloZzné zariadenie (napriklad dévkovaci inhaldtor (MDI)
alebo kompresor napdjany batériami) na zabezpecenie dodavky vzduchu na dychanie
v pripade, ak rozprasova¢ nemozno pouzit' (pocas vypadku elektrického pridu alebo
v désledku akejkolvek nefunkénosti kompresora).

* Ak sa zariadenie nachddzalo v prostredi s nevyhovujicimi prevadzkovymi podmienkami,
pred dalsim pouzitim zabezpecte obnovenie jeho normalnych prevadzkovych technickych
parametrov.

* Ak déjde k vyliatiu nejakej kvapaliny na zariadenie alebo do jeho vnutra, pred zacatim
pouzivania nechajte zariadenie vyschnut.

Hl Tento ndvod uschovajte na buduce poutitie.

El Tento vyrobok pouzivajte v ¢istom prostredi, ktoré neobsahuje ¥pinu, prach, chlpy domécich
zvierat atd.
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Zariadenie sa nemd pouzivat v blizkosti horfavych latok ani v pritomnosti horfavej
anestetickej zmesi so vzduchom, kyslikom alebo oxidom dusnym.

Nie st povolené Ziadne Upravy tohto zariadenia.

Zahrievanie zariadenia, ktoré mozete pocas pouzivania zistit' dotykom, je normalne.

Neukladajte na kompresor ani pod neho iné zariadenia.

H Informacie o elektromagnetickom vyzarovani: prenosné a rddiofrekvencné komunikacné
zariadenia, ako napriklad mobilné telefény, pagery atd., moézu rusit’ prevddzku elektrickych
lekdrskych zariadeni. Preto musi kompresor byt umiestneny v dostato¢nej vzdialenosti od
tychto zariadent, aby nedochddzalo k interferencii. Toto zariadenie splfa poziadavky normy
IEC 60601-1-2 na elektromagnetickd kompatibilitu (EMC). Karty s ddajmi o elektromagnetickej

kompatibilite si mozno vyZziadat' na oddeleni sluZieb zdkaznikom spolocnosti Philips Respironics
na telefénnom ¢isle +00 1 724 387 4000.

V pripade poruchy alebo nespravneho fungovania si precitajte cast’ RieSenie problémov.
Neotvdrajte skrinku kompresora, pretoze tento vyrobok nemozno opravovat.

Ak sa nepouziju origindlne ndhradné diely (napr filtre), zariadenie nemusi fungovat’ spravne.

Nebezpecenstvo zdsahu elektrickym pridom — neodstrariujte zadny kryt.

m 3}

Toto zariadenie je urcené na prerusované pouzivanie: 30 minut zapnuté, 30 mindt vypnuté.
Nespravne pouZzivanie moze viest k poskodeniu zariadenia.
Nepouzivajte zariadenie bez filtra.

Pri pouzivani akéhokolvek elektrického spotrebica sa musia vzdy dodrziavat' urcité dolezité
bezpecnostné opatrenia vratane nasledujicich opatrent:

* Pouzivajte len origindlne prislusenstvo a komponenty dodané vyrobcom.
* Nikdy nepondrajte zariadenie do vody, pretoze nie je chrdnené proti vniknutiu vody.
* Nikdy sa zariadenia nedotykajte mokrymi alebo vihkymi rukami.
* Nenechdvajte zariadenie v exteriéri.
* Pocas pouzivania zariadenie umiestnite na stabilny a vodorovny povrch.
* Uistite sa, Ze odvzdudfiovacie otvory nie su upchaté.
* Nedovolte zariadenie pouzivat' detom ani oslabenym osobdm bez dohladu.
* Nevypinajte zariadenie vytiahnutim zdstrcky z elektrickej zasuvky.
* Nepouzivajte zariadenie vo ventilacnom okruhu.
* Nepouzivajte zariadenie, ak je prasknuté alebo poskodené.
Pred zapojenim zariadenia sa uistite, Ze menovité elektrické parametre uvedené na vykonovom
stitku na spodnej strane zariadenia zodpovedaju va$mu sietovému napitiu a frekvencii.
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Nepouzivajte ziaden jednoduchy ani viacndsobny adaptér ani predlzovaciu $ndru.
Ked zariadenie nepouzivate, odpojte ho od elektrickej siete. Vytiahnite ho z elektrickej zasuvky.

Pri intaldcii zariadenia sa riadte pokynmi vyrobcu.Vyrobca nenesie zodpovednost' za ziadne
poskodenie spésobené nespravnou instaldciou.

Pouzivatel nesmie vymieniat napdjaciu $ndru. Ak dojde k poskodeniu napdjacej $nury,
poziadajte oddelenie sluzieb zédkaznikom spolo¢nosti Philips Respironics o vymenu
(neexistuje moznost’ opravy).

Bl Pred akymkolvek ¢istenim alebo vymenou filtra odpojte zariadenie od elektrickej siete
vytiahnutim zdstrcky.

Niektoré casti si malé a mohli by ich prehitnit’ deti. Nepustajte deti bez dozoru
do blizkosti zariadenia.

Ak uz zariadenie nepouzivate, zlikvidujte ho v stlade s platnymi miestnymi predpismi.
Nezabudnite:

» Toto zariadenie pouzivajte len s liekmi, ktoré vam predpifsal lekar.

* Pouzivajte prislusenstvo, ktoré vdm odporudil lekar.

Navod na pouzivanie
/N\Pred pouzitim vyberte kompresor z prenosného puzdra (ak bolo dodané).

H Po vybalenf zariadenia skontrolujte, ¢ kompresor a prisludenstvo nie su viditelne pogkodené
a ¢i neobsahuju kazy, napriklad praskliny na plastovej skrinke, ktoré by mohli odhalit’ elektrické
komponenty. Akékolvek poskodenie vyrobku ohldste oddeleniu sluzieb zdkaznikom spoloc¢nosti
Philips Respironics alebo distribltorovi vyrobku.

Pocas liecby sedte rovno a uvolnene.
Zasunte kompresor do elektrickej zdsuvky.

Pokyny na pouzivanie pred lie¢cbou ndjdete v ndvode na pouzivanie prislusenstva a
rozprasovaca.

Na zacatie lieCby zapnite zariadenie posunutim vypinaca do polohy , I

H Po dokonéent lie¢by vypnite zariadenie nastavenim vypinaca do polohy ,O" a odpojte zdstrcku
od elektrickej zasuvky.

/NToto zariadenie je uréené na prerusované pouzivanie: 30 minudt zapnuté, 30 minut

vypnuté. Nespravne pouzivanie moze viest' k poskodeniu zariadenia.
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Cistenie a Udrzba

/N Pogas ¢istenia nesmie byt’ napdjacia Snura zapojena do elektrickej zasuvky.
Cistenie kompresora, rozpraSovaca a prisluenstva

Umyte rozprasovac a prislusenstvo podla prislusnych pokynov.
Vonkajsie povrchy zariadenia vycistite Cistou navihéenou handrickou.
Vymena rozprasovaca

Rozprasovac a prislusenstvo vymieriajte podla prislusnych pokynov.
Vymena filtra

Filter je potrebné vymenit, ked je zafarbeny alebo mokry.

Riesenie problémov

Zariadenie sa nezapne

« Uistite sa, Ze zéstrcka je pevne zapojend do elektrickej zasuvky.

V pripade nespravneho fungovania (nedostato¢ného tlaku a prietoku) zariadenie vypnite
na 10 sekdnd a znova zapnite.

Po kazdom Ccistenf skontrolujte, ¢i zariadenie funguje spravne. Overte, ¢i z dyzy vychddza vzduch,
ked je zariadenie nastavené do polohy Zapnuté.

V pripade neoprdvneného pouzitia sa rusi platnost’ zaruky.

Ak ani po vyskusani tychto krokov rieSenia problémov zariadenie nefunguje spravne, obrat'te
sa na autorizovaného distributora vyrobku alebo na oddelenie sluzieb zakaznikom spolocnosti
Philips Respironics na telefonnom ¢&isle +00 1 724 387 4000.

Udrzba a opravy

Zariadenie nikdy neotvarajte. Zariadenie neobsahuje Ziadne casti, ktoré sa daju opravit.
Kompresor nevyzaduje ziadne mastenie ani Udrzbu.



Technické parametre

Ochrana proti tepelnému pretazeniu Tepelnd poistka, funkénd teplota 150 °C

Priemernd prietokovd rychlost 6 I/min. pri 10 psig

Hmotnost' 15 kg

Urovef hluku 58 + 3 dBA

Technické parametre

Ochrana proti tepelnému pretazeniu Tepelnd poistka, funkénd teplota 150 °C

Priemernad prietokovd rychlost

Hmotnost' 1,5 kg

Urovers hluku 58 + 3 dBA

7 /min. pri 10 psig

Zariadenie triedy ||, zariadenie typu B (zariadenie s osobitnou ochranou pred elektrickymi rizikami)

DVOIITA IZOLACIA

Pouzité normy

Elektromagnetickd kompatibilita podfa normy IEC 60601-1-2

-

26

Podmienky prostredia

Podmienky skladovania

Vihkost' MIN. 10 9% RV — MAX, 95 9% RV

Prevddzkové podmienky

Vihkost' MIN. 10 9% RV — MAX. 95 9% RV

Vysvetlenie symbolov

I Zapnuté (napdjanie) A\ Pozor @ Trieda Il, dvojita izolacia

QO Vypnuté (napdjanie) ~ Striedavy prid T Aplikovand Cast’ typu B

SN Sériové ¢islo Zdstupca v Eurdpe @ Len na pouZitie v interiéri
@ Riadte sa ndvodom na pouZzivanie “ Vyrobca R Obmedzenie teploty

X Separovany zber

Ziruka

Spolo¢nost’ Respironics New Jersey, Inc. rucf za to, Ze pri normalnom pouzivanf a prevadzke bude kompresor
bez portich materidlu a vyhotovenia pocas obdobia 3 rokov od ddtumu nakupu od spolo¢nosti Respironics
New Jersey, Inc. Zdruka sa obmedzuje na opravu alebo vymenu (podla vyluéného uvdzenia spolo¢nosti
Respironics New Jersey, Inc.) akéhokolvek komponentu alebo zariadenia reklamovaného ako chybného, ak
preskidmanie spolocnosti Respironics New Jersey, Inc. ukdZe, Ze reklamdcia bola podand s poctivym dmyslom.
Této zdruka sa nevztahuje na ziadne komponenty ani zariadenie, ktoré sa nesprdvne alebo nevhodne pouzivajy,
ndhodne poskodia alebo neoprdvnene opravuju, ani na néklady na opravné préce.Vsetky vratené polozky
musia byt' sprdvne zabalené a odoslané s platbou vopred distribltorom vyrobku, ktory md na starosti jeho
servis. Spolocnost’ Respironics New Jersey, Inc. nie je voci kupujicemu ani inym osobdm zodpovedna za
nemoznost’ pouzitia zariadenia ani za nepriame, sprievodné ¢i ndsledné skody, ktoré mézu vznikndt. InnoSpire
Essence je ochrannd zndmka spolocnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jej sesterskych spolo¢nostf.
Vsetky prdva vyhradené.
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1. Cev nebulatorja 6. Zracne odprtine kompresorja

2. Ustnik nebulatorja 7. Zracni fitter

3. Nastavek nebulatorja 8. Izhodna zrac¢na odprtina kompresorja
4. Drzalo nebulatorja 9. Vhodna zrac¢na odprtina za filter

5. Stikalo za vklop/izklop

Navodila za uporabo
InnoSpire Essence

Pomembno: pred uporabo naprave pazljivo preberite vsa navodila za uporabo. Ce imate vpra3anja
ali tezave z izdelkom, se obrnite na svojega zdravnika ali poklicite sluzbo za pomo¢ strankam pri
podjetju Philips Respironics na Stevilko +00 1 724 387 4000.

Splosne informacije

Uporaba: to je izdelek za dovajanje stisnjenega zraka v medicinske namene. Uporablja se s
pnevmaticnim (jet) nebulatorjem za ustvarjanje aerosolnih delcev zdravila pri dihalni terapiji za
otroke in odrasle.

@ orPozORILA

Napravo uporabljajte za to, za kar je namenjena, in v skladu s temi navodili za uporabo.
Uporabljajte jo torej kot kompresorski nebulatorski sistem za aerosolno terapijo.
Upostevajte navodila zdravnika.Vsakrsna drugacna uporaba je zloraba in je lahko nevarna.
Proizvajalec ne odgovarja za kakr$no koli $kodo, nastalo zaradi neprimerne, nepravilne ali
nerazumne uporabe, ali ¢e je naprava prikljuena na elektricne instalacije, ki ne izpolnjujejo
varnostnih predpisov.

* Priporocljivo je, da imate na voljo rezervno napravo (npr. MDI ali kompresor na baterije) za
dihanje, Ce se zgodi, da nebulatorja ne morete uporabljati (npr: med izpadom elektricnega
toka ali ¢e kompresor iz katerega koli vzroka ne deluje).

+ Ce je bila naprava v izrednih razmerah za delovanje, morate pred uporabo pocakati,
da se spet vzpostavijo obicajni delovni pogoji.

* Tekocina, ki se polije po enoti ali vanjo, se mora pred delovanjem naprave posusiti.

H Shranite ta navodila za morebitno prihodnjo uporabo.

|zdelek uporabljajte v istem okolju, kjer ni umazanije, prahu, Zivalskih dlak itd.

Naprave ne smete uporabljati v blizini vnetljivih snovi ali v prisotnosti vnetljivih zmesi
anestetika in zraka, kisika ali dusikovega oksida.
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Spreminjanje te opreme ni dovoljeno.
Naprava je med uporabo topla na dotik, kar je povsem obicajno.
Ne skladajte kompresorja in druge opreme eno na drugo.

Elektromagnetni podatki: prenosne in radiofrekvencne komunikacijske naprave, kot so
prenosni telefoni, pozivniki idr. lahko motijo delovanje elektri¢ne medicinske opreme. Da

preprecite interferenco, mora biti kompresor postavljen dovolj dale¢ od takih naprav. Naprava

je skladna s standardom IEC60601-1-2 za elektromagnetno zdruzljivost (EMC). Podatki o
EMC so na voljo pri sluzbi za pomo¢ strankam podjetja Philips Respironics na telefonski
Stevilki +00 1 724 387 4000.

E1V primeru okvare in/ali nepravilnega delovanja preberite razdelek »Odpravljanje napak.
Ne odpirajte ohisja kompresorja, ker ga ni mogoce servisirati.

Pravilno delovanje naprave je lahko ogrozeno, ¢e ne uporabljate originalnih nadomestnih
delov (npr. filtrov).

Zaradi nevarnosti elektricnega udara ne odstranjujte hrbtisca.

m

Napravo lahko uporabljate v presledkih 30 min. vkloplieno/30 min. izklopljeno. Nepravilna
uporaba lahko povzroci poskodbo naprave.

Naprave ne uporabljajte brez filtra.
Pri uporabi elektricnih naprav morate vedno upostevati varnostne nasvete, med
drugim naslednje:
* Uporabljajte samo originalne prikljucke in komponente, ki jih priporoca proizvajalec.
* Nikoli ne potapljajte enote v vodo, ker ni zascitena pred vdorom vode.
* Ne dotikajte se enote z mokrimi ali vlaznimi rokami.
* Enote ne puscajte na prostem.
* Med delovanjem postavite enoto na stabilno vodoravno podlago.
* Poskrbite, da zra¢ne odprtine niso blokirane.
* Ne dovolite, da enoto brez nadzora uporabljajo otroci ali telesno slabotni posamezniki.
» Ne izklapljajte enote tako, da preprosto izvlecete vtic iz elektri¢ne vticnice.
* Ne uporabljajte naprave v ventilatorskem obtoku.
* Naprave ne uporabljajte, ¢e ima razpoke ali je poskodovana.

Preden prikljucite napravo, preverite, ali zahteve za elektriko na tipski nalepki na spodnji
strani enote ustrezajo napetosti in frekvenci vasega omrezja.
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Ne uporabljajte nikakrnih adapterjev niti podaljskov.

Ko enote ne uporabljate, je ne pustite priklju¢ene na napajanje. Ko enote ne uporabljate,
izvlecite vtic iz elektri¢ne vticnice.

Upostevajte navodila proizvajalca za namestitev naprave. Proizvajalec ne odgovarja za $kodo,
povzroceno zaradi nepravilne namestitve.

Napajalnega kabla ne more zamenjati uporabnik. Ce se napajalni kabel pokoduie, se za
nadomestni kabel obrnite na sluzbo za podporo pri podjetju Philips Respironics (moznosti
servisa ni).

Pred cis¢enjem ali zamenjavo filtra izkljucite napravo iz glavnega napajanja tako, da izvlecete vtic.

Nekateri deli so tako majhni, da bi jih lahko zauzil otrok. Ne dovolite, da bi imeli otroci brez
nadzora dostop do enote.

Ce naprave ne uporabljate ve¢, jo odstranite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.
Ne pozabite

* Napravo uporabljajte le z zdravili, ki vam jih predpise zdravnik.

* Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo priporoca zdravnik.

Navodila za uporabo

/\Pred uporabo vzemite kompresor iz torbe (Ce je bil v njej).

Po razpakiranju naprave preverite kompresor in dodatno opremo ter pois¢ite morebitne vidne
poskodbe ali napake, kot so razpoke v plasticnem ohisju, skozi katere bi bile vidne elektri¢ne
komponente. Ce je kateri koli izdelek poskodovan, se obrnite na sluzbo za stranke pri podjetju
Philips Respironics ali na distributerja.

Med zdravljenjem sedite pokonci in sprosceno.

Prikljucite kompresor v elektri¢no vti¢nico.

Pred zdravljenjem preberite navodila za uporabo nebulatorja in dodatne opreme.

Zdravljenje zacnete tako, da vklopite napravo s pritiskom na stikalo za vklop/izklop. Stikalo
prestavite v polozaj »l«.

Po konc¢anem zdravljenju izklopite enoto. Stikalo prestavite v polozaj »O« in izvlecite vti¢ iz
elektri¢ne vticnice.
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ANapravo lahko uporabljate v presledkih 30 min. vklopljeno/30 min. izklopljeno.
Nepravilna uporaba lahko povzrodi poskodbo naprave.

Cis¢enje in vzdrzevanje

/N Med ciscenjem napajalni kabel ne sme biti prikljucen v elektricno vticnico.
Cis¢enje kompresorja, nebulatorja in dodatne opreme

Oistite nebulator in dodatno opremo v skladu z navodili.

S disto vlazno krpo odistite zunanjost enote.

Zamenjava nebulatorja

Nebulator in dodatno opremo lahko zamenjate v skladu z navodili.
Zamenjava filtra

Ko je filter videti razbarvan ali moker; ga je treba zamenjati.
Odpravljanje tezav

Naprava se ne vklopi

* Preverite, ali je vti¢ trdno prikljucen v elektricno vti¢nico.

V primeru okvare (nezadostni tlak in pretok) izklopite enoto za 10 sekund in jo nato
znova vklopite.

Po vsakem ciS¢enju preverite, ali enota deluje pravilno: ali zrak prihaja iz Sobe, ko je stikalo
enote v polozaju »ON«.

Nepooblas¢eno popravijanje iznici garancijo.

Ce naprava tudi po zgoraj omenjenih korakih ne deluje pravilno, se obrnite na pooblaséenega
distributerja ali sluzbo za podporo strankam podjetja Philips Respironics na telefonski Stevilki
+00 1 724 387 4000.

Vzdrzevanje in popravila

Naprave ne odpirajte. V enoti ni deloy, ki bi jih lahko servisirali. Kompresorja ni treba mazati
ali vzdrzevati.
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Tehnicne specifikacije

Toplotno varovalo Toplotna varovalka; temperatura delovanja 150 C°

Povprecni pretok 6 LPM @ 10 psig

Teza 15 kg

Raven hrupa 58 +3dBA

Tehnicne specifikacije

Toplotno varovalo Toplotna varovalka; temperatura delovanja 150 C°

Povprecni pretok

7 LPM @ 10 psig

Teza 15 kg

Raven hrupa 58 +3dBA

Naprava razreda Il naprava tipa B (naprava s posebno za3¢ito pred elektri¢nimi nevarnostmi).

DVOJNA IZOLACIA

Standardi

Elektromagnetna zdruZljivost je skladna s standardom IEC-60601-1-2.

-

32

Prostorski parametri

Pogoji shranjevanja

Vlaznost MIN 10 9% RH-MAKS 95 9% RH

Pogoji delovanja

Vlaznost MIN 109 RH — MAX 95% RH

Pomen simbolov

I VKLOP (napajanje) A POZOR @ Razred I, dvojna izolacija

O ZKLOP (napajanje) ~ [zmeni¢ni tok ’k Deli tipa B

Evropski predstavnik

SN Serijska 3tevilka @ Samo za uporabo v zaprtih prostorih

@ Upostevajte navodila za uporabo ‘ Proizvajalec R/ Omejitve temperature

X Loceno zbiranje
—

Garancija

Respironics New Jersey, Inc. jamdi, da bo kompresor pri obicajni uporabi in delovanju brez napak v materialu

in izdelavi 3 leta od dneva nakupa pri podjetju Respironics New Jersey, Inc.V garanciji podjetje Respironics
New Jersey, Inc. kot edino moznost ponuja popravilo ali zamenjavo komponent ali opreme, ki naj bi bila
pokvarjena, pri ¢emer o upravienosti zahteve presodi podjetje Respironics New Jersey, Inc. Ta garancija ne
zajema sestavnih delov ali opreme, ki ste jo uporabljali napacno ali nepravilno, ki ste jo poskodovali ali
nepooblas¢eno popravljali ter ne velja za stroske popravila.Vse vrnjene sestavne dele mora distributer, ki
servisira enoto, pravilno zapakirati, poslati in vnaprej placati posiljanje. Respironics New Jersey, Inc. ne odgovarja
kupcu ali drugim za izgubo, ki bi nastala zaradi nezmoZznosti uporabe opreme, ali za posredno, naklju¢no ali
posledi¢no $kodo, ki bi lahko nastala.

133



1. Slang till nebulisatorn 6. Luftéppningar pa kompressorn
2. Munstycke till nebulisatorn 7. Luftfiltter

3. Handtag till nebulisatorn 8. Luftutlopp pa kompressorn

4. Hallare till nebulisatorn 9. Luftintag for fitter

5. On/Off-knapp

Bruksanvisning
InnoSpire Essence

Viktigt! Lds dessa instruktioner noga innan du anvander den hér enheten. Om du har fragor
eller problem med produkten kontaktar du aterforsdljaren eller Philips Respironics kundtjanst
pa +00 1 724 387 4000.

Allman information
Avsedd anvandning: Den hdr produkten dr avsedd att tillhandahalla tryckluft for medicinska syften.

Den ér avsedd att anvdndas tillsammans med en tryckluftsnebulisator for att skapa aerosolpartiklar
av ldkemedel for andningsterapi for savél barn som vuxna.

® VARNINGAR

Enheten far endast anviandas i det syfte som beskrivs i denna bruksanvisning som ett
nebulisatorsystem med kompressor for aerosolterapi. Folj likarens instruktioner. All annan
anvandning ar felaktig och kan vara farlig. Tillverkaren kan inte hdllas ansvarig for skador

som har orsakats av felaktig, inkorrekt eller orimlig anvandning eller om enheten ansluts till

elinstallationer som inte foljer sakerhetsfreskrifterna.

* Du bor ha en reservenhet (t.ex. dosaerosol eller batteridriven kompressor) for tillférseln
till luftvdgarna om en situation skulle uppstd dér nebulisatorn inte kan anvdndas (t.ex. under
ett strémavbrott eller om kompressorn av nagon anledning inte fungerar).

* Om produkten har férvarats utanfor driftsforhallandena ska den inte anvédndas férrdn den
har atergatt till normala driftsférhallanden.

* Eventuell vdtska som hamnat pa eller inuti produkten ska torka fére anvandning.
Spara den hdr bruksanvisningen for framtida bruk.
Anvand produkten i ren miljé som &r fri fran smuts, damm, djurhar osv.

Enheten ska inte anvdndas i ndrheten av brandfarligt material eller i ndrheten av en littantdndlig
anestesiblandning av luft, syrgas eller lustgas.

Det dr inte tillatet att dndra den hér utrustningen.

Det dr normalt att enheten kidnns varm ndr den anvands.
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Elektromagnetisk information: Barbara enheter och RF-kommunikationsenheter som t.ex.
mobiltelefoner; personsckare osv. kan stora driften av elektrisk medicinteknisk utrustning.
Kompressorn maste darfor placeras tillrdckligt langt ifrin sidana enheter for att férebygga
storning. Denna enhet uppfyller standarden IEC60601-1-2 for elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC). EMC-datablad kan erhallas fran Philips Respironics kundtjanst pa +00 1 724 387 4000.

El Om enheten inte fungerar som den ska kan du se avsnittet "Felsdkning”. Oppna inte
kompressorhuset eftersom det inte gar att utfora service pa det.

Om originalreservdelar (t.ex. filter) inte anvdnds kan det hinda att enheten inte fungerar
som den ska.

Risk for elektrisk stot, ta inte bort baksidan.

m

Den hér enheten dr avsedd for intermittent anvandning: 30 min pa/30 min av. Om enheten
anvands pa felaktigt sitt kan den skadas.

Anvédnd inte enheten utan filter.
Nar elektriska apparater anvands ska vissa viktiga sdkerhetsatgarder alltid vidtas,
inklusive féljande:
* Anvdnd endast originaltillbehér och originalkomponenter som tillverkaren tillhandahaller.
* Sank aldrig ner enheten i vatten eftersom enheten inte dr vattentit.
* Ror aldrig vid enheten med vata eller fuktiga hander:
* Ldmna inte enheten utomhus.
* Placera enheten pd en stabil och horisontell yta ndr den ska anvandas.
* Se till att luftventildppningarna inte blockeras.
* Lat inte barn eller mindre lampliga personer anvdnda enheten utan uppsikt.
* Stdng inte av enheten genom att bara dra ut kontakten ur eluttaget.
* Far inte anvdndas i en ventilationskrets.
* Anvéand inte produkten om den har sprickor eller dr skadad.

Stapla inte kompressorn ovanpa eller under annan utrustning.

Se till att de elektriska markdata som anges pa markplaten pa undersidan av enheten stimmer
overens med huvudspanningen och frekvensen innan du kopplar in enheten.

Anvédnd inte nagon adapter; varken enkel eller flervdgs-, och inte heller nagon forlangningssladd.

Ldmna inte enheten ikopplad nédr den inte anvdnds. Dra ut enhetens kontakt ur eluttaget nar
enheten inte anvands.

Folj tillverkarens instruktioner for att installera enheten. Tillverkaren kan inte hallas ansvarig for
skador som orsakas av felaktig installation.



Ndtsladden far inte bytas ut av anvdndaren. Om nétsladden skadas kontaktar du Philips
Respironics kundtjanst for byte (det finns inget servicetillval).

Dra ut enhetens kontakt fran eluttaget innan du rengér enheten eller byter filter:

En del delar ar tillrdckligt sma for att barn ska kunna svélja dem. Lat inte barn ha dtkomst
till enheten utan uppsikt.

Om du inte anvdnder enheten ldngre ska den kasseras enligt lokala regler.

Kom ihag att:
* Endast anvdnda den hdr enheten med ldkemedel som har ordinerats av din ldkare.
* Anvénda de tillbehér som din ldkare rekommenderar.

Bruksanvisning

ATa ur kompressorn fran leveransforpackningen (om tillimpligt) innan du

anvander den.

Nar du har packat upp enheten kontrollerar du om det finns nagra synliga skador pa
kompressorn och tillbehéren eller defekter som sprickor i plasthdljet som kan exponera

elektriska komponenter. Kontakta Philips Respironics kundtjanst eller aterforséljaren for att
rapportera en skadad produkt.

Sitt uppratt och slappna av under behandlingen.

Koppla in kompressorn till eluttaget.

Lés bruksanvisningarna till nebulisatorn och tillbehéren fére behandlingen.

Sétt igang behandlingen genom att vrida ON/OFF-knappen pa enheten till laget "I".

Nar behandlingen dr klar stdnger du av enheten genom att vrida knappen till laget
"O" och drar ut sladden fran eluttaget.

/N Den hir enheten ir avsedd for intermittent anvandning: 30 min pa/30 min av.
Om enheten anvinds pa felaktigt satt kan den skadas.

Rengdring och underhall

/N lnnan du rengor enheten ser du till att natsladden inte ar ikopplad i ett eluttag.
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Rengodra kompressorn, nebulisatorn och tillbehoren.

Rengor nebulisatorn och tillbehdren enligt anvisningarna.
Anvand en ren fuktig trasa for att rengéra utsidan av enheten.
Byta ut nebulisatorn

Nebulisatorn och andra tillbehor ska bytas ut enligt anvisningarna.
Byta ut filtret

Filtret ska bytas ut ndr det ar missfargat eller vatt.

Felsokning

Enheten sitts inte pa
* Se till att kontakten har satts in ordentligt i eluttaget.

Om enheten inte fungerar (otillrdckligt tryck och flode) stanger du av enheten i 10 sekunder
och sedan sdtter du pa den igen.

Efter varje rengéring kontrollerar du att enheten fungerar som den ska genom att verifiera
att det fortfarande kommer ut luft genom munstycket ndr enheten sitts i laget "ON" (PA).

Oauktoriserade reparationer upphaver garantin.

Om enheten inte fungerar som den ska efter att dessa felsokningsatgirder har vidtagits
kontaktar du en auktoriserad aterforsiljare eller Philips Respironics kundtjanst pa
+00 1 724 387 4000.

Underhall och reparationer

Oppna aldrig enheten. Det finns inga delar i enheten som det gar att utfra service pa.
Kompressorn kraver inget smorjmedel eller underhall.



Tekniska specifikationer

Vérmeskydd vid éverhettning Vérmesdkring; funktionstemperatur 150 °C

Genomsnittlig flodeshastighet 6 liter per minut vid 10 psig

Vikt 1,5 kg

Bullerniva 58 £3 dBA

Tekniska specifikationer

Varmeskydd vid éverhettning Varmesakring; funktionstemperatur 150 °C

Genomsnittlig flodeshastighet 7 liter per minut vid 10 psig

Vikt 1,5 kg

Bullerniva 58 £3 dBA

Klass Il-enhet, typ B-enhet (enhet med specifikt skydd mot elfara).
DUBBEL ISOLERING

Hanvisning till standarder

Elektromagnetisk kompatibilitet enligt IEC 60601-1-2

-
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Omgivningsforhallanden

Forvaringsférhallanden

Luftfuktighet
Driftsforhallanden

MIN 10 % relativ fuktighet — MAX 95 % relativ fuktighet

Luftfuktighet MIN 10 % relativ fuktighet — MAX 95 % relativ fuktighet

Symbolférklaring
I ON (strom pd) A OBS! @ Klass II, dubbel isolering
Q OFF (strém av) ~  Vixelstrom t Applicerade delar av typ B
SN Serienummer Europeisk representant @ Endast fér inomhusbruk
@ F&lj bruksanvisningen “ Tillverkad av ﬂ/ Temperaturbegransning

X Separat samling
-—

Garanti

Respironics New Jersey, Inc. garanterar att kompressorn ér fri fran defekter i material och utférande

under normal anvandning och drift under en period pa 3 ar fran det datum da produkten képtes fran
Respironics New Jersey, Inc. Garantin begrdnsas till reparation eller byte, enligt Respironics New Jersey, Inc.s
eget val, av komponent eller utrustning som pastas vara defekt nar anspraket visar sig vara riktigt vid
utvdrdering av Respironics New Jersey, Inc. Den hér garantin géller inte komponenter eller utrustning som
har utsatts for missbruk, felaktig anvandning, oavsiktlig skada eller oauktoriserade reparationer och tacker inte
reparationskostnader. Alla féremal som returneras maste vara ordentligt forpackade och levererade och
returen betalas av produktdistributéren som utfor service pa enheten. Respironics New Jersey, Inc. dr inte
ansvariga gentemot kdparen eller ndgon annan for att utrustningen inte gar att anvdnda eller fér indirekta
eller oférutsedda skador eller féljdskador som kan uppsta.
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1. Nebulizor tupleri
2. Nebulizor agizlig
3. Nebdlizor el seti
4. Nebdlizér tutucu
5. A¢ma/Kapatma gli¢ anahtan

6. Kompresor hava agikliklan
7. Hava filtresi

8. Kompresér hava cikisi

9. Filtre icin hava girisi

Kullanim talimatlari

InnoSpire Essence
Onemli: Bu cihazi kullanmadan énce bu talimatlan dikkatlice okuyun. Urinle ilgili sorulariniz ya

da sorunlariniz varsa, lttfen saglik uzmaninizla veya +00 1 724 387 4000 no.lu telefonlardan
Philips Respironics Musteri Hizmetleri ile baglantiya gecin.

Genel bilgiler
Kullanim amaci: Bu Grlin, tibbi amaglarfa bir basincli hava kaynagi sunmasi icin tasarlanmistir: Sistem,

hem cocuklarin, hem de yetiskinlerin solunum tedavisinde aerosol parcaciklar Gretmek amaciyla bir
pnomatik (jet) nebdlizérle kullaniimak Uzere gelistirilmistir:

© UYARILAR
Cihazi, bu talimat kilavuzunda agiklandigi sekilde tasarlanan amaci igin aerosol terapisi
igin bir kompresor nebiilizor sistemi olarak kullanin. Hekiminizin talimatlarina uyun. Baska
herhangi bir kullanim yanlis kullanim meydana getirir ve tehlikeli olabilir. Uretici, yanls, hatali
veya makul olmayan kullanimdan kaynaklanan herhangi bir hasar agisindan veya tnite giivenlik
yonetmeliklerine uymayan elektrik kurulumlarina baglandigi takdirde yUkimld tutulamaz.
* Nebdlizériinizin kullanilamamasi durumunda (6rn; glic kesintisi sirasinda veya bir
nedenle kompresorintzin ¢alismamasi durumunda), solunum saglamak icin bir yedek
cihaza (6rn; MDI veya pille calisan kompresér) sahip olunmasi 6nerilir
e Cihaz uygun calisma kosulu araliginda degilse, kullanmadan énce normal calisma
spesifikasyonlarina gelinceye kadar bekleyin.
e Cihazi calistirmadan &nce, Unitenin Ustline veya icine dokulen sivinin kurumasi beklenmelidir.

lleride basvurmak icin bu kilavuzu saklayin.
Urting; kir, toz, evcil hayvan kili, vb. bulunmayan temiz bir ortamda kullanin.,

Cihaz yanici maddelerin etrafinda veya hava, oksijen veya azot oksitle yanici bir anestetik karisim
oldugunda kullaniimamalidir.

Bu ekipmanin modifiye edilmesi yasaktir..
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TURKCE

Kullanim sirasinda cihazin isinmasi normaldir.
Kompresort diger ekipmanlarla istiflemeyin.

Elektromanyetik bilgiler: Cep telefonlar, cagn cihazlari gibi tasinabilir ve RF iletisim
cihazlan, elektrikli tibbi cihazlarin calismasini kesintiye ugratabilin Bu nedenle, paraziti
onlemek amaciyla kompresériiniziin bu cihazlardan yeteri kadar uzaga yerlestiriimesi
gerekir Bu cihaz, elektromanyetik uyumluluk (EMC) konusunda I[EC60601-1-2
standardina uygundur. EMC veri dokimanlan, Philips Respironics musteri hizmetlerinin
+00 1 724 387 4000 no.lu telefonlarindan edinilebilir
Unitenin bozulmasi ve/veya arizalanmasi durumunda, “Sorun Giderme” balimiint okuyun.
Servis uygulanabilir bir Griin olmadigindan kompresér muhafazasini agmayin.
Orrijinal yedek parcalar (6. fittreler) kullaniimazsa, cihazin diizglin ¢alismasi tehlikeye disebilir

M Flektrik carpmasi tehlikesi, geriye tagimayin.

m

Bu cihaz 30 dakika acik/30 dakika kapali olmak tzere aralikli kullanim icindir. Uygun
calistinlmamasi, cihaz hasarina yol agabilir
Filtre olmadan cihazi kullanmayin.
Herhangi bir elektrikli aleti kullanirken, asagidakiler de dahil olmak tzere belli nemli glivenlik
onlemleri daima takip edilmelidir:
* Yalnizca Ureticinin sagladigi orijinal aksesuarlari ve bilesenleri kullanin;
* Cihaz su penetrasyonuna karsi korunmadigindan, Gniteyi asla suya batirmayin;
« Elleriniz 1slakken veya nemliyken Uniteye asla dokunmayin;
+ Uniteyi agik havada birakmayin;
* Calistinrken stabil ve yatay bir ylzeye yerlestirin;
* Havalandirma agikliklarinin tikali olmadigindan emin olun;
» Gozetimsiz cocuklanin veya hasta bireylerin Uniteyi kullanmasina izin vermeyin;
* Sadece fisi elektrik prizinden ¢ekerek Uniteyi kapatmayin;
* Bir havalandirma devresi icerisinde kullanmayin;
» Uzerinde catlak varsa ya da hasar gérmiisse, cihazi kullanmayin.
Cihaz fise takmadan once, Unitenin altindaki derece etiketinde gosterilen elektrik derecesinin
ana voltajiniza ve frekansiniza karsilik geldiginden emin olun.

Herhangi basit veya coklu bir adaptor ve/veya uzatma kablosu kullanmayin.
Kullanilmadiginda Uniteyi fise takili birakmayin. Calismadiginda cihazi elektrik prizinden cikarin.

Cihazi kurmak icin treticinin talimatlarini takip edin. Uretici hatali kurulumdan kaynaklanan
herhangi bir hasar agisindan sorumlu tutulamaz.
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Gu¢ besleme kablosu kullanicr tarafindan degistirilemez. Glg besleme kablosunun hasarli hale
gelmesi durumunda, degistirme icin Philips Respironics musteri hizmetleriyle baglanti kurun
(servis secenegi yoktur).

Bl Herhangi bir temizleme islemi veya filtre degisikliginden énce, cihazi fisten cekerek ana
kaynaktan sokun.

Bazl parcalar cocuklar tarafindan yutulabilecek kadar kiclktlr. Refakatsiz ¢ocuklarin dniteye
erismesine izin vermeyin.

Cihazi artik kullanmiyorsaniz, gecerli olan yerel yonetmeliklere gére atin.

Sunlan hatirlayin:
* Bu cihazi yalnizca hekiminiz tarafindan regetelenen ilaclarla kullanin;
* Hekiminiz tarafindan &nerilen aksesuarlar kullanin.

Kullanim talimatlar
/N Kullanimdan 6nce saglandiysa, kompresorii tasima kutusundan gikarin.

Hl Cihazi ambalajdan cikardiktan sonra, kompresori ve aksesuarlan, elektrikli bilesenlere maruz
kalabilen plastik muhafazadaki catlaklar gibi gériinir hasarlar veya kusurlar agisindan kontrol
edin. Herhangi hasarli bir Griint bildirmek icin Philips Respironics musteri hizmetleri veya
Urin dagiticiniz ile baglant kurun.

B Tedavi sirasinda dik oturun ve rahatlayin.

Kompresort elektrik prizine takin.

Bl Tedaviden 6nce nebdilizoér ve aksesuar kullanim talima